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Ein- und Zweiphotonen-Anregung mittels ra¨umlich modulierter Beleuchtung
Die Fernfeld-Lichtmikroskopie ist eine Methode, um Strukturuntersuchungen an biolo-
gisch komplexen Objekten durchzufu¨hren. Dabei ko¨nnen auch Strukturen analysiert wer-
den, deren Abmessungen deutlich kleiner als die optische Auflo¨sung sind, indem Distanz-
messungen zwischen Fluoreszenzmarkern vorgenommen werden. Hier wird eine Methode
der Fernfeld-Lichtmikroskopie vorgestellt, mit der sowohl Gro¨ßen- als auch Distanzmes-
sungen an im Vergleich zur optischen Auflo¨sung kleinen, fluoreszierenden Objekten in
Richtung der optischen Achse durchgefu¨hrt werden ko¨nnen. Dazu werden zwei kollimierte
Laserstrahlen zwischen zwei Objektiven koha¨rent u¨berlagert, so dass sich eine ra¨umlich
modulierte Anregungsintensita¨t ergibt.
In der Arbeit werden zuna¨chst die theoretischen Grundlagen von Mikroskopie,
Fluoreseszenz-Anregung und Interferenz erla¨utert und wie sich daraus mittels ra¨umlich
modulierter Anregung Distanzen und Objektgro¨ßen bestimmen lassen. Daru¨berhinaus
wird der Mikroskopaufbau beschrieben, mit dem Gro¨ßen- und Distanzmessungen in axia-
ler Richtung durchgefu¨hrt werden.
Abschließend wird die Einkopplung eines gepulsten NIR-Laserstrahls in das Mikroskop
erla¨utert, mit dem die Fluoreszenz u¨ber Zweiphotonen-Effekte angeregt werden kann.
Dabei werden Messungen bei aufgeweitetem Anregungsstrahl und Messungen der Fluo-
reszenzlebensdauer beschrieben.
Size and Distance Measurements using
One- and Two-Photon Excitation by Spatially Modulated Illumination
Far-field light microscopy is a method to study structures of complex biological objects.
This method allows to determine distances between fluorescent markers and thereby analy-
sing structures even considerably smaller than the optical resolution limit. Here, a method
of far-field light microscopy is presented, which allows size measurements of as well as di-
stance measurements between fluorescent subwavelength-sized objects along the optical
axis. For this purpose, two collimated laser beams interfere in the interspace between two
objectives, to achieve a spatially modulated illumination.
This thesis firstly describes theoretical principles of microscopy, fluorescence excitation
and interference and how distances and object sizes can be determined using spatially
modulated illumination. In addition, the microscope setup is being described, which is
used to perform size and distance measurements in axial direction.
Finally, the launch of a pulsed NIR laser beam into the microscope to excite fluorescence
emission by two-photon-effects is described. In this case measurements using a widened
excitation beam and fluorescence lifetime measurements have been successfully carried
out.
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1. Einleitung
Strukturuntersuchungen sind heute die wichtigsten Methoden in der Naturwissen-
schaft, um Informationen u¨ber den Aufbau der uns umgebenden Materie von sehr
kleinen Skalen (Elementarteilchen) zu sehr großen Skalen (Universum) zu erhalten.
Die Lichtmikroskopie ist eine Methode der Strukturuntersuchung fu¨r mittlere Skalen
(≈ 107 m), die als Sonde Photonen unterschiedlicher Energie im Bereich um 1 eV be-
nutzt. Die meisten heute bekannten Erkenntnisse bezu¨glich der Strukturen biologisch
komplexer Lebensformen auf der Ebene der Zellen wurden mit Hilfe der Lichtmikro-
skopie gewonnen. Die Lichtmikroskopie hat den Nachteil, dass das damit erreichbare
Auflo¨sungsvermo¨gen (Mindestabstand, bei dem zwei punktfo¨rmige Objekte noch ge-
trennt wahrgenommen werden ko¨nnen) bis auf einige hundert Nanometer nach unten
begrenzt ist. Das ergibt sich aus der Theorie der optischen Auflo¨sung nach Ernst
Abbe von 1879.
Aus diesem Grunde wurden in den letzten Jahrzehnten neue Mikroskopiemetho-
den, wie z.B.: Elektronenmikroskopie, atomare Kraftmikroskopie (engl. Atomic Force
Microscopy, AFM ) und optische Nahfeldmikroskopie (engl. Scanning Nearfield Op-
tical Microscopy, SNOM ) entwickelt. Diese Methoden haben jedoch, obwohl man
mit ihnen auch wesentlich kleinere Strukturen erkennen kann, den erheblichen Nach-
teil, dass die verwendeten Proben in sehr aufwendigen Verfahren pra¨pariert werden
mu¨ssen. Diese Pra¨parationen lassen keine Untersuchungen an biologischen Proben in
ihrer natu¨rlichen Umgebung oder sogar Messungen an lebenden Objekten (in vivo)
zu. Daru¨berhinaus ko¨nnen mit diesen Verfahren ausschließlich Oberfla¨chen abgebil-
det werden. Um diese Probleme zu umgehen, wurde die Fernfeld-Lichtmikroskopie in
der letzten Zeit wieder versta¨rkt weiterentwickelt, wobei man auch moderne Bildver-
arbeitungsmethoden und Anregungsmechanismen mit einbezieht. Bei der Fernfeld-
Lichtmikroskopie sind die Dimensionen der Apparatur und der Abstand zwischen
Probe und Objektiv groß im Vergleich zur verwendeten Wellenla¨nge. Dadurch wird
eine direkte Beru¨hrung der Probe durch das Objektiv vermieden, so dass keine spe-
zielle Pra¨paration der Probe erforderlich ist und folglich die in der biologischen For-
schung u¨blichen, konventionellen Pra¨parationen der Objekte zwischen Objekttra¨gern
und Deckglas ermo¨glicht werden.
Die optische Fernfeld-Lichtmikroskopie ist nach wie vor eine der wichtigsten Me-
thoden, um dreidimensionale Strukturen in Zellen zu untersuchen. Um dabei topolo-
gische Untersuchungen an biologischen Objekten durch die Messung von Positionen,
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Distanzen und Gro¨ßen mit hoher Genauigkeit auch innerhalb von dicken Proben vor-
zunehmen zu ko¨nnen, werden die interessierenden Regionen auf der DNA (Genab-
schnitte) oder einzelne Zellorganellen mit fluoreszierenden Markern versehen, wel-
che mit geeignetem Anregungslicht (beteitgestellt durch Quecksilberdampflampen
oder Laser) zur Fluoreszenz (siehe Kapitel 3) angeregt und z.B. u¨ber eine CCD-
Kamera oder Photodioden detektiert werden. Eine besonders interessante Variante
der Fluoreszenzmikroskopie ist die Ende der 70er Jahre entwickelte konfokale
Laser-Scanning-Mikroskopie (CLSM)[CCremer78]. Hierbei wird die Probe mit dem
anregenden Lichtstrahl zeilenweise abgerastert und das Fluoreszenzlicht mit einer
konfokalen Blende von dem Licht aus nicht im Fokus befindlichen Ebenen getrennt.
Dieses Verfahren wird heute routinema¨ßig und erfolgreich in der biologischen For-
schung angewendet.
Mit Hilfe der Fluoreszenzmikroskopie ist eine Auflo¨sung von etwa 300 nm in la-
teraler Richtung (Ebene senkrecht zur optischen Achse) und etwa 600 nm in axialer
Richtung entlang der optischen Achse erreichbar. Eine deutliche Erho¨hung der Di-
stanzauflo¨sung bzw. des Auflo¨sungsa¨quivalents ergibt sich, wenn die punktfo¨rmigen
fluoreszierenden Objekte, zwischen welchen die Distanzen gemessen werden sollen,
mit Fluoreszenzfarbstoffen unterschiedlicher spektraler Signatur markiert werden
(spektrale Pra¨zisions-Distanz-Mikroskopie, SPDM) [Edelmann99]. Bei Anwendung
dieser Methode kann die Distanzauflo¨sung auf bis zu 30 nm in lateraler und 50 nm
in axialer Richtung verbessert werden.
Von biologischem Interesse ist dabei insbesondere die Bestimmung von Gro¨ßen
und Distanzen einzelner, mittels der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) mar-
kierter DNA-Abschnitte [Esa00, Speicher96]. Aus diesen Messungen kann die mor-
phologische Struktur des Genoms bzw. der Genom-Nanostrukturen [TCremer01] in-
nerhalb der betrachteten Objekte bestimmt werden. Unter der Annahme einer dreidi-
mensionalen funktionellen Struktur der Chromosomenterritorien kann aus der Kennt-
nis der Morphologie auf fundamentale Parameter, wie Genaktivita¨t und Genexpres-
sion, geschlossen werden. Weiterhin kann mit dieser Methode der Einfluss patholo-
gischer Ereignisse auf die Genom-Nanostrukturen festgestellt werden. In der letzten
Zeit liegt ein Hauptinteresse der biologischen Forschung in der Untersuchung soge-
nannter biomolekularer Maschinen (BMM). Dabei handelt es sich um funktionel-
le supramolekulare Biostrukturen, welche wichtige Funktionen innerhalb der Zellen
ausu¨ben. Um diese Strukturen zu untersuchen, ist es erforderlich, Distanzen bis in den
Bereich von 10 nm und darunter zu messen. Dieser Messbereich ist jedoch bisher nur
mit Fluoreszenz-Resonanz-Energie-Transfer(FRET)-Methoden zuga¨nglich [Lilley00],
die den Abstand zwischen zwei unmittelbar benachbarten Moleku¨len liefern. Eine
topologische Strukturbestimmung kann auf diese Weise nicht erfolgen. Aus diesem
Grunde ist die Verbesserung der Lokalisation mehrerer spezifisch fluoreszierender Ob-
jekte und damit eine verbesserte Bestimmung der Distanzen zwischen vielen Objekten
das wesentliche Ziel bei der Weiterentwicklung der Fernfeld-Fluoreszenzmikroskopie.
In den letzten Jahren wurde durch Vera¨nderungen an der Punktabbildungs-
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funktion (engl. Point Spread Function Engineering) eine deutliche Verbesserung der
Auflo¨sung bis hinunter in den 30-nm-Bereich erreicht. Die konfokale 4Pi-Mikroskopie
[Hell94a] beruht dabei auf einer deutlichen Vergro¨ßerung der numerischen Apertur
(NA), da in diesem Fall durch zwei gegenu¨berliegende Objektive gleichzeitig detek-
tiert und angeregt wird. Eine weitere Methode ist die Stimulated-Emission-Depletion-
Mikroskopie (STED) [Hell94b]. Hier wird eine erhebliche Reduzierung der Halbwerts-
breite der Punktabbildungsfunktion durch gezielte Entvo¨lkerung des angeregten Zu-
stands außerhalb des Fokuspunkts erreicht. Daru¨berhinaus werden die sehr genauen
Distanzmessmethoden der Interferometrie mit der Lichtmikroskopie in zunehmendem
Maße verknu¨pft, z.B. im Rahmen der Standing Wavefield Fluorescence Microscopy
[Bailey93, Lanni86a, Lanni86b].
In der Arbeitsgruppe Angewandte Optik und Informationsverarbeitung von Herrn
Prof. Dr. Dr. C. Cremer am Kirchhoff-Institut fu¨r Physik der Universita¨t Heidelberg
wird die Mikroskopie mit ra¨umlich modulierter Anregung (engl. Spatially Modulated
Illumination, SMI ) [Schneider99] betrieben, mit der es mo¨glich ist, kleine fluores-
ziernde Objekte bis auf wenige Nanometer genau zu lokalisieren und deren Distan-
zen zu bestimmen. Dabei muss erwa¨hnt werden, dass diese Methode nicht in erster
Linie zur Erho¨hung der effektiven Auflo¨sung als vielmehr der Optimierung der Lo-
kalisationsgenauigkeit dient, die aufgrund der erhaltenen Phaseninformation erreicht
wird. Damit wird deutlich, dass es sich hierbei um eine Methode der optischen In-
terferometrie handelt, die bekanntlich eine der genauesten Messtechniken der Physik
darstellt und im Allgemeinen zur Messung sehr kleiner Wegunterschiede oder A¨hn-
lichem verwendet wird. Lokalisations- und Distanzmessungen bei einer Anregungs-
wellenla¨nge von 488 nm werden in [Albrecht02a, Albrecht02b] vorgestellt. Weiterhin
kann die SMI-Mikroskopie zur Gro¨ßenbestimmung kleiner fluoreszierender Objekte
bei der Anregungswellenla¨nge von 488 nm bis hinunter zu einer Gro¨ße von 40 nm
herangezogen werden [Failla02a, Failla02b].
Die vorliegende Arbeit bescha¨ftigt sich mit der Weiterentwicklung der Mikrosko-
pie mit ra¨umlich modulierter Anregung hin zu kleineren Anregungswellenla¨ngen im
Bereich von 458 nm, sowie mit der Implementierung der Zweiphotonen-Anregung fu¨r
diese Mikroskopiemethode. Dazu werden zuna¨chst die Grundlagen von Strukturun-
tersuchungen und Mikroskopie (Kapitel 2) sowie die Theorie der Fluoreszenz mit Ein-
und Zweiphotonen-Anregung (Kapitel 3) und deren Anwendung in der Mikroskopie
beschrieben.
In Kapitel 4 wird nach der Erla¨uterung der Grundlagen von Interferenz eingehend
auf die Methode der Mikroskopie mit ra¨umlich modulierter Anregung eingegangen
und der bisherige Stand dieser Technologie verdeutlicht. Diese Mikroskopiemethode
wird im Wesentlichen auf der Grundlage der Interferenz des Anregungslichts durch-
gefu¨hrt, die grundsa¨tzlich sehr genaue Positions- und Abstandsbestimmungen er-
laubt. Der Mikroskop-Prototyp, der im Rahmen dieser Arbeit aufgebaut und fu¨r die
Messungen verwendet wurde, wird ausfu¨hrlich in Kapitel 5 beschrieben.
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Die in diesem Zusammenhang durchgefu¨hrten Experimente sind Inhalt von Ka-
pitel 6. Hier werden einerseits Messungen und Untersuchungen vorgestellt, die sich
auf eine ku¨rzere Anregungswellenla¨nge bei Einphotonen-Anregung beziehen. Ande-
rerseits wird die Anwendung der Zweiphotonen-Anregung von der ersten Detektion
von Fluoreszenz u¨ber die Aufweitung des Anregungsstrahls zu einen Querschnitt von
mehreren Mikrometern, dem sogenannten Epifluoreszenzbetrieb, bis hin zu Lebens-
dauermessungen vorgestellt.
Im letzten Kapitel 7 werden noch einmal die wesentlichen Ergebnisse zusammen-
gefasst und daraus Schlu¨sse fu¨r das weitere Vorgehen gezogen. Dabei soll insbesondere
darauf eingegangen werden, welchen Einfluss die erhaltenen Untersuchungsergebnis-
se auf die praktische Anwendung dieser Mikroskopiemethode bei der Untersuchung
biologischer Proben hat. Daru¨berhinaus wird auch die Kombination verschiedener
Mikroskopiemethoden und deren praktische Machbarkeit diskutiert. Ein kurzer Aus-
blick bezu¨glich der weiteren Schritte bis hin zur mo¨glichen Kommerzialisierung der
hier vorgestellten Konzepte schließt diese Arbeit ab.
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In diesem Kapitel wird auf die grundlegenden Prinzipien der Strukturuntersuchung
mit physikalischen Methoden eingegangen. Dadurch wird die Mikroskopie bzw. Na-
noskopie in einen gro¨ßeren Gesamtzusammenhang gestellt, mit dem aufgezeigt wird,
dass es viele Parallelen zwischen den meisten Teilgebieten der Physik von der Unter-
suchung der Elementarteilchen bis hin zur Beobachtung von Strukturen im Univer-
sum gibt. Daran schließt sich eine Darstellung der geometrischen Optik an, die als
notwendige Grundlage zum Versta¨ndnis der Mikroskopie dringend erforderlich ist.
2.1. Strukturuntersuchungen
Die wesentliche Aufgabe der Physik ist die Untersuchung der Struktur der uns um-
gebenden Materie. Die daraus erhaltenen Erkenntnisse und die dabei auftretenden
Wechselwirkungen sind die entscheidende Grundlage aller Naturwissenschaften. Stuk-
turuntersuchungen werden auf allen Gro¨ßenskalen durchgefu¨hrt, angefangen bei etwa
10−18 m zur Untersuchung der inneren Strukturen der Elementarteilchen, wie z.B.
der Protonen in der Hochenergiephysik bis hin zu sehr großen Skalen von 1020 m
und mehr bei der Bestimmung von Strukturen des Universums in Astronomie und
Astrophysik. Die Skalenverha¨ltnisse sind logarithmisch in Abbildung 2.1 dargestellt.
Auch die Mikroskopie ist eine Methode der Strukturuntersuchung, die sich folglich
auf der Mikrometerskala (10−6 m) abspielt. In diesem Bereich werden in erster Linie
biologische Pra¨parate und Strukturen von Oberfla¨chen betrachtet. In der letzten
Zeit wurde die Mikroskopie hin zu kleinen Skalen im Nanometerbereich (10−9 m)
ausgedehnt, weshalb sie hier als Nanoskopie bezeichnet wird.
Die Strukturuntersuchungen laufen in allen Gro¨ßenbereichen nach derselben Me-
thodik ab. Die zu untersuchende Struktur ist ein Target oder Zielobjekt, das sich
entweder in Ruhe befindet oder selbst beschleunigt bzw. bewegt wird. Dieses Target
wird mit Hilfe von Sonden untersucht, welche in der Regel leichte Teilchen (Leptonen)
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Abbildung 2.1.: Veranschaulichung der Gro¨ßenordnungen, die bei Strukturuntersuchungen be-
trachtet werden.
oder Photonen unterschiedlicher Energie sind. So wird beispielsweise an der Hadron-
Elektron-Ring-Anlage (HERA) beim Deutschen Elekronen-Synchrotron (DESY) in
Hamburg das Vordringen in bisher unerschlossene Bereiche der Materieforschung bis
hin zu kleinsten Skalen betrieben. Dabei werden bei einem Auflo¨sungsvermo¨gen von
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10−18 m genaue Strukturuntersuchungen des Protons und des Elektrons mo¨glich, so
dass eine mo¨gliche aber bisher noch unbekannte Struktur der Quarks gefunden wer-
den ko¨nnte. Zu diesem Zweck werden die Protonen auf eine Endenergie von 820 GeV
und die Elektronen auf eine Endenergie von 30 GeV beschleunigt und anschließend
zur Kollision gebracht [H1, Schweitzer99]. Die dabei erhaltene Schwerpunktsener-
gie ergibt sich aus der Addition der Viererimpulse der einzeinen Teilchen zu:
ES = ((ET1 + ET2)
2 − ( ~pT1 + ~pT2)2) 12
= ((820GeV + 30GeV)2 − (820GeV− 30GeV)2) 12 ≈ 314GeV
Diese Schwerpunktsenergie ist entscheidend fu¨r die Strukturauflo¨sung, die bei Be-
trachtung der verwendeten Teilchen mit dem angegebenen Teilchenbeschleuniger
mo¨glich ist. Dabei wird davon ausgegangen, dass die de-Broglie-Wellenla¨nge
λB =
hc
ES
der Strahlteilchen in der Gro¨ßenordnung der zu untersuchenden Strukturen
liegen muss.
Bei der Untersuchung der Strukturen des Universums werden die Informationen
aus der Beobachtung von Photonen aller Bereiche des elekromagnetischen Spektrums
mit Hilfe von Teleskopen gewonnen [Unso¨ld97]. Mit einem Teleskop wird Licht von
”
unendlich“ weit entfernten Objekten wie Planeten, Sternen oder fernen Galaxien
aufgesammelt. Diese Objekte werden dann in der Brennebene des Objektivs, dass eine
Sammellinse (Refraktor) oder ein Sammelspiegel (Reflektor) sein kann, abgebildet
und durch das Okular (Sammellinse) betrachtet bzw. detektiert.
In der Mikroskopie sind die zu untersuchenden biologischen Proben das Target
und Licht unterschiedlicher Wellenla¨nge ist die Sonde. Die Energie der Photonen des
sichtbaren Lichts bei einer Wellenla¨nge von λ = 500 nm wird dabei folgendermaßen
berechnet:
Ephot = hν = h
c
λ
Dabei ist h = 6, 626 · 10−34 Js das Planck’sche Wirkungsquantum und
c = 2, 997 · 108ms−1 die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Einsetzen ergibt:
Ephot = 6, 626 · 10−34Js2, 997 · 10
8ms−1
5 · 10−7m = 3, 972 · 10
−19J.
Fu¨hrt man jetzt die Elementarladung e = 1, 602 · 10−19C ein, erha¨lt man eine Photo-
nenenergie von 2, 48 eV. Damit kann die prinzipielle Strukturauflo¨sung zu ≈ 10−7 m
aus einem Vergleich mit der weiter oben fu¨r eine Energie von 314 GeV erhaltenen
Strukturauflo¨sung in der Gro¨ßenordnung von 10−18 m abgescha¨tzt werden. Dabei
ergibt sich aus dieser Abscha¨tzung u¨ber die Photonenenergie genau das Auflo¨sungs-
vermo¨gen, das fu¨r optische Systeme aus der Theorie von Ernst Abbe folgt und sich
direkt auf die Gro¨ßenordnung der Wellenla¨nge der Photonen bezieht.
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2.2. Mikroskopie
In diesem Abschnitt werden die optischen Grundlagen der Mikroskopie vorgestellt.
Dabei wird zuna¨chst mit dem weitgehend vereinfachten Modell der geometrischen
Optik der zugrundeliegende Strahlengang erla¨utert [Hecht99]. Da jedes Mikroskop
geometrisch begrenzt ist, reicht dieses Modell, das Licht durch Strahlen beschreibt
fu¨r eine exakte Beschreibung nicht aus. Stattdessen muss das Licht fu¨r eine genaue
Beschreibung der Bildentstehung und des Auflo¨sungsvermo¨gens als eine elektroma-
gnetische Welle betrachtet werden, die an geometrischen Grenzfla¨chen gebeugt wird
(siehe Abschnitt 2.2.2) [Hecht99, Greiner91].
2.2.1. Geometrische Optik
Die Geometrische Optik reicht jedoch in den meisten Fa¨llen fu¨r eine Beschreibung
der optischen Eigenschaften eines Linsensystems aus. Die geometrische Optik kann
unter der Voraussetzung verwendet werden, dass die Abmessungen des betrachteten
Systems groß sind gegenu¨ber der Wellenla¨nge des Lichts. In diesem Falle kann auf
eine detaillierte wellenoptische Analyse verzichtet werden, da die auftretenden Beu-
gungseffekte, welche mit der geometrischen Optik nicht beschrieben werden ko¨nnen,
fu¨r λ→ 0 vernachla¨ssigt werden ko¨nnen. Im Rahmen dieser Na¨herung werden hier
Lichtstrahlen betrachtet, die sich anna¨hernd parallel bzw. unter kleinen Winkeln zur
optischen Achse ausbreiten und beinahe senkrecht auf die optischen Grenzfla¨chen
treffen (paraxiale Na¨herung, achsennahe Strahlen) und an diesen Grenzfla¨chen nach
dem Brechungsgesetz von Snellius (siehe Gleichung (2.1)) gebrochen werden:
sinα
sin β
=
n2
n1
. (2.1)
Unter der Annahme der paraxialen Na¨herung kann dieses Gesetz linearisiert werden,
so dass Gleichung (2.1) in n1α = n2β u¨bergeht, wobei φ = sinφ = tanφ zu setzen ist.
Abbildungsgleichungen fu¨r du¨nne Linsen
Zur Beschreibung des U¨bergangs von achsennahen Lichtstrahlen zwischen optischen
Medien mit unterschiedlichem Brechungsindex wird zuna¨chst ein Lichtstrahl betrach-
tet, der von der Punktquelle S ausgehend auf eine spha¨rische lichtbrechende Ober-
fla¨che trifft [Hecht99]. Diese hat den Radius R und den Mittelpunkt C (siehe Ab-
bildung 2.2). Auf der linken Seite im Medium Luft ist der Brechungsindex n1 = 1,
auf der rechten Seite ist n2 = n zu setzen, wobei n > 1 ist. Der Strahl, der an der
Stelle A auf die Grenzfla¨che trifft, wird aufgrund der Bedingung n2 > n1 zur o¨rtlichen
Normalen, d.h. zur optischen Achse hin gebrochen.
Unter Anwendung von Gleichung (2.1) und der paraxialen Na¨herung ergibt sich:
n1
so
+
n2
si
=
n2 − n1
R
. (2.2)
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z
n1 = 1 n2 = n
R
α
β
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y
Abbildung 2.2.: Lichtbrechung an einer spha¨rischen Oberfla¨che im Punkt A. Dabei ist R der
Kru¨mmungsradius, s0 und s1 die Gegenstands- bzw. Bildweite.
Eine du¨nne Linse ist ein optisches System, das aus mindestens zwei brechenden
Grenzfla¨chen besteht, wobei mindestens eine davon gekru¨mmt ist. Die effektive Dicke
der Linse kann vernachla¨ssigt werden. Unter diesen Voraussetzungen wird bei An-
wendung auf die erste Oberfla¨che (2.2) zu:
n1
so1
+
n2
si1
=
n2 − n1
R1
. (2.3)
Bei Anwendung auf die zweite Oberfla¨che ergibt sich:
n2
−si1 + d +
n1
si2
=
n1 − n2
R2
. (2.4)
Die Addition beider Gleichungen liefert:
n1
so1
+
n1
si2
= (n2 − n1)( 1
R1
− 1
R2
) +
n2 d
(si1 − d)si1 . (2.5)
Bei du¨nnen Linsen (d→ 0) und unter der Annahme, dass die Linse von Luft umgeben
ist (n1 = 1), erha¨lt man die Abbildungsgleichung
1
so
+
1
si
= (n2 − 1)( 1
R1
− 1
R2
). (2.6)
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Daru¨berhinaus wird die Bildweite zur Brennweite f der betrachteten Linse, wenn sich
der Gegenstand im Unendlichen befindet. Fu¨r die Brechkraft bzw. die reziproke
Brennweite gilt
1
f
= (n2 − 1)( 1
R1
− 1
R2
). (2.7)
Damit vereinfacht sich die Abbildungsgleichung weiter zu
1
so
+
1
si
=
1
f
. (2.8)
Mit diesen einfachen Zusammenha¨ngen wird in der Regel bereits eine ada¨quate Dar-
stellung der wesentlichen optischen Eigenschaften einfacher Systeme zur Bilderzeu-
gung ermo¨glicht. Zu diesem Bereich geho¨ren beispielsweise die Bildkonstruktion mit-
tels Linsen und Spiegeln, aber auch der prinzipielle Strahlengang in Mikroskopen
(zur Bilderzeugung bei sehr kleinen Objekten) und Teleskopen (Detektion sehr weit
entfernter Objekte).
Strahlengang im konventionellen Mikroskop
Ein Mikroskop ist eine Apparatur, mit der kleine Objekte von der Gro¨ße weniger Mi-
krometer und in neuerer Zeit auch Nanometer detektiert und abgebildet werden. Das
konventionelle Mikroskop ist aus zwei Linsen bzw. Linsensystemen zusammengesetzt,
die in Abbildung 2.3 a) dargestellt werden. Das Linsensystem, welches dem Objekt
am na¨chsten steht, wird auch als Objektiv bezeichnet und hat eine sehr kleine
Brennweite f1. Mit dem Objektiv wird ein reelles vergro¨ßertes Zwischenbild entwor-
fen, dass dann mit dem Okular der Brennweite f2 zusammen mit der Augenlinse
betrachtet wird, wobei eine weitere Vergro¨ßerung stattfindet. Die Gesamtvergro¨ße-
rung des Mikroskops ergibt sich dann als Produkt der einzelnen Vergro¨ßerungen von
Objektiv und Okular zu:
V =
t
f1
s0
f2
.
Dabei ist t ≈ 160 mm die Tubusla¨nge und s0 ≈ 250 mm der Abstand zum Stan-
dardnahpunkt bzw. die deutliche Sehweite. In modernen Hochleistungsmikroskopen
werden ha¨ufig auf
”
unendlich“ gerechnete Objektive verwendet, die zur exakten Ab-
bildung von Objekten direkt in der Brennebene herangezogen werden. Das reelle
Zwischenbild wird in diesem Fall durch eine zusa¨tzliche Linse, die sogenannte Tu-
buslinse mit einer Brennweite ft erzeugt (siehe Abbildung 2.3 b)). Die Vergro¨ßerung
ergibt sich unter dieser Voraussetzung zu:
V =
ft
f1
s0
f2
.
Eine naheliegende und ha¨ufig angewendete Mikroskopiemethode ist die Durchlicht-
mikroskopie, bei der die Probe von der dem Objektiv gegenu¨berliegenden Seite
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f1 t f2
Objekt
Objektiv Zwischen-
bild
Okular Auge
f1 ft f2
Objekt
Tubus-
linse
a)
b)
Abbildung 2.3.: Strahlengang in einem konventionellen Mikroskop mit zwei Linsen a) und in
einem Mikroskop mit auf
”
unendlich“ gerechneten Objektiven b).
mit einer mo¨glichst inkoha¨renten Lichtquelle beleuchtet wird. Zu diesem Zweck wird
auf der Beleuchtungsseite eine Kondensorlinse verwendet, welche dazu dient, die
Lichtquelle inkoha¨rent auf die Probe abzubilden. Um dies zu verwirklichen, werden
zwei verschiedene Mo¨glichkeiten angewendet:
• Bei der kritischen Beleuchtung ist die Kondensorlinse meist eine einfache
Konvexlinse, die ein Bild der Lichtquelle auf der Probe erzeugt. Bei dieser
Beleuchtungsmethode muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Lichtquelle
mo¨glichst homogen ist, damit die Probe gleichma¨ßig ausgeleuchtet wird.
• Bei der Ko¨hler’schen Beleuchtung wird der Kondensor aus einem Sys-
tem von zwei Linsen gebildet, mit dem es ermo¨glicht wird, eine homogene,
11
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inkoha¨rente Ausleuchtung der Probe zu erreichen.
Im Allgemeinen muss davon ausgegangen werden, dass die idealisierten Bedingungen
der geometrischen Optik nicht gegeben sind und alle Linsen daher auch Linsenfeh-
ler aufweisen, die hier kurz erwa¨hnt werden sollen. Die spha¨rische Aberration
ergibt sich daraus, dass eine spha¨risch geschliffene Linse nur achsnahe Strahlen, die
unter kleinem Winkel einfallen, exakt im Brennpunkt fokussiert. Lichtstrahlen, die
weiter von der optischen Achse entfernt sind, werden in einem Punkt fokussiert, der
zwischen Linse und Brennpunkt liegt. Die chromatische Aberration wird durch
die Abha¨ngigkeit des Brechungsindex n von der Wellenla¨nge λ des Lichts (Disper-
sion) verursacht. In der Praxis bedeutet das, dass der Brennpunkt des kurzwelligen
(blauen) Lichts na¨her an der Linse liegt als der Brennpunkt des langwelligen (roten)
Lichts. Um diese Bildfehler in der praktischen Anwendung von Mikroskopen deutlich
zu minimieren, werden in den meisten Fa¨llen Objektive mit einem Linsensystem aus
bis zu 10 Linsen aus unterschiedlichen Materialien verwendet.
Eine weitere wichtige Gro¨ße zur Charakterisierung von Objektiven ist die nu-
merische Apertur, NA. Die numerische Apertur wird im Wesentlichen durch die
Geometrie des Aufbaus bestimmt und folgendermaßen definiert:
NA = n sinϑmax.
Dabei ist n der Brechungsindex des Immersionsmediums und ϑmax die Ha¨lfte des
maximal mo¨glichen O¨ffnungswinkels des durch das Objektiv aufgenommen Lichtke-
gels. Bei der Untersuchung pra¨parierter Proben mit mikroskopischen Methoden sind
grundsa¨tzlich folgende Aspekte zu beachten:
• Zur Darstellung kleiner Objekte ist eine ausreichende Vergro¨ßerung des Ob-
jektivs sicherzustellen. Vergro¨ßerungsfaktoren beginnen bei 2-fach bis hin zu
100-facher Vergro¨ßerung.
• Um gute Abbildungen zu erhalten, sind ausreichende Lichtsta¨rken zu ver-
wenden.
• Damit das zur Detektion erforderliche Licht auch gut aufgesammelt werden
kann, muss die Geometrie der Aperatur so ausgelegt sein, dass mo¨glichst viel
Licht detektiert wird. Das bedeutet, dass die numerische Apertur, NA des
Objektivs groß sein muss. (siehe auch Abschnitt
”
Auflo¨sungsvermo¨gen“, Seite
15)
2.2.2. Wellenoptik und Bildentstehung
Unter der Voraussetzung, dass nicht nur der Strahlengang im Mikroskop, sondern
auch der genaue Mechanismus der Bildentstehung von entscheidender Bedeutung ist,
mu¨ssen fu¨r eine sinnvolle und vollsta¨ndige Beschreibung aller wesentlichen Aspekte
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wellenoptische Betrachtungen angestellt werden. Diese Betrachtungen werden hier
ausschließlich in Vakuum bzw. Luft und Glas durchgefu¨hrt, so dass die Ladungs-
und Stromdichte als auch die elektrische Leitfa¨higkeit als 0 angenommen werden
ko¨nnen. In diesem Falle ist die magnetische Induktion ~B = µµ0 ~H und die elektrische
Feldsta¨rke ~E = 0 ~D jeweils von den elektrischen bzw. magnetischen Eigenschaften
des Linsenmaterials abha¨ngig. Dabei sind 0 bzw. µ0 die Dielektrizita¨ts- bzw. Induk-
tionskonstante und  bzw. µ die materialabha¨ngige relative Dielektrizita¨tskonstante
bzw. die relative Permeabilita¨t. Die fu¨r diese Beschreibung grundlegendenMaxwell-
Gleichungen werden dann folgendermaßen ausgedru¨ckt [Greiner91]:
div ~E = 0 (2.9)
rot ~E = −∂
~B
∂t
(2.10)
div ~B = 0 (2.11)
rot ~B = 0µµ0
∂ ~E
∂t
. (2.12)
Diese vier Gleichungen bilden ein lineares Gleichungssystem partieller, homogener
Differentialgleichungen erster Ordnung zur Beschreibung elektrischer und magneti-
scher Felder. Bildet man fu¨r dieses Gleichungssystem jeweils die zweite Ableitung, so
ergibt sich eine homogene Wellengleichung fu¨r die Felder ~E und ~B:
(
∆ ~E − 1
c′2
∂2 ~E
∂t2
)
Ψ(~r, t) = 0, (2.13)
(
∆ ~B − 1
c′2
∂2 ~B
∂t2
)
Ψ(~r, t) = 0. (2.14)
Werden in diesen Gleichungen zeitlich periodisch vera¨nderliche elektrische und ma-
gnetische Felder angenommen, so erha¨lt man daraus die grundlegenden Eigenschaf-
ten elektromagnetischer Wellen, zu denen auch das sichtbare Licht in einem Wel-
lenla¨ngenbereich von λ = 400 nm bis λ = 800 nm zu za¨hlen ist. In diesen Wellen-
gleichungen beschreibt die Konstante c′ die Lichtgeschwindigkeit im betrachteten
Medium, welches durch die Materialkonstanten  und µ charakterisiert wird, so dass:
c′ =
c
n
=
1√
0µµ0
, (2.15)
wobei im Brechungsindex
n =
√
µ (2.16)
alle elektromagnetisch relevanten Eigenschaften des betrachteten Mediums zusam-
mengefasst werden. Die Lo¨sungen der Wellengleichungen (2.13) und (2.14) (im Fol-
genden wollen wir uns auf die Betrachtung des ~E-Feldes beschra¨nken) beschreiben die
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Ausbreitung elekromagnetischer Wellen. Dabei gibt es Lo¨sungen, mit denen parallele,
auf eine optische Grenzfla¨che zulaufende ebene Wellen durch
~E(~r, t) = ~E0e
i(~k~r−ωt+φ) (2.17)
beschrieben werden. Dabei ist ~k = 2pi/λ~ek der Wellenvektor und ω = 2piν die Kreis-
frequenz. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle ist c′ = ω/k und φ beschreibt
die Phase der Welle bezu¨glich zum Koordinatenursprung. Es handelt sich hier um
eine transversale Welle, denn es gilt ~E ⊥ ~B ⊥ ~k. Linear polarisierte Wellen erha¨lt
man unter der Voraussetzung, dass der Vektor ~E0 zeitlich konstant (∂E0/∂t) ist.
Daru¨berhinaus ergeben sich aus den Wellengleichungen auch Lo¨sungen fu¨r Wellen,
welche konvergierende oder divergierende Lichtstrahlen beschreiben (Kugelwellen):
~E(~r, t) = ~E0
1
r
ei(
~k~r−ωt+φ). (2.18)
Diese Wellen haben prizipiell die gleichen Eigenschaften wie ebene Wellen. Der Un-
terschied liegt hier darin, dass die Wellenfronten (Punkte gleicher Phase) hier nicht
durch parallele Ebenen sondern durch konzentrische Kugelschalen mit dem Radius r
dargestellt werden.
Die meisten der u¨blicherweise verwendeten Detektoren fu¨r elektromagnetische
Strahlung messen jedoch nicht direkt die elektrische Feldsta¨rke ~E sondern die In-
tensita¨t I des Lichts. Die Intensita¨t ha¨ngt dabei grundsa¨tzlich vom Quadrat des
Betrags der elektrischen Feldsta¨rke und der Ausbreitungsrichtung der Wellen ab, so
dass gilt:
~I(~r, t) = const | ~E0|2~ek. (2.19)
Punktbildfunktion
Eine wesentliche Eigenschaft der elektromagnetischen Wellen ist, dass sie an geo-
metrischen Grenzfla¨chen und insbesondere an den Ra¨ndern der Linsen und Linsen-
fassungen gebeugt werden. Diese Effekte werden in der paraxialen Na¨herung mit
Hilfe der Fraunhofer-Beugung beschrieben. Die Konsequenz daraus ist, dass bei
jeder Abbildung eines punktfo¨rmigen Objektes durch eine beugungsbegrenzte Optik
kein Punkt sondern ein verwaschenes Scheibchen erzeugt wird. Der Intensita¨tsverlauf
des abgebildeten Objekts wird dabei durch die Punktbild- bzw. Punktverwaschungs-
funktion (engl. Point Spread Funktion, PSF ) beschrieben. Fu¨r die laterale Abbildung
senkrecht zur optischen Achse ergibt sich dabei in der Fokusebene folgende Punkt-
bildfunktion [Hecht99, Gu00]:
hz=0(r) = h0
(2J1(p(r))
p(r)
)2
, (2.20)
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wobei r der Abstand von der optischen Achse, J1 die Besselfunktion erster Ordnung
und
p(r) =
2pi
λ
NAr (2.21)
die generalisierte optische Koordinate fu¨r die laterale Abbildung darstellt.
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Abbildung 2.4.: Darstellung der Punktbildfunktion in lateraler und axialer Richtung.
Fu¨r die Abbildung in Richtung der optischen Achse ergibt sich als Punktbild-
funktion [Hecht99, Gu00]:
hr=0(z) = h0
(sin(q(z)/4)
q(z)/4
)2
, (2.22)
wobei z der Abstand zum Fokuspunkt und
q(z) =
2pi
λ
NA2
n
z (2.23)
die generalisierte optische Koordinate entlang der optischen Achse ist.
Auflo¨sungsvermo¨gen
Ein entscheidendes Kriterium zur Charakterisierung eines optisch abbildenden Sy-
stems ist das Auflo¨sungsvermo¨gen. Die Abbildung wird prinzipiell dadurch be-
schrieben, dass jedes abzubildende Objekt aus vielen einzelnen Punkten besteht,
von denen jeder eine eigene PSF in den Bildraum projiziert. Das bedeutet, dass die
Abbildung durch die Faltung der Bildpunkte mit der PSF
”
verschmiert“ und die
Auflo¨sung dadurch verringert wird. Das Auflo¨sungsvermo¨gen ha¨ngt vor allem von
15
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Abbildung 2.5.: Ein direkter Vergleich der Punktbildfunktionen zeigt, dass die axiale Punktbild-
funktion etwa dreimal breiter ist als in lateraler Richtung. Bei der Berechnung
von r und z aus p und q wurden die Parameter NA = 1, 25, λ = 458 nm und
n = 1, 5 verwendet.
der Wellenla¨nge des zur Abbildung verwendeten Lichts und der geometrischen Di-
mension der Apparatur ab, welche bei Mikroskopen durch die numerische Apertur
NA des Objektivs (s.o.) beschrieben wird, so dass fu¨r das Mikroskop bei lateraler
Abbildung gilt:
dmin = konst
λ
NA
.
Im Detail gibt es verschiedene Kriterien, mit denen man das Auflo¨sungsvermo¨gen
definieren kann. Diese Kriterien wirken sich auf den konstanten Vorfaktor konst aus
und unterscheiden sich teilweise deutlich. Ein ha¨ufig verwendetes Kriterium zur Be-
stimmung des Auflo¨sungsvermo¨gens bezieht sich auf den minimalen Abstand zweier
Objekte, die gerade noch als getrennt detektiert werden ko¨nnen. Dies entspricht im
Wesentlichen dem Rayleigh-Kriterium, das die Auflo¨sung als den Abstand zweier
Punkte definiert, in dem das Maximum der PSF des ersten Punkts mit dem Mi-
nimum erster Ordnung des zweiten Punkts zusammenfa¨llt (siehe Abbildung 2.6).
Unter Verwendung der jeweils ersten Nullstellen von Gleichung (2.20) und (2.22) bei
p = 3, 83 und q = 4pi folgt nach Einsetzen in die Gleichungen (2.21) und (2.23) fu¨r
die minimalen Absta¨nde:
rmin = 0, 61
λ
NA
(2.24)
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und
zmin = 2
nλ
NA2
, (2.25)
wobei rmin der minimale Abstand in der Fokusebene ist und zmin den minimalen
Abstand in Richtung der optischen Achse darstellt.
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Abbildung 2.6.: Intensita¨tsverla¨ufe zweier punktfo¨rmiger Objekte im Mindestabstand nach dem
Rayleigh-Kriterium, wobei p die generalisierte optische Koordinate in lateraler
Richtung darstellt.
Das Sparrow-Kriterium wird unter der Voraussetzung eingesetzt, dass Inten-
sita¨tsunterschiede besonders gut detektiert werden ko¨nnen (differentielle Detekto-
ren). Hierbei sind zwei Punkte optisch aufgelo¨st, wenn die zweite Ableitung der
gemeinsamen Intensita¨tsverteilung in einem Punkt verschwindet, d.h. dass diese In-
tensita¨tsverteilung entlang der geometrischen Verbindungslinie beider Punkte ein
lokales Minimum aufweisen muss. Zusa¨tzlich muss in diesem Fall zwischen koha¨rent
und inkoha¨rent leuchtenden Objekten unterschieden werden. Bei inkoha¨renten Quel-
len wird die Gesamtintensita¨t direkt durch Addition der Amplitudenquadrate nach
I ≈ E21 + E22 erhalten. Betrachtet man jedoch koha¨rente Lichtquellen, so ist zusa¨tz-
lich noch der Interferenzterm zu beru¨cksichtigen, und es gilt:
I ≈ (E1 + E2)2 ≈ E21 + E22 + E1E2 cosφ,
wobei φ die Phasendifferenz zwischen den von beiden Lichtqellen emittierten Licht-
wellen ist. Fu¨r die laterale Richtung ergibt sich nun durch Betrachtung der Glei-
chungen (2.20) und (2.22) fu¨r den Fall inkoha¨renter Lichtqellen ein minimaler Ab-
stand von rmin = 0, 48λ/NA. Fu¨r den Fall koha¨renter Lichtquellen und unter der
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Voraussetzung, dass beide Lichtquellen gleichphasig (d.h. cosφ = 1) emittieren ist
rmin = 0, 73λ/NA. Das zeigt, dass bei Verwendung von inkoha¨renter Beleuchtung
in der Mikroskopie eine deutlich bessere Auflo¨sung erreicht wird. Auch im Falle der
Fluoreszenzmikroskopie (siehe Kapitel 3) kann die Emission der Farbstoffe, auch wenn
diese koha¨rent zum Beispiel durch Laserstrahlung angeregt werden, als inkoha¨rent
angesehen werden. Dies folgt im Wesentlichen aus dem statistischen Charakter der
Fluoreszenzemission, welche keine Vorzugsrichtung aufweist.
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Abbildung 2.7.: Auflo¨sung der Bilder zweier punktfo¨rmiger Objekte nach dem FWHM-Kriterium,
mit p wie in Abbildung 2.6.
In einem weiteren Kriterum wird die Halbwertsbreite der Punktbildfunktion
(engl. Full Width at Half Maximum, FWHM ), gleichbedeutend mit der Breite auf
halber Maximalintensita¨t, als Auflo¨sung betrachtet (siehe Abbildung 2.7). Aus den
Gleichungen (2.20) und (2.22) ergibt sich damit:
FWHMlateral = 0, 52
λ
NA
und (2.26)
FWHMaxial = 1, 77
nλ
NA2
(2.27)
Fu¨r alle verwendeten Auflo¨sungskriterien gilt stets, dass die laterale Auflo¨sung um
etwa einen Faktor drei besser ist als die axiale Auflo¨sung.
Bei allen bisher vorgenommenen Betrachtungen wurde angenommen, dass die
PSF eines abbildenden Systems ausschließlich vom Detektionssystem abha¨ngt und
die Beleuchtung des Objektraums homogen ist. Durch eine Vera¨nderung der Form
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des Anregungslichtfeldes im Objektbereich, das durch die Anregungs-PSF hL be-
schrieben wird, ergeben sich neue Abbildungseigenschaften des optischen Systems.
Wird die bisher verwendete Punktbildfunktion als Detektions-PSF hD bezeichnet,
so ergibt sich die Gesamt-PSF hG nach [Lindek95] aus dem Produkt
hG(~r) = hL(~r) · hD(~r). (2.28)
Insgesamt ergibt sich daraus, dass die Halbwertsbreite der Gesamt-PSF durch geeig-
nete Modifikationen des Anregungslichtfeldes reduziert und dadurch die Auflo¨sung
erho¨ht werden kann. Dieses Prinzip wird z.B. in der konfokalen Laser-Scanning-
Mikroskopie (CLSM) und im Rahmen des
”
Point-Spread-Function-Engineering“ an-
gewendet.
Abtastung und Digitalisierung
Ein entscheidender Schritt bei der Bereitstellung physikalisch auswertbarer Bilddaten
aus der Mikroskopie besteht in der Detektion der kontinuierlichen Intensita¨tsvertei-
lungen in der Bildebene durch geeignete Detektoren. Da diese Detektoren in der Regel
diskrete Punkte
”
abtasten“, wird die kontinuierliche Intensita¨tsverteilung zuna¨chst
in diskrete Matrixelemente transformiert. Da der Detektor, z.B. eine CCD-Kamera,
aus einer Matrix nebeneinanderliegender Photodioden besteht, ist die Intensita¨ts-
verteilung I(x) in der Bildebene u¨ber die Fla¨che der einzelnen Detektorelemente zu
integrieren, und man erha¨lt fu¨r die Intensita¨t Im,n in den Punkten xm,n:
Im,n =
∫ (m+ 1
2
)∆x1
(m− 1
2
)∆x1
∫ (n+ 1
2
)∆x2
(n− 1
2
)∆x2
I(x)dx1dx2. (2.29)
Dabei gibt m und n die Nummer des Detektorelements und ∆x1 bzw. ∆x2 die
Ausdehnung des Elements in Richtung x1 bzw. x2 an. Bei Verwendung einer CCD-
Kamera werden die Dektektorelemente auch ha¨ufig als Bildelemente (picture ele-
ments, pixels) bezeichnet. Um eine eindeutige Abbildung des reellen Bildes mit Hil-
fe der CCD-Kamera zu erhalten, muss das Abtasttheorem erfu¨llt sein [Ja¨hne97],
welches im Rahmen des FWHM-Auflo¨sungskriteriums in folgender einfacher Weise
dargestellt werden kann:
∆x ≤ 1
2
FWHM. (2.30)
Ein weiteres Problem bei der Bereitstellung der Bilddaten besteht in der Tatsa-
che, dass die Intensita¨ten, welche von den einzelnen Pixeln detektiert werden, in
eine digitale Information mit festgelegter Digitalisierungstiefe Q umgesetzt wer-
den. Q wird dabei durch die Anzahl der zur Digitalisierung verwendeten Bits (z.B.
Q = 28, 210usw.) bestimmt. Das bedeutet, dass die kontinuierliche Intensita¨tsvertei-
lung I nur mittels einer endlichen Zahl von Digitalisierungsstufen i0, i1, ..., iQ−1 darge-
stellt werden kann, die von der Digitalisierungstiefe bestimmt wird. Dies fu¨hrt dazu,
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dass nicht der tatsa¨chliche Intensita¨tswert, sondern die ihm am na¨chsten liegende Di-
gitalisierungsstufe als Intensita¨t gespeichert wird. Die dabei auftretende Standardab-
weichung σ betra¨gt nach [Ja¨hne97] dabei maximal 0,3 bis 0,5 Digitalisierungsstufen,
kann aber durch Mittelwertbildung bei n Mehrfachmessungen deutlich auf σ/
√
n
reduziert werden.
Daru¨berhinaus wird die praktisch erreichbare Genauigkeit durch systemati-
sche Fehler im Detektionssystem eingeschra¨nkt. So ist bei kommerziell erha¨ltlichen
Analog-Digital-Wandlern (ADC) mit zum Teil deutlichen Unregelma¨ßigkeiten der
Quantisierungsstufen zu rechnen. Die einzelen Photodetektoren der verwendeten
CCD-Kamera sind grundsa¨tzlich nicht alle gleich empfindlich, wenige Pixel sind nicht
aktiv (
”
tote Pixel“), und einige Pixel zeigen immer maximale Intensita¨t an (
”
heiße
Pixel“).
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In diesem Kapitel wird zuna¨chst auf die wesentlichen Aspekte der Fluoreszenz einge-
gangen, wobei auch eine quantenmechanische Deutung der Ein- bzw. Zweiphotonen-
Anregung dargestellt wird. Im zweiten Teil dieses Kapitels werden Anwendungen von
Fluoreszenzeigenschaften fu¨r die optische Abbildung in der Mikroskopie vorgestellt.
Die Fluoreszenzemission wird in Mikroskopie gerne verwendet, da man dabei die Pro-
ben spezifisch mit fluoreszierenden Markierungen versehen kann. Diese Markierungen
enthalten in der Regel Fluoreszenzfarbstoffe, die mit ga¨ngigen Spektrallinien ange-
regt werden ko¨nnen. Die daraus resultierende Fluoreszenz kann aufgrund des hohen
Kontrasts zur Umgebung leicht beobachtet bzw. detektiert werden. Eine verbesserte
Auflo¨sung ergibt sich in diesem Zusammenhang, wenn sowohl die Anregung als auch
die Detektion fokussiert erfolgt (siehe konfokale Mikroskopie).
3.1. Grundlagen der Fluoreszenz
Die wesentliche Voraussetzung fu¨r das Auftreten von Fluoreszenz ist eine Wechsel-
wirkung zwischen Atomen und Moleku¨len mit elektromagnetischen Wellen. Auf die-
se Weise kann ein Atom oder Moleku¨l durch die Absorption eines Photons in einen
ho¨heren energetischen Zustand gebracht werden. Die daran anschließende Abregung
der elektronisch angeregten Atome bzw. Moleku¨le wird dann als Fluoreszenz be-
zeichnet, wenn die Lichtemission in einem Zeitrahmen von etwa 10−7 s erfolgt. Fu¨r
den Fall, dass die Emission der Photonen deutlich verzo¨gert wird, spricht man von
Phosphoreszenz, welche in einem Zeitraum von Sekunden, Minuten oder sogar
Stunden abla¨uft [Hecht99]. In der Regel findet die Emission von Fluoreszenzphoto-
nen beim U¨bergang vom ersten angeregten Zustand S1 in den Grundzustand S0 statt
(siehe Abbildung 3.1). Grundsa¨tzlich ko¨nnen zwar auch ho¨here Zusta¨nde S>1 ange-
regt werden. Diese zerfallen aber meistens sehr schnell durch innere Konversion in
den ersten angeregten Zustand. Daru¨berhinaus kann der U¨bergang vom S1 Zustand
in den Grundzustand neben der Abstrahlung von Photonen mittels Fluoreszenz oder
Phosphoreszenz auch strahlungslos oder u¨ber Sto¨ße bzw. Elektronenaustausch mit
anderen Atomen oder Moleku¨len stattfinden. In diesem Falle kommt es bei geeignet
liegenden Absorptions- bzw. Emissionsspektren zu einem strahlungslosen Austausch
von Energie zwischen den Moleku¨len (Fluoreszenz-Resonanz-Energie-Transfer,
21
3. Fluoreszenz in der Mikroskopie
Kernabstand
En
e
rg
ie
ν0
ν1
ν2
ν0
ν1
ν2
r0 r1
S0
S1
ν0
ν1
ν2
T1
hνex hνem,Fluoresszenz
IC
IC
ISC
ISC
hνem,Phosphoreszenz
+ O2
Bleichen
Abbildung 3.1.: Energieniveauschema eines mehratomigen Fluoreszenzfarbstoffmoleku¨ls. Dabei
sind die elektronischen Singulettzusta¨nde S0 und S1 sowie der Triplettzustand
T1 mit einigen vibratorischen Unterniveaus dargestellt. IC: Internal Conversion,
ISC: Inter System Crossing (nach [Albrecht02a]).
FRET [Lilley00]).
Im Allgemeinen kann die zeitabha¨ngige Zahl der angeregten Moleku¨le dN u¨ber
folgende universal einsetzbare Differentialgleichung beschrieben werden:
dN = −cNdt,
dabei ist dt der betrachtete Zeitraum und c die Zerfallskonstante. Das negative Vor-
zeichen bedeutet, dass die Zahl der angeregten Moleku¨le mit der Zeit abnimmt. Ins-
gesamt ergibt sich damit:
N = −N0e−ct.
Die Lebensdauer la¨sst sich daraus zu τ = 1
c
angeben. Die Lebensdauer ist eine cha-
rakteristische Gro¨ße fu¨r alle Fluoreszenzfarbstoffe und kann z.B. bei Verwendung
gepulster Anregung gemessen werden (siehe Kapitel 6).
Betrachtet man hier Moleku¨le, so sind neben den elektronischen Energieniveaus,
wie sie auch bei Atomen vorkommen, zusa¨tzlich unterschiedliche Schwingungs-,
Rotations- und Vibrationszusta¨nde zu beachten. Aus diesem Grunde sind die Ener-
gieu¨berga¨nge bei Moleku¨len nicht als scharfe Linien sondern als Bandenspektren
ausgebildet. Auf diese Weise kann ein Moleku¨l, welches aus dem ersten elektro-
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nisch angeregten Zustand S1 in den elektronischen Grundzustand S0 zerfa¨llt, durch-
aus auf verschiedene ho¨herenergetische rotatorische bzw. vibratorische Zusta¨nde des
Grundzustands gelangen. Dabei ist zu beru¨cksichtigen, dass bevorzugt U¨berga¨nge
zwischen Energieniveaus stattfinden, die sich in ihrem Kernabstand mo¨glichst we-
nig unterscheiden (Franck-Condon-Prinzip). Aufgrund dieser Tatsache finden die
Zerfa¨lle in unterschiedliche Energieniveaus des Grundzustands mit verschiedenen
Wahrscheinlichkeiten statt. Die vielfa¨ltige Struktur der Energiezusta¨nde in den Mo-
leku¨len, die durch interne Konversion (IC, siehe Abbildung 3.1) ineinander u¨ber-
gehen ko¨nnen, ist auch die Ursache dafu¨r, dass sich die Energie des absorbierten
Photons von der Energie des emittierten Photons meistens unterscheidet (Stokes-
Verschiebung). In diesem Zusammenhang werden folgende Fa¨lle unterschieden:
• Das eingestrahlte Licht hat eine gro¨ßere Energie, d.h. eine kleinere Wellenla¨nge
als das emittierte Licht (Stokes). Das kann vorkommen, wenn das Moleku¨l in
ein ho¨heres Energieniveau des Grundzustands zerfa¨llt. Dies ist der ha¨ufigste
Fall, der es auch ermo¨glicht, das Fluoreszenzlicht spektral vom Anregungslicht
zu trennen.
• Das eingestrahlte Licht hat eine kleinere Energie also eine gro¨ßere Wellenla¨nge
als das emittierte Licht (Anti-Stokes). Anti-Stokes tritt zum Beispiel ein, wenn
das Moleku¨l vor der Absorption nicht im Grundzustand war.
• die Energie von absorbiertem und emittiertem Licht ist gleich (Rayleigh-
Streuung).
Eine wesentliche physikalische Eigenschaft von Fluoreszenz ist ihr statistischer Cha-
rakter. Das bedeutet, dass der Zerfall der angeregten Fluoreszenzfarbstoffe nur mit
statistischen Methoden beschrieben werden kann und einem exponentiellen Zerfalls-
gesetz folgt (s.o.). Daru¨berhinaus erfolgt die spontane Emission von Photonen bei
Zerfall eines einzelnen Moleku¨ls nach einer zufa¨lligen Zeit in eine zufa¨llige Richtung,
so dass sowohl eine ra¨umliche als auch eine zeitliche Koha¨renz der emittierten Pho-
tonen auszuschließen ist.
Der in Abbildung 3.1 dargestellte Triplettzustand T1 spielt eine wesentliche Rolle
beim Zustandekommen von Phosphoreszenz und ist Ausgangspunkt fu¨r die Me-
chanismen des Ausbleichens. Um Phosphoreszenz handelt es sich, wenn der U¨bergang
vom S1 nach S0 u¨ber den Triplettzustand T1 (Interkombinationsu¨bergang, Inter Sys-
tem Crossing, ISC) bei den Atomen oder Moleku¨len stattfindet, bei denen die Kopp-
lung von Spin- und Bahnmomenten der Elektronen eine Linearkombination aus LS-
und die jj-Kopplung darstellt [Haken90]. Da dieser U¨bergang wegen des Umklappens
der Elektronenspins bei der Emission von Photonen verboten ist, tritt die Emission
eines Photons der Energie hνem,Phosphoreszenz ausschließlich aufgrund von Wechsel-
wirkungen des Atoms oder Moleku¨ls mit der Umgebung bei sehr kleiner Rate auf.
Das bedeutet, dass die Lebensdauer des Triplettzustands und damit die Zeitskala der
Phosphoreszenz von mehreren Sekunden bis hin zu Stunden betragen kann.
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Da der Triplettzustand im Vergleich zum Grundzustand eine ho¨here Energie
und damit eine ho¨here chemische Reaktivita¨t sowie eine lange Lebensdauer auf-
weist, kommt es zu Reaktionen mit Sauerstoff, wobei das Farbstoffmoleku¨l in ei-
ne nicht-fluoreszierende Konfiguration [Sandison95] u¨bergeht. Bei weiterer Anregung
des Triplettzustands ist auch eine Dissoziation des Moleku¨ls nicht auszuschließen.
Die U¨bergangswahrscheinlichkeit des Farbstoffmoleku¨ls in den Triplettzustand kann
durch Zugabe chemischer Substanzen reduziert werden (
”
chemisches Quenchen“).
3.2. Quantenmechanik der Fluoreszenz-Anregung
Eine mo¨glichst genaue physikalische Erkla¨rung der Fluoreszenz und der damit ver-
bundenen Wechselwirkungen zwischen den Atomen und Moleku¨len sowie den elek-
tromagnetischen Feldern wird erhalten, wenn man auf die Grundlagen der Quan-
tenmechanik zuru¨ckgreift [Landau79, GM31]. Die Schro¨dinger-Gleichung fu¨r das
Gesamtsystem ist gegeben durch:
H Ψ0(x) = E Ψ0(x). (3.1)
Dabei setzt sich die Hamiltonfunktion H folgendermaßen zusammen:
Hges =
∑
k
Hk +HAtom +H
′. (3.2)
Hierbei sind
∑
kH
k die k Hohlraumzusta¨nde, welche in diesem Fall die elektromagne-
tischen Wellen in der Umgebung der Atome beschreiben. HAtom ist die Hamiltonfunk-
tion des als ortsfest angenommenen Atoms, und H ′ ist die Wechselwirkungsenergie
zwischen beiden Bestandteilen des Systems, die im Vergleich zu den beiden ersten
Termen sehr klein ist und folglich als
”
Sto¨rung“ betrachtet werden kann. Diese An-
nahme berechtigt uns spa¨ter, die Prinzipien der Sto¨rungsrechnung anzuwenden.
Zuna¨chst sollen hier die einzelnen Terme der Hamiltonfunktion etwas na¨her
erla¨utert werden. Die quantenmechanischen Zusta¨nde elektromagnetischer Wellen
werden dabei im Allgemeinen durch ein zuna¨chst begrenztes Kastenpotential be-
schrieben, in dem die Wellen
”
eingeschlossen“ sind. Zum Abschluss wird dieses Ka-
stenpotential dann als unendlich groß angenommen. Das Vektorpotential ~A der Hohl-
raumzusta¨nde ergibt sich damit nach [GM31] zu:
~A =
∑
k
qkAk =
∑
k
qkeke2piiνk(s
k
xx+s
k
yy+s
k
zz). (3.3)
Daru¨berhinaus sind folgende Zusammenha¨nge fu¨r elekromagnetische Strahlung in
Hohlra¨umen bekannt: Die Anzahl der mo¨glichen Eigenschwingungen in einem Hohl-
raum ist begrenzt und wird bei gegebenem Volumen V im Frequenzbereich zwischen
ν und ν +∆ν beschrieben durch:
Z(ν)∆ν =
8piν2
c3
V ∆ν. (3.4)
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Die Hamiltonfunktion der Strahlung im Hohlraum ergibt sich aus den Maxwell-
Gleichungen als harmonischer Oszillator folgendermaßen:
∑
k
Hk =
∑
k
hνk(nk +
1
2
), (3.5)
hνs s′ =
∑
k
hνk(nk − n′k), (3.6)
wobei Gleichung (3.6) die Energiedifferenz zweier Hohlraumzusta¨nde beschreibt. Un-
ter diesen Voraussetzungen ergeben sich die Matrixelemente fu¨r qk nach [GM31] zu:
qks s′ =
√
hc2
2piνkV
(nk + 1), n
′
k = nk + 1, n
′
l = nl
=
√
hc2
2piνkV
(nk), n
′
k = nk − 1, n′l = nl
= 0 sonst. (3.7)
Die Hamiltonfunktion des ortsfesten Atoms HAtom wird im Wesentlichen durch be-
kannte Beziehungen zwischen den Zusta¨nden des Atoms, welche aus ga¨ngigen Atom-
modellen gewonnen werden, ausreichend beschrieben.
Die Wechselwirkungsenergie H ′ wird aus der Orts- und Impulsinformation eines
Atomelektrons, der potentiellen Energie dieses Elektrons im Atom und dem Vektor-
potential des elektromagnetischen Strahlungsfeldes am Ort dieses Elektrons erhalten.
Unter der Voraussetzung, dass die Wellenla¨nge des Lichts groß gegen die ra¨umliche
Ausdehnung des Atoms ist, sind ra¨umliche Schwankungen des Vektorpotentials ver-
nachla¨ssigbar, und man erha¨lt fu¨r die Wechselwirkungsenergie, wenn man die elek-
trischen Momente u¨ber alle Atomelektronen summiert, d.h. ~P =
∑
r eqr:
H ′ = −1
c
(~P ~˙A).
Geht man nun weiterhin von der Beziehung aus, dass die zeitliche Ableitung des
Vektorpotentials proportional zur elektrischen Feldsta¨rke ist, also 1
c
~˙A = ~E, so ergibt
sich
H ′ = −~P ~E.
Damit ist die Wechselwirkungsenergie letztendlich nichts anderes als die potentielle
Energie des elektrischen Moments der Atomelektronen gegen das von außen einwir-
kende elektromagnetische Strahlungsfeld.
An dieser Stelle kann die Sto¨rungsrechnung angewendet werden, da davon aus-
zugehen ist, dass die Wechselwirkungsenergie sehr klein im Verha¨ltnis zu den Ha-
miltonfunktionen des Atoms bzw. des elektromagnetischen Feldes sein wird. Unter
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dieser Voraussetzung ist es erlaubt, die Wellenfunktion nach den Eigenfunktionen des
”
ungesto¨rten“ Systems zu entwickeln:
Ψ =
∑
ansΨns.
Zu einem beliebig ausgewa¨hlten Anfangszeitpunkt (t = 0) sei das Atom in einem
Zustand n0 und der Hohlraum in einem Zustand s0. In erster Na¨herung erha¨lt man
damit unter Bezug auf Gleichung (3.1) nach [GM31]:
a(1)ns = H
′
ns,n0s0
1− e2pii(νnn0+νss0 )t
h(νnn0 + νss0)
. (3.8)
Bis hierhin handelt es sich um eine Sto¨rungsrechnung erster Ordnung, da hier
nur die Terme in erster Na¨herung beru¨cksichtigt werden. Aus der Sto¨rungsrechnung
erster Ordnung wird direkt auf die Emission und Absorption unter Beteiligung ei-
nes Photons geschlossen. Dabei ist die Absorption grundsa¨tzlich von der Anzahl der
Atome in Grundzustand n0 und von der Lichtdichte ρ(ν) der im Hohlraum vor-
handenen Photonen abha¨ngig, welche mo¨glichst exakt die Frequenz haben, die zur
Anregung des Atoms notwendig ist. Diese Art der Absorption wird dann im Weiteren
als Einphotonen-Anregung bezeichnet, da in einem Prozess durch Absorption eines
geeigneten Photons direkt der U¨bergang vom Grundzustand des Atoms in den ersten
angeregten Zustand erfolgt.
Im Folgenden wird die Sto¨rungsrechnung bis zur zweiten Na¨herung fortgesetzt
(Sto¨rungsrechnung zweiter Ordnung), um auch die Doppelabsorption beschrei-
ben zu ko¨nnen, die auch ha¨ufig als Zweiphotonenabsorption bezeichnet wird. Bei der
Doppelabsorption befinden sich alle Atome zum Anfangszeitpunkt (t = 0) im Grund-
zustand n0. Der Hohlraum, in dem sich diese Atome befinden, enthalte zu diesem
Zeitpunkt zwei unabha¨ngige Eigenschwingungen, welche die gleiche Ausbreitungs-
richtung und die gleiche Polarisation aufweisen und fu¨r die daru¨berhinaus gilt, dass
die Summe der Eigenfrequenzen νk+ νl gleich der Frequenz des elektronischen U¨ber-
gangs im Atom ist. Daraus erha¨lt man eine von Null verschiedene Wahrscheinlichkeit
fu¨r einen U¨bergang von n0 → n unter der Voraussetzung, dass der Hohlraumzustand
s aus s0 durch die Absorption eines Photons der Frequenz νk (Spektralbereich ν) und
eines zweiten Photons mit der Frequenz νl (Spektralbereich ν
′) hervorgeht. Insgesamt
ergeben sich daraus unter Verwendung von H ′nn′ss′ =
∑
k q˙ss′(~Pnn′A
k) nach [GM31]
folgende Zusammenha¨nge:
a(2)ns =
1
c2
q˙kn0
k
−1,n0
k
q˙ln0
l
−1,n0
l
∑
[
(~Pnn′e
l)(~Pn′n0e
k)
h(νn′n0 − νk) +
(~Pnn′e
k)(~Pn′n0e
l)
h(νn′n0 − νl) ]
· 1− e
2pii(νnn0−νk−νl)t
h(νnn0 − νk − νl) . (3.9)
Zur Vereinfachung dieses Ausdrucks werden die in Gleichung (3.7) definierten Matrix-
elemente verwendet, welche die Eigenschaften des Hohlraums wesentlich beschreiben.
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Damit wird die Gleichung im Wesentlichen durch Systemparameter wie Frequenz (ν),
Eigenzusta¨nde (n), elektrisches Moment, Polarisation und Volumen beschrieben, und
es folgt:
a(2)ns =
2pih
V
√
n0kνkn
0
l νl
∑
n′
[
(~Pnn′~e
′)(~Pn′n0~e)
h(νn′n0 − νk) +
(~Pnn′~e)(~Pn′n0~e
′)
h(νn′n0 − νl) ]
· 1− e
2pii(ν
nn0−νk−νl)t
h(νnn0 − νk − νl) . (3.10)
Verwendet man weiterhin die mittlere monochromatische Strahlungsdichte ρ(ν), die
im Allgemeinen u¨ber den Ausdruck
V ρ(ν)∆ν =
∑
ν<νk<ν+∆ν
hνkn
0
k (3.11)
definiert ist, so ergibt sich die Wahrscheinlichkeit der Doppelabsorption durch Bil-
dung der Summe |a(2)ns |2 u¨ber die Hohlraumzusta¨nde s. Dies entspricht bei großem
Hohlraum einer Integration u¨ber die Freqenzen νk und νl:
∑ |a(2)ns |2 = 4pi2 |∑
n′
[
(~Pnn′~e
′)(~Pn′n0~e)
h(νn′n0 − ν) +
(~Pnn′~e)(~Pn′n0~e
′)
h(νn′n0 − ν ′) ]|
2
·
∫
ρ(νk)ρ(νl)
4 sin2 pi(νnn0 − νk − νl)t
h2(νnn0 − νk − νl)2 dνkdνl. (3.12)
Unter Beru¨cksichtigung der Bedingung fu¨r Doppelabsorption, dass die Summe der
Frequenzen im Hohlraum (νk, νl) gerade der zur Anregung des Atoms erforderlichen
Frequenz (νnn0) entspricht, erha¨lt man an dieser Resonanzstelle
Wnn0 =
16pi4
h2
∫
ρ(νnn0 − ν)ρ(ν)dν|~p k~e ′|2, (3.13)
wobei ~p k hier als Abku¨rzung des Summenausdrucks in Gleichung (3.12) zu verstehen
ist. Das Integral ist hier u¨ber die Breite der im Hohlraum befindlichen Spektrallinien
auszufu¨hren.
Aus diesen Betrachtungen ergeben sich alle wesentlichen Eigenschaften der Dop-
pelabsorption, d.h. der simultanen Absorption zweier Photonen, um ein Atom in
einen angeregten Zustand zu heben (Zweiphotonen-Effekt). Einerseits wird die Wahr-
scheinlichkeit einer Doppelabsorption dadurch positiv beeinflusst, dass sie von der
Anzahl der Atome im Grundzustand abha¨ngt (s.o.). Auf der anderen Seite bewirkt
die quadratische Abha¨ngigkeit von der Lichtdichte (siehe Gleichung (3.12)), dass sehr
hohe Lichtintensita¨ten ρ(ν) zur Beobachtung der Doppelabsorption erforderlich sind.
Insgesamt ist hier festzuhalten, dass der Prozess der Doppelabsorption nur inner-
halb der sehr kurzen Zeitskala der Heisenberg’schen Unscha¨rferelation erfolgen
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kann, da die beiden in einem Prozess ablaufenden Vorga¨nge fu¨r sich genommen den
Energieerhaltungssatz nicht erfu¨llen. Dies bedeutet, dass das Atom durch Absorp-
tion eines Photons der Frequenz ν vom Grundzustand n0 in einen virtuellen Zwi-
schenzustand n′ und durch Absorption eines zweiten Photons der Frequenz ν ′ in den
angeregten Endzustand n u¨bergeht.
3.3. Fluoreszenzmikroskopie
In diesem Abschnitt wird beschrieben, inwieweit die hier erla¨uterten Prinzipien der
Fluoreszenz im Bereich der Strukturuntersuchung mit Hilfe der Mikroskopie ein-
gesetzt werden ko¨nnen. Dabei wird sowohl die
”
klassische“ Fluoreszenzmikrosko-
pie mit Auflichtbeleuchtung (Epifluoreszenz) als auch die konfokale Laser-Scanning-
Mikroskopie beschrieben. Daran schließt sich eine Darstellung weiterer moderner
Fluoreszenzmikroskope an, mit denen es mo¨glich ist, sehr genaue Strukturuntersu-
chungen an fluoreszenzmarkierten Objekten vorzunehmen.
3.3.1. Epifluoreszenzmikroskopie
Bei einem Epifluoreszenzmikroskop wird das auf einem konventionellen Objekt-
tra¨ger pra¨parierte Objekt auf den Objekttisch eines kommerziell erha¨ltlichen Mikro-
skops eingelegt und von oben durch das Objektiv mit dem Licht einer Gasentladungs-
lampe (meistens Quecksilber oder Xenon) beleuchtet (Auflicht). Um dabei eine spezi-
fische Fluoreszenz-Anregung zu erhalten, wird durch einen Anregungsfilter nur Licht
der Wellenla¨nge auf die Probe gefu¨hrt, die beno¨tigt wird, um die gewu¨nschte Fluo-
reszenz anzuregen. Durch den Einsatz eines wellenla¨ngenselektiven Strahlteilers in
den Mikroskopstrahlengang wird erreicht, dass das von der Probe emittierte Fluores-
zenzlicht durch das Objektiv entweder am Okular des Mikroskops direkt beobachtet
oder mit einer Kamera detektiert werden kann.
Bei der Epifluoreszenzmikroskopie wird ein relativ großer Bereich des Objekt-
tra¨gers ausgeleuchtet, was zu einem großen sichtbaren Gesichtsfeld fu¨hrt. Aus die-
sem Grunde eignet sich ein Epifluoreszenzmikroskop sehr gut dazu, einen schnellen
U¨berblick u¨ber die Qualita¨t einer Pra¨paration zu erhalten. Grundsa¨tzlich werden
hier zweidimensionale Aufnahmen senkrecht zur optischen Achse erhalten, wodurch
es auch mo¨glich ist, Aussagen u¨ber die laterale Auflo¨sung des Mikroskops bzw. die
laterale Gro¨ße der Objekte zu machen. Ein optisches Scannen in Richtung parallel
zur optischen Achse wird hier in der Regel nicht durchgefu¨hrt.
3.3.2. Konfokale Laser-Scanning-Mikroskopie
Ein entscheidender Fortschritt insbesondere bei der Untersuchung dreidimensionaler
Strukturen mit der Fluoreszenzmikroskopie ist mit der Entwicklung der konfokalen
28
3.3. Fluoreszenzmikroskopie
Laser-Scanning-Mikroskopie (engl. Confocal Laser Scanning Microscopy, CLSM )
[CCremer78] gelungen (siehe Abbildung 3.2). Dabei wird die Probe, welche ebenfalls
auf einem konventionellen Objekttra¨ger pra¨pariert wird, mit einem Laser in allen
drei Raumrichtungen abgerastert (gescannt). Bei der Durchfu¨hrung der Messungen
wird die Probe zuna¨chst in der lateralen Ebene mit einem in den Objektbereich fo-
kussierten Laserstrahl zeilenweise abgerastert, wobei das Fluoreszenzlicht mit einer
konfokalen Blende von dem Licht aus den Ebenen getrennt wird, welche sich nicht im
Fokus befinden. Dieser Vorgang wird in Abha¨ngigkeit von den betrachteten Objek-
ten zwischen 4- und 32-mal wiederholt, um damit eine Mittelung zur Unterdru¨ckung
von Rauscheffekten durchzufu¨hren. Nach Abschluss der lateralen Rasterung wird die
na¨chste Ebene in axialer Richtung abgerastert, die in der Regel einen Abstand von
150 bis 200 nm zur vorhergehenden Ebene aufweist. Nachdem die Probe auch in axia-
ler Richtung vollsta¨ndig erfasst ist, wird aus diesen Messdaten ein dreidimensionales
Bild der Probe rekonstruiert. Im Rahmen der CLSM wird eine Auflo¨sung von etwa
300 nm in lateraler Richtung und 600 nm in axialer Richtung erreicht. Im Gegensatz
Abbildung 3.2.: Prinzip der konfokalen Laser-Scanning-Mikroskopie [Leica].
zur CLSM wird bei der in dieser Arbeit vorgestellten Mikroskopiemethode in den mei-
sten Fa¨llen kein fokussierte Laserstrahl, sondern ein aufgeweiteter Anregungsstrahl
verwendet.
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3.3.3. Moderne Fluoreszenzmikroskope
Bei der konfokalen 4Pi-Mikroskopie [Hell94a] wird die Mikroskopie u¨ber zwei sich
gegenu¨berstehende Objektive betrieben. Da hier analog zur CLSM fokussierte La-
serstrahlen zur Anregung verwendet werden, ist die gegenseitige Angleichung der
optischen Wegla¨ngen, die mittels Spiegeln und Strahlteilern vorgenommen wird, sehr
aufwendig. Da grundsa¨tzlich sowohl der Anregungsstrahlengang als auch der Detek-
tionsstrahlengang u¨ber beide Objektive laufen kann, ist die Fluoreszenz-Anregung
der Probe (A-Typ), die Detektion des Fluoreszenzlichts (B-Typ) oder auch beides
gleichzeitig (C-Typ) koha¨rent durchfu¨hrbar. Der wesentliche Vorteil dieser Mikro-
skopiemethode besteht darin, dass das Emissionslicht der Probe durch ein System
gro¨ßerer numerischer Apertur betrachtet und detektiert werden kann, da der abge-
deckte Raumwinkel hier um den Faktor zwei gro¨ßer ist. Mit Typ-C der konfokalen
4Pi-Mikroskopie kann die Halbwertsbreite der axialen PSF deutlich auf etwa 100 nm
reduziert werden. In Kombination mit SPDM (siehe Abschnitt 3.3.4 wurden Distan-
zen von 60 nm mit einer Genauigkeit von 1,2 nm gemessen [Schmidt00].
Eine weitere Methode zur Erho¨hung der effektiven Auflo¨sung ist die Mikrosko-
pie mit Unterdru¨ckung der Fluoreszenz durch stimulierte Emission (engl. Stimulated
Emission Depletion, STED [Hell94b, Klar00]). Bei diesem Mikroskopiesystem, das
ebenfalls auf dem konfokalen Prinzip mit Fokussierung der Anregung auf die Pro-
be beruht, wird zusa¨tzlich zum Anregungsstrahl ein zweiter rotverschobener Laser-
strahl in die Probe eingestrahlt. Dieser STED-Strahl wird durch optische Elemente
so geformt, dass sich um den Anregungsfokus ein dreidimensionaler Ring (
”
Donut“)
ausbildet. In diesem Bereich findet in unmittelbarer Umgebung des Anregungsfo-
kus eine stimulierte Emission statt, mit der die Fluoreszenz unterdru¨ckt wird. Bei
dieser Mikroskopiemethode wird folglich die Breite der Anregungs-PSF durch eine
stimulierte Fluoreszenzemission von Farbstoff im Randbereich der PSF vor der ei-
gentlichen Fluoreszenzdetektion deutlich verringert. Mit dieser Methode konnte bis-
her eine Auflo¨sung bis hinunter zu 30 nm erreicht werden. In Abbildung 3.3 ist ein
4Pi-Mikroskop in Kombination mit der STED-Mikroskopie dargestellt.
3.3.4. Spektrale Pra¨zisions-Distanz-Mikroskopie
Betrachtet man im Rahmen der Fluoreszenzmikroskopie ausschließlich Objekte, wel-
che mit demselben Farbstoff markiert sind, so ist die optische Auflo¨sung sowohl in
lateraler als auch in axialer Richtung durch klassische Auflo¨sungskriterien begrenzt
(siehe Kapitel 2). Das bedeutet auch, dass Absta¨nde zwischen zwei Objekten nicht
mehr gemessen werden ko¨nnen, wenn ihr Abstand kleiner ist als das Auflo¨sungs-
vermo¨gen. Werden dagegen Objekte mit unterschiedlicher spektraler Signatur ver-
wendet, ko¨nnen auch Distanzen gemessen werden, welche deutlich kleiner sind als
die optische Auflo¨sung [Bornfleth98, Edelmann99, Edelmann00].
Eine wesentliche Voraussetzung fu¨r die Bestimmung von Distanzen ist eine zu-
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Abbildung 3.3.: Prinzipieller Aufbau des 4Pi-Mikroskops in Kombination mit der STED-
Mikroskopie [MPIbpcNews02].
verla¨ssige Lokalisation der betrachteten Objekte. Die Lokalisation kann dabei so-
wohl durch modellbasierte Methoden, bei denen durch entsprechende Anpassungs-
funktionen das Maximum der gemessenen Punktbildfunktion festgestellt wird, als
auch durch schwerpunktbasierte Methoden vorgenommen werden. In der Regel wird
hier die schwerpunktbasierte Lokalisation angewendet, bei der zuna¨chst eine Segmen-
tierung der zu lokalisierenden Objekte durchgefu¨hrt wird. Dazu ist es erforderlich,
einen ada¨quaten Schwellwert Is zu finden, wobei Pixel mit I ≥ Is als zum Objekt
geho¨rend definiert werden. Pixel mit kleineren Intensita¨tswerten werden verworfen.
Bei der Festlegung des Schwellwerts wird in der Regel auf die Intensita¨tswerte in der
weiteren Umgebung des Objekts zuru¨ckgegriffen, wobei der Minimalwert mit Imin
und der Maximalwert mit Imax bezeichnet wird. Der Schwellwert ergibt sich daraus
zu Is = k(Imax − Imin) wobei k zwischen 0,2 und 0,4 liegt.
Die Berechnung der Objektposition kann in Analogie zur Bestimmung des Mas-
senschwerpunkts in der Mechanik vorgenommen werden, wenn xi als Positionen der
zum Objekt geho¨rigen Pixel und Ii als korrespondierende Intenstita¨tswerte definiert
werden. Dabei gilt
x =
1
N
∑
xiIi mit N =
∑
Ii, (3.14)
31
3. Fluoreszenz in der Mikroskopie
wobei N die Anzahl der detektierten Photonen angibt. Diese Positionsbestimmung
ist vor allem bei symmetrischen Intensita¨tsverteilungen anwendbar, wie sie bei
der Detektion “punktfo¨rmiger”, d.h im Vergleich zur Anregungswellenla¨nge kleiner
Objekte auftreten. Weiterhin kann die Lokalisation noch verbessert werden, wenn
der Untergrund durch Subtraktion des minimalen Intensita¨tswerts
”
abgeschnitten“
wird [Heintzmann99]. Die Genauigkeit der Lokalisation kann fu¨r alle Raumrichtun-
gen unter Beru¨cksichtigung des Photonenrauschens berechnet werden, wobei nach
[Edelmann00] gilt:
σx,y,z =
1√
8 ln2
FWHMx,y,z√
N
. (3.15)
Dabei gibt FWHMx,y,z die Halbwertsbreite der gemessenen Punktbildfunktion in je-
der der drei Raumrichtungen an. Systematische Fehler, die hier im Wesentlichen
durch die Abtastung verursacht werden, ko¨nnen vernachla¨ssigt werden, solange eine
Abtastweite von ∆x = FWHM/4 eingehalten wird [Heintzmann99].
Die Distanz d zwischen zwei Objekten wird allgemein aus der Differenz der
Ortsvektoren ~r1 und ~r2 berechnet, so dass gilt:
d = |~r1 − ~r2| =
√
(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2 + (z1 − z2)2. (3.16)
Diese Objektdistanz kann jedoch nur dann berechnet werden, wenn die betrachteten
Objekte auch zuverla¨ssig getrennt detektiert werden ko¨nnen. Dazu mu¨ssen die Ob-
jekte bei Verwendung derselben spektralen Markierung in allen drei Raumrichtung
einen Mindestabstand aufweisen, der sich nach den in Abschnitt 2.2.2 diskutierten
Auflo¨sungskriterien richtet.
Kleinere Absta¨nde ko¨nnen unter der Voraussetzung bestimmt werden, dass die In-
tensita¨tsverteilungen der einzelnen Objekte unabha¨ngig voneinander detektiert wer-
den. Dazu werden die Objekte mit verschiedenen spektralen Signaturen verse-
hen, um die Intensita¨tsverteilungen in unabha¨ngigen Detektionskana¨len aufzunehmen
und daraus die Objektpositionen zu bestimmen. Dieses Verfahren ist die spektrale
Pra¨zisions-Distanz-Mikroskopie [Edelmann99].
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ra¨umlich modulierter Anregung
In diesem Kapitel werden zuna¨chst die Grundlagen der Interferenz als eine Folge
der Wellennatur der elektromagnetischen Wellen erla¨utert und verschiedene Typen
von Interferometern und ihre Verwendung bei der Messung physikalischer Gro¨ßen
besprochen. In diesem Zusammenhang wird auch ein Beispiel aus der Astronomie
vorgestellt.
Im zweiten Teil dieses Kapitels wird die Mikroskopie mit ra¨umlich modulier-
ter Anregung (engl. Spatially Modulated Illumination (SMI) Microscopy) beschrie-
ben, die im Rahmen dieser Arbeit betrieben und weiterentwickelt wurde. An dieser
Stelle werden auch einige Simulationen zur SMI-Mikroskopie unter Anwendung der
Zweiphotonen-Anregung beschrieben.
4.1. Grundlagen von Interferenz
Die Interferenz wird im Rahmen der Wellennatur des Lichts als U¨berlagerung zweier
oder mehrerer Lichtwellen in einem bestimmten Raumbereich betrachtet. Dabei wird
die endgu¨ltige Form der u¨berlagerten Welle ausschließlich von den physikalischen
Parametern wie Amplitude, Frequenz und Phase jeder der u¨berlagerten Einzelwellen
festgelegt. Betrachten wir hier nochmals die Wellengleichungen (2.13) und (2.14) aus
Kapitel 2, so ergibt sich, dass jede Feldkomponente einer elektromagnetischen Welle
folgende Differentialgleichung erfu¨llt:
∂2ψ
∂x2
+
∂2ψ
∂y2
+
∂2ψ
∂z2
=
1
v2
∂2ψ
∂t2
. (4.1)
Das ist eine lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung, bei der alle ψ(~r, t) nur in
der ersten Potenz auftreten (Linearita¨t). Dies bedeutet, dass jede Linearkombination
der einzelnen Lo¨sungen ψ1(~r, t), ψ2(~r, t), ..., ψn(~r, t) auch eine Lo¨sung der Wellendif-
ferentialgleichung darstellt, so dass gilt:
ψ(~r, t) =
n∑
i=1
Kiψi(~r, t). (4.2)
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Dieser Zusammenhang stellt das Superpositionsprinzip dar [Hecht99], wobei die
Konstanten Ki willku¨rlich gewa¨hlt werden ko¨nnen. Das Superpositionsprinzip be-
sagt, dass jede Welle durch die Summe der einzelnen Teilwellen beschrieben wird.
Grundsa¨tzlich ist hier zu beru¨cksichtigen, dass Licht bzw. die Ausbreitung des Lichts
mit Hilfe vektorieller Gro¨ßen behandelt werden muss, da sowohl die elektrischen als
auch die magnetischen Felder sogenannte Vektor-Felder sind. Aus diesem Grunde
werden die Grundgleichungen der Interferenz zuna¨chst im Vektor-Modell beschrie-
ben. Dabei wird hier u¨ber die Intensita¨t argumentiert, da diese wesentlich einfacher
gemessen werden kann als das zeitlich sehr schnell vera¨nderliche elektrische Feld.
Nach dem Superpositionsprinzip ergibt sich die elektrische Feldsta¨rke ~E an jedem
Ort aus der Summe einzelner Felder ~E1, ~E2, ... zu:
~E = ~E1 + ~E2 + · · · (4.3)
Wir betrachten zwei Punktquellen in einem homogenen Medium, deren gegenseiti-
ger Abstand deutlich gro¨ßer als die Wellenla¨nge des Lichts ist und welche Licht der
gleichen Frequenz abstrahlen. Daru¨berhinaus wird angenommen, dass der Beobach-
tungspunkt so weit von den Lichtquellen entfernt ist, dass die Wellenfronten als eben
betrachtet werden ko¨nnen. Diese Situation ist in Abbildung 4.1 dargestellt.
P
Abbildung 4.1.: U¨berlagerung zweier Wellen im Punkt P , die von den Punkten S1 und S2 aus-
gehen. Aus [Hecht99], Seite 354.
Unter diesen Annahmen erha¨lt man Wellen der Form:
~E1(~r, t) = ~E01 cos(~k1 · ~r − ωt+ δ1) (4.4)
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sowie
~E2(~r, t) = ~E02 cos(~k2 · ~r − ωt+ δ2). (4.5)
Die Intensita¨t ist allgemein direkt vom zeitlichen Mittelwert des Quadrats der elek-
trischen Feldsta¨rke abha¨ngig, so dass gilt:
I =< ~E2 >=< ~E · ~E > .
Einsetzen ergibt:
~E2 = ( ~E1 + ~E2) · ( ~E1 + ~E2)
= ~E21 +
~E22 + 2
~E1 · ~E2. (4.6)
Unter diesen Voraussetzungen gilt fu¨r die Intensita¨t:
I = I1 + I2 + I12 (4.7)
wobei
I1 = < ~E
2
1 >,
I2 = < ~E
2
2 >,
I12 = < 2 ~E1 · ~E2 > . (4.8)
Wie hieraus zu ersehen ist, ergibt sich die Gesamtintensita¨t bei der U¨berlagerung von
Wellen nicht ausschließlich aus der Summe der Intensita¨ten der einzelnen Teilwellen.
Es tritt ein zusa¨tzlicher Term auf, der die Wechselwirkung der beiden Teilwellen
im Rahmen der U¨berlagerung beschreibt und u¨blicherweise als Interferenzterm
bezeichnet wird. Wir erhalten den Interferenzterm fu¨r die in den Gleichungen (4.4)
und (4.5) dargestellten Wellen durch Einsetzen, so dass gilt:
~E1 · ~E2 = ~E01 · ~E02 cos (~k1 · ~r − ωt+ δ1) · cos (~k2 · ~r − ωt+ δ2). (4.9)
Mit dem Additionstheorem cos (x− y) = cos x cos y + sin x sin y ergibt sich:
~E1 · ~E2 = ~E01 · ~E02[cos (~k1 · ~r + δ1) cosωt+ sin (~k1 · ~r + δ1) sinωt] ·
[cos (~k2 · ~r + δ2) cosωt+ sin (~k2 · ~r + δ2) sinωt]. (4.10)
Nach dem Ausmultiplizieren dieser Gleichung wird zuna¨chst eine zeitliche Mittelung
durchgefu¨hrt. Diese Mittelung ist zula¨ssig, da das Zeitintervall T , in dem die Inten-
sita¨t betrachtet wird, deutlich gro¨ßer ist als die Schwingungsdauer der Welle, d.h.
T > 2pi
ω
. Fu¨r die zeitliche Mittelung der trigonometrischen Funktionen ergibt sich
< cosωt2 >= 1
2
, < sinωt2 >= 1
2
und < cosωt sinωt >= 0. Unter diesen Vorausset-
zungen erha¨lt man:
~E1 · ~E2 = 1
2
~E01 · ~E02[cos (~k1 · ~r + δ1) cos (~k2 · ~r + δ2)+ sin (~k1 · ~r + δ1) sin (~k2 · ~r + δ2)].
(4.11)
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Unter Verwendung des oben angegebenen Additionstheorems in der anderen Rich-
tung ergibt sich:
< ~E1 · ~E2 >= 1
2
~E01 · ~E02 cos (~k1 · ~r + δ1 − ~k2 · ~r − δ2). (4.12)
Damit ergibt sich fu¨r die Intensita¨t im Rahmen des Interferenzterms der folgende
Ausdruck:
I12 = ~E01 · ~E02 cos φ, (4.13)
wobei φ in diesem Zusammenhang die Phasendifferenz der beteiligten Wellen an-
gibt, welche sowohl durch Wegla¨ngen- als auch durch Phasenkonstantenunterschiede
bestimmt wird. Da die beteiligten vektoriellen elektrischen Felder hier im Skalarpro-
dukt erscheinen, wird sofort klar, dass es zu keinen Interferenzerscheinungen (I12 = 0)
kommt, wenn ~E01 und ~E02 senkrecht aufeinander stehen. Im Folgenden wird ange-
nommen, dass die Felder ~E01 und ~E02 parallel bzw. antiparallel ausgerichtet sind. In
diesem weitaus ha¨ufigsten Fall spielt der vektorielle Charakter der Felder keine Rol-
le, so dass auf eine skalare Beschreibung zuru¨ckgegriffen werden kann. Unter diesen
Voraussetzungen ergibt sich fu¨r die Intensita¨ten:
I12 = E01E02 cosφ = 2
√
I1I2 cosφ. (4.14)
Fu¨r die Gesamtintensita¨t folgt damit
I = I1 + I2 + 2
√
I1I2 cosφ. (4.15)
An dieser Stelle werden zuna¨chst einige Betrachtungen angestellt, welche die
praktischen Auswirkungen dieser Zusammenha¨nge aus experimenteller Sicht na¨her
erla¨utern. Betrachtet werden zwei Lichtwellen, deren Intensita¨ten gleich sind, d.h.
I1 = I2 = I0. Dadurch vereinfacht sich der Ausdruck fu¨r die Gesamtintensita¨t zu
I = 2I0 + 2I0 cosφ, (4.16)
so dass die tatsa¨chlich an einem bestimmten Ort gemessene Intensita¨t ausschließlich
von der Phasendifferenz der beteiligten Wellenzu¨ge beeinflusst wird. Die maximale In-
tensita¨t von I = 4I0 ergibt sich dabei, wenn cosφ = 1 also φ = 0, 2pi, 4pi, ... ist. Dieser
Fall stellt die vollsta¨ndige konstruktive Interferenz dar. Gilt fu¨r die Phasendiffe-
renz die Bedingung 1 > cosφ > 0 so erha¨lt man eine Versta¨rkung der Intensita¨t. Eine
Abschwa¨chung der Gesamtintensita¨t ergibt sich, wenn cosφ < 0 ist. Im Extremfall
kann es auch zu vollsta¨ndiger Auslo¨schung bzw. destruktiver Interferenz kommen,
wenn die Phasendifferenz φ = pi, 3pi, ... betra¨gt und damit cosφ = −1 wird.
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4.1.1. Interferenzbedingungen
Grundsa¨tzlich werden alle Interferenzerscheinungen, die bei der U¨berlagerung elek-
tromagnetischer Wellen auftreten, durch die gegenseitige Phasenbeziehung bzw. Pha-
sendifferenz der beteiligten Teilwellen bestimmt. Diese Phasendifferenz wird dabei im
Wesentlichen durch die Differenz der optischen Wegla¨ngen k(r1 − r2) und eine kon-
stante Phasendifferenz δ1−δ2 charakterisiert. Zur Erzeugung von Interferenzmustern
ist es nicht notwendig, dass die Teilwellen phasengleich sind, sondern dass eine evtl.
bereits vorhandene Phasendifferenz zwischen den Lichtwellen zeitlich und ra¨umlich
konstant bleibt. Erfu¨llen die Lichtwellen diese Bedingung, so nennt man sie auch
koha¨rent. Die wesentliche Eigenschaft der Koha¨renz besteht folglich darin, dass
sich alle bei der U¨berlagerung beteiligten Wellenzu¨ge in wohldefinierter Weise (z.B.
sinusfo¨rmig) verhalten, bevor es zu unkorrelierten Vera¨nderungen der gegenseitigen
Phasenbeziehungen kommt. Der Zeitraum, in dem die Lichtwellen diese Bedingung
erfu¨llen, ist ein Maß fu¨r die zeitliche Koha¨renz. Wird die Situation von einem festen
Punkt im Raum betrachtet, so variieren die Lichtwellen fu¨r eine festgelegte Anzahl
von Schwingungen in der oben definierten Weise. Die dem entsprechende Wegla¨nge
wird aus diesem Grunde als Koha¨renzla¨nge bezeichnet.
Um die Relevanz dieser Interferenzbedingungen abscha¨tzen zu ko¨nnen, werden an
dieser Stelle fu¨r einige experimentell wichtige Lichtquellen die Gro¨ßenordnungen von
Koha¨hrenzzeit bzw. Koha¨renzla¨nge betrachtet. Den Idealfall zur Erzeugung von In-
terferenz stellt die Verwendung von monochromatischen Lichtquellen dar, welche nur
Licht einer festen Frequenz in reiner Sinusform abstrahlen und folglich eine unend-
lich große Koha¨renzla¨nge aufweisen. Experimentell anwendbare Lichtquellen mit der
gro¨ßten, reell erreichbaren Koha¨renzla¨nge sind LASER (engl. Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation). Mit Lasern wird eine Koha¨renzla¨nge von einigen
Metern bis hin zu einigen Kilometern erreicht. Bei gewo¨hnlichen Gasentladungslam-
pen, wie sie in den meisten Laboratorien verwendet werden, liegt die Koha¨renzla¨nge
zwischen mehreren Millimetern und einigen Zentimetern. Mit natu¨rlichen Lichtquel-
len (z.B. Glu¨hbirnen) sind konstante relative Phasenbeziehungen meistens nur u¨ber
einen sehr kurzen Zeitraum realisierbar, so dass dabei evtl. entstehende Interferenz-
muster sofort verwaschen werden und folglich nicht detektierbar sind. Interferenz-
muster treten besonders deutlich unter der Voraussetzung auf, dass die beteiligten
Wellen die gleiche Frequenz und die gleiche Amplitude aufweisen.
4.2. Spiegel-Interferometer
In diesem Abschnitt wird erla¨utert, wie man mit Hilfe geeigneter Spiegelkonstellati-
onen Interferenzmuster erzeugen kann, um diese zur Bestimmung kleinster La¨ngen-
unterschiede heranzuziehen. Hierbei wird in der Regel der vorhandene Strahl durch
geeignete Strahlteilung in mehrere Teilstrahlen aufgeteilt, welche dann in einem fest-
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gelegten Bereich durch die Spiegel wieder u¨berlagert werden.
4.2.1. Michelson-Interferometer
Das bekannteste Spiegelinterferometer ist das Michelson-Interferometer (siehe Ab-
bildung 4.2). Dabei strahlt eine ausgedehnte Lichtquelle, welche z.B. auch eine Ga-
Abbildung 4.2.: Schematische Darstellung des Michelson-Interferometers. Aus [Hecht99] Seite
374.
sentladungslampe oder eine gleichma¨ßig emittierende Fla¨che sein kann, Lichtwellen
aus. Diese werden durch einen Strahlteiler zu einem Teil in Richtung des Spiegels
M2 reflektiert, wa¨hrend der andere Teil in Richtung des Spiegels M1 durchgelassen
wird. Die beiden Teilwellen werden von den entsprechenden Spiegeln zum Strahlteiler
zuru¨ckreflektiert, wobei die von M1 kommenden Wellen in Richtung auf den Detek-
tor reflektiert und die von M2 kommenden Wellen auf den Detektor durchgelassen
werden. Auf diese Weise werden die beiden Teilwellen zwischen dem Strahlteiler und
dem Detektor u¨berlagert, so dass Interferenzmuster erzeugt werden, die hier als Ringe
ausgebildet sind. Aufgrund der Tatsache, dass die eine Teilwelle auf der Innnensei-
te und die zweite Teilwelle auf der Außenseite des Strahlteilers reflektiert wird, ist
leicht ersichtlich, dass ein Teilstrahl den Strahlteiler dreimal durchdringt, wa¨hrend
der zweite Teilstrahl nur einmal den Strahlteiler durchla¨uft. Um eine optische Weg-
differenz zu erhalten, welche dem tatsa¨chlichen, geometrischen Wegunterschied ent-
spricht, muss folglich zwischen O und M1 eine Korrekturplatte C eingebaut werden.
Diese Korrekturplatte muss genau die gleiche Dicke, die gleiche Neigung und die
gleichen Materialeigenschaften aufweisen, wie der eingesetzte Strahlteiler. Auf diese
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Weise kann das Interferometer sowohl mit quasimonochromatischen Lichtquellen als
auch mit Lichtquellen gro¨ßerer spektraler Bandbreite betrieben werden. Durch die
Reflexionen der Teilstrahlen auf der Innen- bzw. Außenseite des Strahlteilers ergibt
sich hier eine Phasenverschiebung um pi, so dass sich als Bedingung fu¨r destruktive
Interferenz ergibt
2d cosΘm = mλ. (4.17)
Dabei ist d der tatsa¨chliche Wegunterschied, Θm der Radiuswinkel des m-ten In-
terferenzrings und m die Ordnung der Interferenz. Da hiermit Interferenzmuster er-
zeugt werden sollen, ist sofort klar, dass beide Terme dieser Gleichung kleiner als die
Koha¨renzla¨nge der verwendeten Lichtquelle sein mu¨ssen. Die entscheidende Frage fu¨r
die experimentelle Anwendung des Michelson-Interferometers ist es, wie Vera¨nderun-
gen der tatsa¨chlichen Wegdifferenz durch die Interferenzringe festgestellt werden.
Bei Abnahme der Wegdifferenz d ziehen sich die Interferenzringe zum Zentrum des
Schirms hin zusammen, wobei stets ein Ring verschwindet, wenn d um die halbe
Wellenla¨nge reduziert wird. Bei d = 0 ist der Interferenzring im Zentrum so weit
ausgedehnt, dass er den gesamten Detektor bedeckt. Werden die Spiegel weiter ge-
geneinander verschoben, so erscheinen die Ringe wieder und laufen vom Zentrum
nach außen.
Auf dieser Grundlage basiert auch die Mo¨glichkeit, sehr genaue La¨ngenmessungen
mit dem Michelson-Interferometer durchzufu¨hren. Dabei verschiebt sich die Position
der einzelnen Interferenzstreifen jeweils an die Position der benachbarten Streifen,
wenn der bewegliche Spiegel genau um die halbe Wellenla¨nge verschoben wird. Die
La¨ngena¨nderung ∆d ergibt sich dann aus der Anzahl n der Interferenzstreifen, welche
einen festgelegten Bezugspunkt passiert haben, zu:
∆d = n(
λ
2
).
Die Za¨hlung der Interferenzstreifen kann dabei entweder mit Hilfe einer mikroskopi-
schen Anordnung durch einen Beobachter oder durch elektronische Detektion durch-
gefu¨hrt werden. Mit diesem Verfahren konnte Michelson unter anderem die genaue
Anzahl der Wellenla¨ngen der roten Kadmiumlinie zu 3106327 bestimmen, welche im
Standardmeterstab enthalten sind [Strong58].
Das bekannteste vor allem historisch interessante Experiment, dass mit
dem Michelson-Interferometer durchgefu¨hrt wurde, ist das Michelson-Morley-
Experiment. Mit diesem Experiment sollte festgestellt werden, ob der A¨ther, wel-
cher ein Transportmedium fu¨r Licht darstellen sollte, im Raum ruht oder von großen
Objekten (z.B. der Erde) mitgefu¨hrt wird. Bei einem stationa¨ren A¨ther ko¨nnte man
auf der Erdoberfa¨che einen A¨therwind feststellen. Dies wu¨rde zu einer Abha¨ngigkeit
der gemessenen Lichtgeschwindigkeit von der Richtung dieses A¨therwindes fu¨hren.
Zur Durchfu¨hrung des Experiments muss der nach rechts laufende Zweig OM1 des
Interferometers parallel zur Erdgeschwindigkeit v ausgerichtet sein, so dass sich die
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folgende Argumentation ergibt: Ein nach rechts laufender Lichtstrahl bewegt sich in
Bezug auf das bewegte Interferometer gegen den A¨therwind mit der Geschwindigkeit
c− v, so dass fu¨r die Zeit zum Durchlaufen des Weges x1 von O nach M1 gilt:
ta1 =
x1
c− v . (4.18)
Fu¨r das Durchlaufen des Ru¨ckweges folgt damit:
tb1 =
x1
c+ v
. (4.19)
Damit ist die Gesamtzeit fu¨r Hin- und Ru¨ckweg gegeben zu:
t1 =
x1
c− v +
x1
c + v
=
2x1
c
β2, (4.20)
wobei β = 1√
1−v2/c2
. Die Gesamtzeit fu¨r den Hin- und Ru¨ckweg x2 zum zweiten Spie-
gel ist gegeben durch:
t2 =
2x2
c
β. (4.21)
Der Laufzeitunterschied zwischen den beiden Wegen x1 und x2 ist damit fu¨r x1 =
x2 = x beschrieben durch:
∆t =
2x
c
(β2 − β) = x
c
(v
c
)2
. (4.22)
Hier wurde die binomische Entwicklung fu¨r c v verwendet.
Bei Verwendung von Licht einer Wellenla¨nge ist offensichtlich der Zeitunterschied
∆t in beiden Wegen mit einer Vera¨nderung der Anzahl der Wellenla¨ngen verknu¨pft,
welche in die Interferometerarme hineinpassen. Fu¨r eine festgelegte Wellenla¨nge λ
ergibt sich fu¨r die Variation der Streifenzahl ∆n = c
λ
∆t. Wird das Interferometer im
Rahmen dieses Experiments um jeweils 90◦ gedreht, so wird eine Zeitdifferenz von
2∆t impliziert, welche dann mit Hilfe der Streifenverschiebung
∆n =
2x
λ
(v
c
)2
(4.23)
gemessen werden kann. Unter der Annahme der Erdgeschwindigkeit von 30 km/s
und einer Lichtwellenla¨nge von 550 nm ergibt sich eine Streifenverschiebung von
∆n = 0, 4. Diese Verschiebung ko¨nnte mit dem Michelson-Interferometer problemlos
gemessen werden. Tatsa¨chlich wurden diese Experimente u¨ber Monate hinweg durch-
gefu¨hrt, ohne dass jemals eine Verschiebung der Interferenzstreifen festgestellt wurde.
Auf diese Weise wurde die A¨thertheorie widerlegt und die spezielle Relativita¨tstheorie
eingefu¨hrt bzw. untermauert.
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4.2.2. Mach-Zehnder-Interferometer
Ein Mach-Zehnder-Interferometer ist in der Regel als rechteckiger Aufbau bzw. Pa-
rallelogramm aufgebaut und besteht im Wesentlichen aus zwei Strahlteilern und zwei
totalreflektierenden Spiegeln. Auf diese Weise wird das von einer ausgedehnten Licht-
quelle ausgesandte Licht von einem Strahlteiler in zwei Teilstrahlen aufgeteilt, welche
auf unterschiedlichen Wegen u¨ber die Spiegel auf einen zweiten Strahlteiler gefu¨hrt
werden. Der zweite Strahlteiler kombiniert die beiden Teilstrahlen wieder und fu¨hrt
das Licht auf einen Detektor, mit dem die Interferenzerscheinungen festgestellt wer-
den. Da die durchlaufenen geometrischen Lichtwege hier deutlich voneinander ge-
trennt sind, ist die richtige Ausrichtung und Justage dieses Interferometers relativ an-
spruchsvoll. Diese spezielle und sehr empfindliche Anordnung begru¨ndet jedoch auch
die große Anzahl von Anwendungsgebieten fu¨r das Mach-Zehnder-Interferometer.
Mach-Zehnder-Interferometer werden vorwiegend bei der Untersuchung optischer
Eigenschaften verschiedener Materialien eingesetzt. Dabei ergibt sich eine optische
Wegla¨ngendifferenz, wenn man Objekte in einen Strahlengang einbringt, so dass es
zu Vera¨nderungen der Interferenzmuster kommt. Im Allgemeinen ko¨nnen mit dieser
Methode Dichteschwankungen in Gasstro¨mungsbildern untersucht werden, wie sie
zum Beispiel in Windkana¨len entstehen.
Auch die im Rahmen dieser Arbeit untersuchte Mikroskopie mit ra¨umlich modu-
lierter Anregung beinhaltet als wesentlichen Bestandteil ein Interferometer, welches
grundsa¨tzlich auf der Mach-Zehnder-Anordnung basiert (siehe Abschnitt 4.4).
4.2.3. Sagnac-Interferometer
Bei einem Sagnac-Interferometer, fu¨r das es meherere verschiedene geometrische An-
ordnungen gibt, durchlaufen die Lichtstrahlen zwei identische aber in entgegenge-
setzter Richtung verlaufende Wege, bevor die Strahlen zur Interferenz gebracht wer-
den. Man kann hier auch von einer geschlossenen Wegschleife reden. Einerseits wer-
den bei Einbringen von Objekten in den Strahlengang des Sagnac-Interferometers
immer beide Strahlen beeinflusst, was die Anwendbarkeit in der Materialuntersu-
chung deutlich einschra¨nkt. Andererseits kann mit Hilfe eines rotierenden Sagnac-
Interferometers die Rotationsgeschwindigkeit eines Systems gemessen werden (Gy-
roskop). Wir gehen im Weiteren davon aus, dass das gesamte Interferometer um eine
senkrechte Achse durch das Zentrum des Interferometers rotiert wird. Unter die-
ser Voraussetzung verku¨rzt sich durch die Rotation der Weg, der von einem der
beiden Strahlen durchlaufen werden muss, wa¨hrend der Weg des zweiten Strahls
verla¨ngert wird. Die dadurch erzeugte Wegla¨ngendifferenz verursacht eine Verschie-
bung der Interferenzstreifen, die proportional zur Winkelgeschwindigkeit ω der Ro-
tationsbewegung ist. Eine genaue Betrachtung der Laufzeiten in Abha¨ngigkeit von
der Rotationsgeschwindigkeit, die im Wesentlichen analog zu den Ausfu¨hrungen zum
Michelson-Morley-Experiment (siehe Abschnitt 4.2.1) angestellt wird, ergibt fu¨r die
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Verschiebung der Interferenzstreifen:
∆n =
4Aω
c
. (4.24)
Mit dieser Methode kann die Rotationsgeschwindigkeit der Erde gut bestimmt wer-
den.
4.3. Sterninterferometrie
In der Astronomie werden die physikalischen Eigenschaften von Himmelsko¨rpern und
hier insbesondere der Sterne allein durch die Untersuchung der elektromagnetischen
Strahlung, welche von diesen Objekten ausgesendet wird, festgestellt. Auf diese Weise
erha¨lt man zum Einen spektrale Informationen, welche Aufschluss u¨ber die chemische
Zusammensetzung und die Temperatur des Sterns geben. Zum Anderen ko¨nnen aus
den Sternspektren auch Informationen u¨ber deren Radialgeschwindigkeit, Sternwin-
de, Pulsation und evtl. vorhandene Magnetfelder gewonnen werden. Daru¨berhinaus
ist man aber auch an der Messung des Durchmessers der Sterne und der Distanzen
zwischen eng benachbarten Sternen interessiert.
Auf diesem Gebiet kommt die Sterninterferometrie zum Einsatz, mit der klei-
ne Winkelgro¨ßen von Himmelsko¨rpern gemessen werden ko¨nnen [Glindemann03,
VLTIWhitebook98]. Bei einem Sterninterferometer wird das Licht der Sterne, das
aufgrund der großen Entfernung zur Quelle als parallel betrachtet werden kann, durch
zwei oder mehr weit auseinanderstehende, bewegliche SpiegelM1 undM2 gesammelt.
Diese Spiegel oder Teleskope sind meist selbst komplizierte optische Systeme, wel-
che als Hauptkomponente einen Sammelspiegel mit Durchmessern von acht Metern
und mehr aufweisen. Das Prinzip wird hier am Beispiel des Interferometers des Very
Large Teleskop (VLT) der europa¨ischen Su¨dsternwarte in Chile verdeutlicht, welches
in Abbildung 4.3 gezeigt ist.
Nach dem Aufsammeln des Lichts durch die Teleskope wird das Licht mittels zwei-
er Spiegel M3 und M4 auf die Blendeno¨ffnungen B1 und B2 eines Detektors gefu¨hrt.
Damit die relative Differenz der Phasenwinkel zwischen den Signalen an den Ein-
trittso¨ffnungen des Detektors mit der an den Teleskopen u¨bereinstimmt, mu¨ssen die
optischen WegeM1M3B1 undM2M4B2 die gleiche La¨nge haben. Die Einstellung die-
ser La¨nge wird mittels spezieller Spiegelsysteme, den sogenannten
”
Catseyes“ (siehe
Abbildung 4.4) vorgenommen.
Im Detektor erha¨lt man damit ein Interferenzmuster, das prinzipiell dem des
Youngschen Doppelspaltexperiments entspricht. Wir betrachten zuna¨chst ein
”
enges“
Doppelsternsystem bestehend aus zwei Sternen, deren Abstand bestimmt werden soll.
Dazu wird das Sterninterferometer so ausgerichtet, dass einer der beiden Sterne auf
der optischen Achse des Interferometers liegt (siehe Abbildung 4.5). Weiterhin wird
angenommen, dass das von den Sternen emittierte Licht nur eine kleine Linienbreite
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UT 1
UT 2
UT 3 UT 4
AT 
AT 
Abbildung 4.3.: Gesamtdarstellung der Teleskope des VLT. Dabei sind UT1 bis UT4 die
”
Unit“-
Teleskope mit einem Spiegeldurchmesser von jeweils 8, 20 m. Die beiden mit AT
bezeichneten Teleskope sind
”
Hilfsteleskope“, die zur Durchfu¨hrung der Interfe-
rometrie beno¨tigt werden [VLTIWhitebook98].
um eine mittlere Wellenla¨nge λ aufweisen. Auf diese Weise ergibt sich aus den in
Phase schwingenden Signalen an B1 und B2 ein Interferenzmuster aus hellen und
dunklen Streifen mit einem axialen Punkt P1 auf der optischen Achse. Das Licht des
zweiten Sterns tritt nun unter einem Winkel ∆S in das Interferometer ein, so dass es
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Abbildung 4.4.: Das
”
Catseye“ ist ein kleines, bewegliches Spiegelsystem zur Einstellung der op-
tischen Wegla¨ngen [VLTIWhitebook98].
zu einer Phasenverschiebung kommt, die im Wesentlichen von ∆S und dem Abstand
d der Teleskope M1 und M2 bestimmt ist. Das Interferenzmuster des zweiten Sterns
ist damit um einen zweiten Punkt P2 zentriert, welcher gegen P1 um den Winkel ∆S
∗
verschoben ist, wobei gilt
2pi
λ
d ·∆S = 2pi
λ
a ·∆S∗.
Dabei ist a der Abstand zwischen den Blenden B1 und B2. Die beiden Einzelsterne
werden als inkoha¨rente Punktquellen betrachtet, so dass sich deren Interferenzmuster
in der Bildebene des Detektors einfach u¨berdecken. Der Abstand der Streifen beider
Interferenzmuster ist identisch und nur vom Abstand a der beiden Blenden abha¨ngig.
Die Sichtbarkeit des Streifensystems wird durch eine Variation des Abstands d der
Telskope M1 und M2 in der Weise vera¨ndert, dass sich bei einer Phasenverschiebung
von pi = 2pid∆S/λ die Maxima des einen Sterns mit den Minima des anderen Sterns
u¨berdecken und somit keine Interferenzstreifen mehr beobachtet werden ko¨nnen. Da
dafu¨r die Bedingung
d =
λ
2∆S
erfu¨llt sein muss, kann der Winkelabstand ∆S der beiden Sterne des Doppelsternsy-
stems direkt aus dem Abstand d der Teleskope gemessen werden.
Grundsa¨tzlich ist es damit auch mo¨glich, den Winkeldurchmesser ∆SD einzelner
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∆S ∆S
∆S*
M1 M2
M3 M4
B1 B2
d
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P1P2
Abbildung 4.5.: Prinzip der Messung kleiner Winkelgro¨ßen durch Sterninterferometrie.
Sterne zu messen. Zu diesem Zweck betrachtet man den Stern als scheibenfo¨rmige
Verteilung inkoha¨renter Lichtquellen, fu¨r welche die Punktbildfunktion als Bessel-
funktion erster Ordnung beschrieben wird (siehe Kapitel 2, Gleichung (2.20)). Die
Interferenzstreifen zweier Punkte auf der Oberfla¨che des Sterns verschwinden folg-
lich, wenn das Maximum der einen Punktbildfunktion und das erste Minimum der
zweiten Punktbildfunktion u¨bereinanderliegen. Das passiert genau dann, wenn die
Bedingung pid∆S/λ = 3, 83 und damit
d = 1, 22
λ
∆S
erfu¨llt ist. Daraus ergibt sich, dass der Winkeldurchmesser des Sterns ebenfalls einfach
aus der Messung des Abstands der Teleskope gemessen werden kann.
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4.4. SMI-Mikroskopie
In diesem Abschnitt erfolgt nun eine detaillierte konzeptionelle Darstellung der Mi-
kroskopie mit ra¨umlich modulierter Anregung. Diese Anregung wird dadurch erzeugt,
dass man zwei Laserstrahlen im Objektbereich des Mikroskops interferieren la¨sst. Um
die dazu erforderlichen parallelen Strahlen im Objektbereich zu erhalten, werden
zwei durch ein Interferometer gegeneinanderlaufende Laserstrahlen in die hintere Fo-
kusebene zweier direkt gegenu¨berliegender Objektive einfokussiert (siehe Abbildung
4.6). Unter der Voraussetzung, dass beide Laserstrahlen in einer Ebene liegen und der
Abstand df der Fokuspunkte zur optischen Achse gleich ist, ergibt sich eine stehen-
de Lichtwelle, deren Ebenen maximaler Intensita¨t (Wellenfronten) stets senk-
recht auf der optischen Achse des Mikroskops stehen. Diese Anregungsmethode wird
auch ha¨ufig als Stehwellenfeld bezeichnet und in der
”
Stehwellen-Mikroskopie“(engl.
Standing-Wave Fluorescence Microscopy) [Bailey93, Lanni86a, Lanni86b] angewen-
det. Der Objekttra¨ger ist bei diesem Mikroskopieverfahren senkrecht zur optischen
Achse und zwischen den beiden horizontal eingebauten Objektiven eingebracht, deren
gegenseitiger Abstand bei etwa 2-3 Millimetern liegt.
ϑ
λ/n
dW
Objektiv Objektiv
hintere
Fokus-
ebene
Optische
Achse
df df
z
Abbildung 4.6.: Prinzip der Anregung im SMI-Mikroskop. Zwei koha¨rente Laserstrahlen werden
in die hinteren Fokusebenen zweier gegenu¨berstehender Objektive einfokussiert,
wodurch sich zwischen den Objektiven ein stehendes Wellenfeld ausbildet (nach
[Albrecht02a].
Eine genaue Herleitung der Intensita¨tsverteilung entlang der optischen Achse folgt
aus der Betrachtung der U¨berlagerung zweier gegenla¨ufiger elektromagnetischer Wel-
len vorgenommen. Dabei ist eine nach links laufende Welle gegeben durch
El = E0 cos(~k · ~r + ωt).
Eine nach rechts laufende Welle wird demnach durch
Er = E0 cos(~k · ~r − ωt)
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dargestellt. Verla¨uft der Wellenvektor ~k nicht parallel zur Richtung ~z der optischen
Achse, so ergibt sich unter der Voraussetzung ~k ‖ ~r fu¨r den Betrag der Ausbreitungs-
richtung ~r unter Verwendung einfacher Winkelbetrachtungen r = z/ cosϑ. Damit
werden die beiden Ausdru¨cke zu
El = E0 cos (k
z
cosϑ
+ ωt)
und
Er = E0 cos (k
z
cosϑ
− ωt).
Die beiden Wellen werden nun durch Addition der einzelnen Wellen u¨berlagert, und
man erha¨lt durch Anwendung des Additionstheorems cos x + cos y = 2 cos x+y
2
cos x−y
2
fu¨r die zusammengesetzte Welle
E = 2E0 cos k
z
cosϑ
cosωt. (4.25)
Da im Weiteren Intensita¨ten betrachtet werden sollen, muss Gleichung (4.25) noch
quadriert werden. Auf diese Weise ergibt sich fu¨r die Intensita¨t entlang der optischen
Achse
I(z) = I0 cos
2
( kz
cosϑ
+
dφ
2
)
. (4.26)
Dieser Ausdruck vereinfacht sich weiter, wenn man kz = k cos ϑ einsetzt. Beru¨ck-
sichtigt man daru¨berhinaus, dass sich zwischen den Objektiven ein Medium mit dem
Brechungsindex n befindet, so ist kz = 2npi cosϑ/λ. Ein Intensita¨tsmaximum im Wel-
lenfeld ergibt sich also immer dann, wenn kz ein ganzzahliges Vielfaches von pi ist,
so dass sich fu¨r den Abstand dw der Wellenfronten
dw =
λ
2n cosϑ
(4.27)
ergibt. Unter Verwendung dieses Zusammenhanges kann der Wellenfrontabstand dW
entweder durch eine Vera¨nderung des Brechungsindex n oder des relativen Nei-
gungswinkels ϑ beeinflusst werden. Dabei wird der Brechungsindex im Objektbe-
reich von Objekttra¨ger, Einbettungsmedium und Immersionsflu¨ssigkeit bestimmt,
wa¨hrend der Winkel ϑ durch den Abstand df der Fokuspunkte von der optischen
Achse u¨ber sin ϑ ≈ df/fobjektiv festgelegt wird. Bei dem in dieser Arbeit vorgestell-
ten SMI-Mikroskop ergibt sich bei einer Laserwellenla¨nge von 458 nm ein theoreti-
scher Wellenfrontabstand von dW = 152 nm. Die gemessenen effektiven Anregungs-
wellenla¨ngen ko¨nnen jedoch bei entsprechender Vera¨nderung der Brechungsindizes im
Objektbereich bzw. des Winkels zwischen den interferierenden Teilstrahlen deutlich
von diesem Wert abweichen.
Die im Rahmen der ra¨umlich modulierten Anregung auftretenden Ebenen gleicher
Intensita¨t sind dabei nicht vollsta¨ndig eben. Aufgrund kleinerer Abweichungen bei
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der Planarita¨t der Spiegel oder wegen Aberrationen der Objektivlinsen kommt es
zuWellenfrontverzerrungen. Fu¨r einen SMI-Mikroskopaufbau unter Verwendung
einer Anregungswellenla¨nge von λ = 488 nm wurden in einer lateralen Objektregion
der Fla¨che 2, 5µm · 2, 5µm mittlere Verzerrungen von λ/109 gemessen, wobei die
maximale Wellenfrontverzerrung bei λ/30 und innerhalb biologischer Proben sogar
bei bis zu λ/12 lag [Schneider99, Schneider00].
Insgesamt kann die Intensita¨tsverteilung im Objektraum jedoch als unabha¨ngig
von der exakten lateralen Position betrachtet werden, da das vom Detektor (hier:
CCD-Kamera) detektierte Gesichtsfeld in der Regel deutlich kleiner als der ausge-
leuchtete Objektbereich ist. Das soll eine kleine Abscha¨tzung na¨her verdeutlichen:
Die Breite Bs des Stehwellenfeldes ha¨ngt von der Brennweite der Objektive fo und
der Einfokussierlinsen fe ab. Daru¨berhinaus muss noch der 1/e
2-Durchmesser des La-
serstrahls Bl beru¨cksichtigt werden, und es gilt Bs = Bl ·fo/fe fu¨r parallele Strahlen.
In den in dieser Arbeit beschriebenen Experimenten betra¨gt der Strahldurchmesser
Bl ≈ 10 mm. Die Brennweiten sind fo ≈ 1, 5 mm und fe = 80 mm, womit sich fu¨r
die Breite des Stehwellenfeldes ein Wert von ≈ 190µm ergibt. Da jedoch mit der
CCD-Kamera nur ein Gesichtsfeld von einigen 10µm Breite detektiert werden kann,
ist der tatsa¨chlich ausgeleuchtete Bereich etwa 5-10 mal gro¨ßer.
4.4.1. Punktbildfunktion
Die Punktbildfunktion (PSF) jedes abbildenden Systems und damit auch des hier
beschriebenen Mikroskops entspricht dem Produkt der Punktbildfunktionen von
Anregungs- und Detektionssystem. Die Anregungs-PSF entspricht im SMI-Mikroskop
gerade der Intensita¨tsverteilung des Anregungslichts in axialer Richtung, wie sie in
Gleichung (4.26) beschrieben ist. Die Punktbildfunktion h des SMI-Mikroskops in
axialer Richtung entspricht folglich dem Produkt von Gleichung (4.26) und Glei-
chung (2.22) aus Abschnitt 2.2.2, welche die Detektions-PSF von konventionellen
Mikroskopen beschreibt, und es ergibt sich
hr=0(z) = h0 cos
2
(
kz(z − zf ) + dφ
2
)
· sinc2
(1
4
q(z − zf)
)
. (4.28)
Dabei ist kz die bereits oben definierte Wellenzahl und q(z) die verallgemeinerte op-
tische Koordinate aus Gleichung (2.23). Die Funktion sin(z)/z wird im Weiteren als
sinc(z) bezeichnet. Wie aus Gleichung (4.28) zu entnehmen, wird die Punktbildfunk-
tion, welche die Abbildung eines Objekts in der axialen Koordinate z beschreibt, im
Wesentlichen durch Anregungswellenla¨nge λ, die numerische Apertur NA der Objek-
tive, den Brechungsindex n, die Phasenverschiebung dφ der Laserstrahlen und den
Winkel ϑ bestimmt. Unter der Voraussetzung, dass der Brechungsindex im gesamten
Objektraum identisch ist, ergibt sich ein von der genauen Objektposition bezu¨glich
des Objekttra¨gers unabha¨ngiger Verlauf der SMI-Punktbildfunktion. Die Phasenver-
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schiebung der Laserstrahlen wird in der Regel so eingestellt, dass sich bei z = zf = zw
ein Maximum des Wellenfeldes befindet.
dW
Detektions-
Objektiv
Optische
Achse
zF = zWObjektträger
Deckglas
nImmersion nMedium nImmersion
Objekt
zT
z
nGlas
Fokusebene
Wellen-
züge
nGlas
Abbildung 4.7.: Detektionsprinzip des SMI-Mikroskops. Die PSF wird durch Verschieben des Ob-
jekts in axialer Richtung durch das ortsfeste Wellenfeld erhalten. Unter der Vor-
aussetzung, dass alle auftretenden Brechungsindizes gleich sind erha¨lt man bei
einem Maximum in der Fokusebene zf = zw einen Intensita¨tsverlauf nach Abbil-
dung 4.8 [Albrecht02a].
Die Bereitstellung der Bilddaten kann mit dem SMI-Mikroskop grundsa¨tzlich
durch zwei verschiedene Ansa¨tze vorgenommen werden. Bei der ersten Messmethode,
die im Rahmen dieser Arbeit sehr ha¨ufig angewendet wird, muss der Objekttra¨ger in
Richtung der optischen Achse verschoben und an jeweils a¨quidistanten Positionen ein
zweidimensionales Bild aufgenommen werden (Objekt-Rasterung, Optical Sec-
tioning). Dabei ist die exakte Position der einzelnen Objekte durch die Objekt-
tra¨gerposition zot und den Abstand zt der Objekte von der Objekttra¨geroberfa¨che
u¨ber z = zot + zt bestimmt. Da fu¨r dieses Aufnahmeverfahren das Abtasttheorem
fu¨r jeden Wellenzug der axialen Intensita¨tsverteilung erfu¨llt sein muss, ergibt sich
eine maximale Schrittweite von < 100 nm bei einem mittleren Wellenfrontabstand
von 200 nm. Diese Bedingung wird mit der experimentell realisierten Schrittweite
von 20 nm gut erfu¨llt. Nach der Messung werden die 300 bis 400 einzelnen zwei-
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dimensionalen Bilder zu einem dreidimensionalen Bildstapel zusammengefu¨gt, aus
welchem mit Hilfe geeigneter Bildverarbeitungsalgorithmen die axiale Intensita¨tsver-
teilung eines Objekts rekonstruiert wird. Die auf diese Weise erhaltenen Bilddaten
werden durch Gleichung (4.28) in der folgenden Form beschrieben:
hr=0(z) = h0 cos
2
(
kz(z − z0) + δ
)
· sinc2
(1
4
q(z − z∗)
)
. (4.29)
Dabei wird z hier beschrieben durch eine diskrete Anzahl i von Verschiebungen um
die Schrittweite dz und es gilt z = i·dz. Die dabei erhaltene Funktion entha¨lt mehrere
Wellenzu¨ge unterschiedlicher Intensita¨t. Der gegenseitige Abstand der Wellenfronten
wird dabei durch Winkel ϑ zwischen den Laserstrahlen bestimmt. z0 gibt hier die
Position des Maximums einer Wellenfront an, wa¨hrend das Maximum der Hu¨llkurve
(Epifluoreszenzkurve) durch z∗ festgelegt wird. Eine konstante Phase wird durch δ
eingefu¨hrt.
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Abbildung 4.8.: Axialer Intensita¨tsverlauf im SMI-Mikroskop berechnet aus Gleichung (4.29) un-
ter Beru¨cksichtigung experimentell sinnvoller Werte n = 1, 5, λ = 458 nm,
NA = 1, 25, und ϑ = 0. Weiterhin ist z0 = z
∗ = 1, 5µm und δ = 0.
Die zweite Messmethode, die mit dem SMI-Mikroskop angewendet wird, ist die
Phasen-Rasterung. In diesem Falle bleiben sowohl Objekttra¨ger als auch Objekt
ortsfest, wa¨hrend die Phase dφ des Wellenfeldes variiert wird. Das wird durch Ver-
schiebung eines Interferometerspiegels mit einer festgelegten Schrittweite erreicht. Die
einzelnen Bilder werden hier folglich bei verschiedenen Phasendifferenzen dφ aufge-
nommen, so dass sich eine Intensita¨tsverteilung in cos2-Form ergibt. Fu¨r diese Mes-
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sungen ist es sinnvoll, die Objekte vor der Messung in die Fokusebene des Objektivs
zu bringen, um ein mo¨glichst gutes Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis zu erreichen.
4.4.2. Auswertung der Bilddaten
In diesem Abschnitt werden die Methoden na¨her beschrieben, mit denen die aus den
Messungen erhaltenen Bilddaten untersucht werden. Dabei geht es vor allem darum,
Distanzen kleiner fluoreszierender Objekte zu messen und Aussagen u¨ber deren axia-
le Ausdehnung zu machen. Allgemein ist hier zu beachten, dass sich alle Aussagen
bezu¨glich Distanzen und Gro¨ßen der Objekte ausschließlich auf die Flureszenzfarb-
stoffverteilungen beziehen.
Der erste Schritt bei der Verarbeitung der Bilddaten ist die manuelle Auswahl ge-
eigneter Objekte aus den Datensa¨tzen. Dabei werden bevorzugt kleine isolierte, gut
identifizierbare Objekte ausgewa¨hlt, welche eine hohe Fluoreszenzintensita¨t bei gu-
tem Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis aufweisen. Daru¨berhinaus wird die in axialer Rich-
tung ebenfalls ha¨ufig modulierende Hintergrundintensita¨t dadurch minimiert, dass
alle Intensita¨tswerte unterhalb eines vorher festgelegten Schwellwerts abgezogen wer-
den, der in der Regel auf etwa 20% des Intensita¨tsmaximums gesetzt wird. Auf diese
Weise werden Modulationen in den Randbereichen der axialen Intensita¨tsverteilung
deutlich reduziert, so dass die experimentell erhaltenen Verteilungen besser mit dem
zu erwartenden Verlauf der aus theoretischen U¨berlegungen folgenden Punktbild-
funktion u¨bereinstimmen.
Die axiale Intensita¨tsverteilung eines Objekts, welche im Gegensatz zur latera-
len PSF aus den Aufnahmen vieler Einzelbilder erhalten wird, ergibt sich aus dem
dreidimensionalen Datensatz durch Aufsummieren der Pixel der lateralen zweidimen-
sionalen Bilder in einer 3×3- bzw. 5×5-Pixel großen (x, y)-Umgebung um das Objekt.
Durch dieses Vorgehen wird die Anzahl der fu¨r jedes Objekt beru¨cksichtigten Pho-
tonen deutlich erho¨ht, was zu einem besseren Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis beitra¨gt.
Dieser Vorteil kann aber nur genutzt werden, wenn die (x, y)-Umgebung nicht zu groß
gewa¨hlt wird, da anderenfalls gegen das Abtasttheorem verstoßen wird und es da-
durch zu unerwu¨nschten Artefakten kommen kann. Fu¨r die weiteren Betrachtungen
muss klargestellt werden, dass die axiale Intensita¨tsverteilung, die in der Regel durch
Anpassung einer Funktion nach Gleichung (4.29) dargestellt wird, teilweise erheb-
lich von der theoretischen Punktbildfunktion abweicht. Ein Grund dafu¨r ist, dass die
bei den Messungen untersuchten Objekte nicht als punktfo¨rmig angenommen werden
ko¨nnen.
4.4.3. Distanzmessung
Die Lokalisation und die Messung von Distanzen in der Objekt- bzw. Bildebene
(laterale Richtung) erfolgt mit dem SMI-Mikroskop analog zu konventionellen Mi-
kroskopen, da sich die Abbildungseigenschaften diesbezu¨glich nicht unterscheiden.
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Zur Bestimmung der Lokalisationsgenauigkeit in axialer Richtung erfolgt zuna¨chst
eine Abscha¨tzung der Gro¨ßenordnungen auch unter Beru¨cksichtigung der fu¨r die SMI-
Mikroskopie erhaltenen PSF und der darin enthaltenen zusa¨tzlichen Phaseninforma-
tion. Die Lokalisation der Objekte wird dabei durchgefu¨hrt, indem an die erhaltene
axiale Intensita¨tsverteilung die Funktion aus Gleichung (4.29) angepasst wird. Dabei
ergibt sich die Objektposition aus dem Maximum z∗ der Detektions-PSF also der
Hu¨llkurve. In diesem Fall wird die Genauigkeit nach [Schneider99] durch die Halb-
wertsbreite FWHM der Hu¨llkurve bestimmt, so dass analog zu Gleichung (3.15) auf
Seite 32 gilt
∆z∗ ≈ 1√
8 ln2
FWHM√
N
. (4.30)
Dabei ist N die detektierte Photonenzahl. Auf diese Weise la¨sst sich also keine Ver-
besserung der Lokalisationsgenauigkeit gegenu¨ber einer Anregung mit konstanter In-
tensita¨t erreichen.
Die ra¨umlich modulierte Anregung macht jedoch Sinn, wenn bei der Auswertung
auch die einzelnen Wellenzu¨ge beru¨cksichtigt und die daraus erhaltene Phaseninfor-
mation mitverwendet wird. Unter dieser Voraussetzung zerlegt man die erhaltenen
Kurven in x Wellenzu¨ge gleicher Intensita¨t, wobei x zwischen 5 und 9 liegt. Bei
gleicher Gesamtphotonenzahl entha¨lt jeder Wellenzug N/x Photonen bei gleichzeitig
deutlich kleinerer Halbwertsbreite, die im Vergleich zur Halbwertsbreite der Hu¨llkur-
ve um etwa 1/x kleiner ist. Unter der Voraussetzung, dass alle Wellenzu¨ge einzeln
lokalisiert werden, kann der statistische Fehler des Mittelwerts z0 aus x Einzellokali-
sationen abgescha¨tzt werden, was den Gesamtfehler wiederum um etwa 1/
√
x verrin-
gert. Um diese Einzellokalisationen durchzufu¨hren, mu¨ssen die Wellenfronten jeweils
um den Wellenfrontenabstand dW an die Stelle des mittleren Wellenzugs verschoben
werden. Beru¨cksichtigt man diese Feststellungen in Gleichung (4.30) so ergibt sich
∆z0 ≈ 1√
8 ln2
1√
x
FWHM/x√
N/x
=
1
x
∆z∗. (4.31)
Hieraus ist zu ersehen, dass die Lokalisationsgenauigkeit unter Einbeziehung der x
Wellenzu¨ge um den Faktor 1/x besser ist als bei der Bestimmung u¨ber die Hu¨llkur-
ve. Insgesamt ist es gu¨nstig, mo¨glichst viele Wellenfronten einzubeziehen, was unter
anderem durch Verwendung ku¨rzerer Anregungswellenla¨ngen bei gro¨ßeren Stokes-
Verschiebungen erreicht werden kann.
Die aus der Betrachtung der einzelnen Wellenzu¨ge ebenfalls zuga¨ngliche Phasen-
information wird verwendet, um die axiale Distanz zweier gleichzeitig gemessener
Objekte an den Positionen z1 und z2 zu bestimmen. Dabei ergeben sich die Phasen
Φ1 und Φ2 fu¨r die beiden Objekte aus der axialen Punktbildfunktion (siehe Gleichung
(4.28)) zu
Φ1 = kz1(z1 − zf ) + dφ1
2
(4.32)
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sowie
Φ2 = kz2(z2 − zf ) + dφ2
2
. (4.33)
Unter der Annahme, dass diese Objekte in einer Aufnahme unter gleichen Bedingun-
gen im selben Wellenfeld aufgenommen werden, gilt kz1 = kz2 = kz und dφ1 = dφ2
und man erha¨lt nach Bildung der Differenz von Gleichung (4.32) und (4.33) die Ob-
jektdistanz aus
z2 − z1 = 1
kz
(Φ2 − Φ1). (4.34)
Fu¨r die experimentellen Daten muss die Funktion (4.29) an die axiale Intensita¨ts-
verteilung der einzelnen Objekte angepasst werden, und man erha¨lt ganz analog den
Ausdruck
z02 − z01 = 1
kz
(Φ1 − Φ2). (4.35)
Werden die beiden Gleichungen (4.34) und (4.35) kombiniert, so ergibt sich, dass die
gemessene Wellenfrontdistanz und die Objektdistanz dz0 gleich sind, und man
erha¨lt
dz0 = z02 − z01 = z1 − z2. (4.36)
Bei diesem einfachen Zusammenhang ist jedoch zu beru¨cksichtigen, dass die Phasen
nicht eindeutig bestimmt werden ko¨nnen, da aufgrund der Periodizita¨t der cos2-
Funktion auch Distanzen vorkommen, welche durch Addition bzw. Subtraktion gan-
zahliger Vielfacher des Wellenfrontenabstands dW zu dz0 erhalten werden, so dass
gilt
dz = dz0 + ndW . (4.37)
Beru¨cksichtigt man nun die Differenz der Maxima der Hu¨llkurve dz∗ = z∗1 − z∗2 und
wa¨hlt ein ganzahliges n, so dass die Bedingung |dz − dz∗| ≤ dW erfu¨llt ist, so erha¨lt
man ein eindeutiges Ergebnis fu¨r die Distanzmessung.
Eine kurze Betrachtung der bei der Distanzmessung zu beru¨cksichtigen Fehler
zeigt, dass jede gemessene Position z01 und z02 mit einem Fehler entsprechend Glei-
chung (4.31) versehen ist. Auf diese Weise ergibt sich fu¨r den Fehler von dz0 in guter
Na¨herung folgender Zusammenhang:
∆dz∗ =
1
x
∆dz∗, (4.38)
wobei der Fehler der Distanz der Hu¨llkurven durch ∆dz∗ beschrieben wird. Dieser
Zusammenhang ist auch der Grund dafu¨r, dass der Fehler ∆dz∗ stets deutlich klei-
ner als der halbe Wellenfrontabstand sein muss, um ein eindeutiges Ergebnis der
Distanzmessung zu erhalten.
In der Regel mu¨ssen die zu Lokalisation und Distanzmessung beno¨tigten Parame-
ter aus der Anpassung einer geeigneten Funktion an die axiale Internsita¨tsverteilung
erhalten werden. Dabei weichen die tatsa¨chlich verwendeten Funktionen teilweise
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Abbildung 4.9.: Axiale Punktbildfunktionen zweier verschiedener Objekte gleicher spektraler Si-
gnatur, die sich in ihrer Position unterscheiden. Dabei ist z01 = 1, 6µm und
z02 = 1, 4µm. Daru¨berhinaus wurde z01 − z∗1 = z02 − z∗2 = 50 nm gesetzt,
wa¨hrend alle anderen Parameter mit denen aus Abbildung 4.8 u¨bereinstimmen.
deutlich von Gleichung (4.29) ab, da hier auch Aberrationen, Brechungsindexvaria-
tionen und andere Effekte in der Mikroumgebung der Objekte zu beru¨cksichtigen
sind. Aus diesem Grunde ist die Halbwertsbreite der Hu¨llkurve bei den gemessenen
Daten durch die bei realen Verha¨ltnissen reduzierte optische Auflo¨sung meistens ver-
breitert und muss folglich durch zusa¨tzliche Parameter beschrieben werden. Obwohl
die gemessenen Objekte u¨blicherweise eine Gro¨ße deutlich kleiner als die Anregungs-
wellenla¨nge aufweisen, ko¨nnen diese nicht als punktfo¨rmig angesehen werden. Daraus
folgt eine Redzierung der Amplitude der Modulation, die ebenfalls durch zusa¨tzliche
Parameter erfasst werden muss. Weitere Parameter werden erforderlich, wenn die ge-
messene Verteilung starke Asymmetrien oder andere Verzerrungen aufweist. Fu¨r die
in dieser Arbeit vorgestellten Messungen wird in der Regel eine Anpassungsfunktion
verwendet, welche in folgender Weise definiert ist:
f(z) = A sinc2
(z − z1
B
)
· cos2
(z − z2
C
)
+D sinc2
(z − z3
E
)
+ F. (4.39)
In dieser Anpassungsfunktion werden insgesamt neun Parameter zur Beschreibung
der gemessenen Kurven verwendet. In diesem Zusammenhang beschreiben A und D
die maximale Amplitude der Modulation bzw. die Amplitude der
”
unteren“ Hu¨ll-
kurve. U¨ber das Verha¨ltnis von A und D wird der
”
Modulationskontrast“ bestimmt,
der von der axialen Ausdehnung der betrachteten Objekte abha¨ngt. Die Parameter
B und z1 beziehen sich auf die Breite und die Position der oberen Hu¨llkurve. Die
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wesentlichen Informationen u¨ber die Phase und den Wellenfrontenabstand werden
durch die Position der Wellenzu¨ge z2 und den Parameter C definiert durch
C =
λ
2pin · dz (4.40)
gegeben, wobei dz die Schrittweite in Richtung der optischen Achse angibt. Die Para-
meter E und z3 beschreiben die Breite und die Position des Maximums der ”
unteren“
Hu¨llkurve. F ist ein freier Parameter, mit dem vorwiegend die Intensita¨t des Hin-
tergrunds beru¨cksichtigt wird. Eine Beispielkurve ist in Abbildung 4.10 dargestellt.
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Abbildung 4.10.: Verlauf der nach Gleichung (4.39) berechneten Anpassungsfunktion. Dabei
wurde fu¨r F = 0, B = E = 2, 5 · 10−7 m, C = 4, 85 · 10−8 m sowie
z1 = z2 = z3 = 1, 5µm eingesetzt. Die Tatsache, dass es sich hier um ein aus-
gedehntes Objekt mit etwa 100 nm Durchmesser handelt, wird durch A = 0, 7
und D = 0, 3 beru¨cksichtigt.
Wie bereits bei der Vorstellung der verschiedenen unter Verwendung der SMI-
Mikroskopie durchfu¨hrbaren Bildaufnahmemethoden in Abschnitt 4.4.1 dargestellt,
kann die Position und der Abstand der Wellenfronten auch durch eine Vera¨nde-
rung der Phasendifferenz der Laserstrahlen festgestellt werden. Dies ist jedoch nur
dann sinnvoll, wenn die zu untersuchenden Distanzen kleiner als der Wellenfronten-
abstand dW sind. Da die Objekte bei dieser Messmethode stets in der Fokusebene
der Objektive verbleiben, wird die Detektions-PSF hier nicht beru¨cksichtigt, und die
55
4. Interferenz und Mikroskopie mit ra¨umlich modulierter Anregung
Anpassungsfunktion vereinfacht sich zu
f(z) = A cos2
(z − z2
C
)
+ F, (4.41)
wobei hier nur noch vier Parameter zur Beschreibung der axialen Intensita¨tsvertei-
lung beno¨tigt werden. Dabei handelt es sich um die Amplitude der Modulation A,
die Position der Wellenzu¨ge z2 und C, das u¨ber Gleichung (4.40) definiert ist. F
beschreibt auch hier die Hintergrundintensita¨t.
Daru¨berhinaus ermo¨glicht dieses Verbleiben der Objekte in der Fokusebene auch
eine Erho¨hung der Photonenausbeute und damit eine Verbesserung des Signal-zu-
Rausch-Verha¨ltnisses. Aus diesem Grunde ist es prinzipiell mo¨glich, beliebig viele
Wellenzu¨ge zu detektieren und damit die Genauigkeit der Distanzmessung erheblich
zu erho¨hen.
4.4.4. Gro¨ßenmessung
Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt bei der Darstellung der Anpassungsfunktio-
nen angedeutet, ergibt sich eine Abha¨ngigkeit der gemessenen axialen Intensita¨tsver-
teilung von der axialen Ausdehnung der Fluoreszenzfarbstoffverteilung betrachteter
Objekte. Die tatsa¨chliche Form der Objekte kann dabei deutlich von der Farbstoff-
verteilung abweichen, so dass im Weiteren mit
”
Objekt“ ausschließlich die Farbstoff-
verteilung bezeichnet wird.
Zur Beschreibung des zugrundeliegenden Prinzips wird zuna¨chst ein punktfo¨rmi-
ges Objekt betrachtet. Befindet sich dieses Objekt an einer Stelle z genau zwischen
zwei Wellenfronten, so dass an diesem Punkt keine Anregung stattfindet, ergibt sich
fu¨r die axiale Intensita¨tsverteilung der Wert 0 (siehe Gleichung (4.29)). Da nun aber
die Ebenen unterschiedlicher Anregungsintensita¨t unendlich schmal sind, ergibt sich
fu¨r Objekte mit einer von 0 verschiedenen axialen Ausdehnung ein anderes Bild. In
diesem Fall gibt es immer Bereiche im Objekt, die zur Fluoreszenz angeregt werden,
so dass die axiale Intensita¨tsverteilung in den Minima nicht bis auf 0 zuru¨ckgeht. Je
gro¨ßer das dabei betrachtete Objekt ist, desto sta¨rker wird auch die Fluoreszenzinten-
sita¨t im Anregungsminimum sein. Aus diesem Grunde ergibt sich mit zunehmender
axialer Ausdehnung der Objekte eine Abnahme der Amplitude der Modulation. Die-
ses Prinzip wird in Abbildung 4.11 dargestellt. In diesem Zusammenhang muss auch
erwa¨hnt werden, dass es fu¨r diese Methode der Gro¨ßenbestimmung eine obere Grenze
fu¨r die zu untersuchenden Objekte gibt. Unter der Voraussetzung, dass das Objekt
eine axiale Ausdehnung gro¨ßer als der Wellenfrontenabstand besitzt, ist praktisch
keine Modulation mehr zu erkennen, da sich hier Bereiche mit großer und kleiner
Anregungsintensita¨t anna¨hernd ausgleichen.
Die ersten Untersuchungen bezu¨glich des Zusammenhangs zwischen den Parame-
tern der Anpassungsfunktionen zur Beschreibung der axialen Intensita¨tsverteilung ei-
ner SMI-Mikroskopaufnahme und der axialen Ausdehnung der Objekte wurden durch
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Abbildung 4.11.: Auswirkungen der Objektgro¨ße auf den Verlauf der Anpassungsfunktion nach
Gleichung (4.39). Dabei entspricht die Objektausdehnung in Fall a) dem halben
und in Fall b) einem ganzen Wellenfrontenabstand (nach [Albrecht02a]).
Methoden der Virtuellen Mikroskopie durchgefu¨hrt [Failla02a, Failla02b]. Dabei
handelt es sich um Computersimulationen der mit dem SMI-Mikroskop erhaltenen
optischen Abbildung. Fu¨r diese Untersuchungen wurden Objekte mit gaußfo¨rmiger
Farbstoffverteilung und Durchmessern zwischen 10 und 300 Nanometern angenom-
men. Bei diesen Simulationen konnte ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem
Modulationskontrast R, der durch die Amplituden A und D (siehe Gleichung
(4.39)) u¨ber
R =
D
A+D
, A > 0, D > 0 (4.42)
definert ist, und dem Durchmesser d der Objekte hergestellt werden. In Abbildung
4.13 sind mittels der analytischen Methode (siehe unten) berechnete Kalibrations-
kurven gezeigt, die prinzipiell mit denen aus der virtuellen Mikroskopie erhalte-
nen u¨bereinstimmen. Aus diesen Kurven kann bei bekanntem Modulationskontrast
die Objektgro¨ße fu¨r eine bestimmte Anregungswellenla¨nge abgelesen werden. Die
Gro¨ßenbestimmung ist im linearen Bereich der Kalibrationskurven gut durchfu¨hrbar
und wird in den Randbereichen bei kleinerer Steigung entsprechend ungenauer, so
dass sich der sinnvolle Messbereich in der Regel auf Gro¨ßen zwischen 30 nm und etwa
dem Wellenfrontenabstand beschra¨nkt. Daru¨berhinaus muss darauf geachtet werden,
dass die Intensita¨t der beiden zur Anregung interferierenden Teilstrahlen genau gleich
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ist, da sonst schon das Wellenfeld im Minimum nicht bis auf den Wert 0 zuru¨ckgeht.
Eine weitere, neu entwickelte Methode zur Gro¨ßenbestimmung beruht darauf, die
Anregungsintensita¨t an der Stelle eines Objektes mit vorgegebener Form u¨ber die
Ausdehnung des Objekts zu integrieren. Die dabei betrachteten Integrale haben die
folgende Grundstruktur:
I ∝
∫
∞
−∞
cos2
(2pin
λ
(a− x)
)
· F (a)da. (4.43)
Dabei ist F(a) ein
”
Formfaktor“, der die Form bzw. die effektive Fla¨che des be-
trachteten Objekts beschreibt. Bei den hier durchgefu¨hrten Untersuchungen wurden
folgende Objektformen betrachtet:
Objektform Formfaktor
Wu¨rfel, Quader 1
Kugel
(
d
2
)2 − a2
Kugelschale 0,5
(
d
4
)2 − a2
Kugelschale 0,1
(
d
20
)2 − a2
Gauß e
−4 ln(2)a2
d2
Tabelle 4.1.: Objektformen fu¨r die Gro¨ßenbestimmung.
Diese Integration wird, wie in Abbildung 4.12 dargestellt, einmal im Anregungs-
maximum und einmal im Anregungsminimum durchgefu¨hrt.
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Abbildung 4.12.: Prinzip der Gro¨ßenmessung durch einen analytischen Ansatz.
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Aus dem Vergleich der dabei erhaltenen Werte folgt der Modulationskontrast.
Da die hier entstehenden Ausdru¨cke analytisch lo¨sbar sind, kann eine Umformung
in der Weise vorgenommen werden, dass die Gro¨ße bei Angabe des Modulationskon-
trastes und der effektiven Anregungswellenla¨nge direkt berechnet wird. Das bedeutet
auch, dass keine zuvor mit virtueller Mikroskopie simulierten Kalibrationskurven zur
Gro¨ßenbestimmung erforderlich sind.
Um beide beschriebenen Methoden zur Gro¨ßenbestimmung besser vergleichen zu
ko¨nnen, werden auch hier Kurven erzeugt, welche die Abha¨ngigkeit der Objektgro¨ße
bei gaußfo¨rmiger Farbstoffverteilung vom Modulationskontrast fu¨r festgelegte Anre-
gungswellenla¨ngen verdeutlichen (siehe Abbildung 4.13).
200150100500
1
0.75
0.5
0.25
0
Objektdurchmesser in nm
Modulationskontrast R
λ=647 nmλ=488 nm
Objektdurchme ser [ ]
M
o
du
la
tio
n
sk
o
n
tr
as
t R
1
λ=458 nm
Abbildung 4.13.: Kalibrationskurven zur Bestimmung der Objektgro¨ße aus dem Modulationskon-
trast.
Insgesamt ergibt sich bei den Untersuchungen zur Gro¨ßenbestimmung, dass beide
Methoden nahezu gleichwertig verwendet werden ko¨nnen, wobei jedoch die analyti-
sche Methode einige Vorteile insbesondere bezu¨glich der Geschwindigkeit bietet und
daru¨berhinaus zusa¨tzliche Untersuchungsmo¨glichkeiten bereitstellt. So wird wie be-
reits oben angedeutet, der Modulationskontrast erheblich von der Form der betrach-
teten Objekte beeinflusst (siehe Abbildung 4.14). Folglich sollte es mo¨glich sein, die
Objektform zu bestimmen, wenn der Modulationskontrast fu¨r das selbe Objekt bei
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zwei verschiedenen Anregungswellenla¨ngen gemessen wird.
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Abbildung 4.14.: Kalibrationskurven zur Bestimmung der Objektgro¨ße aus dem Modulationskon-
trast unter Beru¨cksichtigung der Objektform.
Weiterhin kann im Integranden auch die Farbstoffkonzentration in den Objekten
sowie eine eventuelle Schwingung der Objekte um die Ruhelage auf der Nanometer-
skala beru¨cksichtigt werden.
4.5. Anwendung der Zweiphotonen-Anregung in der
SMI-Mikroskopie
In diesem Abschnitt werden einige Simulationen vorgestellt, die durch virtuel-
le Mikroskopie erhalten wurden, um die theoretischen Mo¨glichkeiten der SMI-
Mikroskopie in Kombination mit der Zweiphotonen-Anregung aufzuzeigen.
Da es sich im Falle der Zweiphotonen-Anregung um einen nichtlinearen Effekt
handelt (siehe dazu Abschnitt 3.2), ergibt sich im Vergleich zum Einphotonenfall
eine quadratische Abha¨ngigkeit der Fluoreszenz-Anregung von der Intensita¨t der La-
serstrahlen. Der Einfluss der auf diese Weise erhaltenen Vera¨nderung der Form der
axialen Punktbildfunktion des SMI-Mikroskops auf die Genauigkeit der Lokalisation
und Distanzmessung wird im Folgenden beschrieben. In Abbildung 4.15 sind simu-
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lierte SMI-Punktbildfunktionen fu¨r die Ein- und Zweiphotonen-Anregung dargestellt.
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Abbildung 4.15.: Axialer Intensita¨tsverlauf bei Verwendung einer Anregungswellenla¨nge von
λex = 760 nm (links) und λex = 458 nm (rechts).
Eine na¨here Betrachtung dieser Kurven ergibt dabei, dass im Zweiphotonenfall die
einzelnen Wellenfronten aufgrund der gro¨ßeren Anregungswellenla¨nge (λex = 760 nm)
weiter auseinanderliegen. Die erwartete cos4-Form der Anregungs-PSF verursacht bei
a¨hnlicher Wellenla¨nge eine kleinere Halbwertsbreite der Wellenfronten.
Die Vorteile einer zur Erzeugung des Zweiphotonen-Effekts u¨blichen Anregung
mit Nah-Infrarot (NIR) liegen einerseits in einer deutlich besseren Trennung von
Anregungswellenla¨nge (λex = 760 nm) und Emissionswellenla¨nge (λem ≈ 500
nm). Andererseits ko¨nnen Strukturen im Inneren dicker, transparenter Objekte
mit dem NIR weit besser untersucht werden als mit allen anderen Wellenla¨ngen
[Gu95, Brakenhoff96, Bewersdorf98].
Die PSF der SMI-Mikroskopie unter Anwendung der Zweiphotonen-Anregung
kann grundsa¨tzlich analog zu Abschnitt 4.4.1 beschrieben werden, wobei das Wellen-
feld hier durch zwei gegenla¨ufige, gepulste NIR-Laserstrahlen erzeugt wird, die in die
hintere Fokusebene der Objektive einfokussiert werden. In diesem Fall erha¨lt man
fu¨r die PSF des Gesamtsystems
PSFSMI = PSFEPI cos
4
(2pin(z − z0)
λ
)
. (4.44)
Hierbei ist PSFEPI die Epifluoreszenz-PSF eines konventionellen Lichtmikroskops.
Die hier vorgestellten Simulationen durch virtuelle Mikroskopie wurden durch-
gefu¨hrt, um die theoretischen Grenzen der Pra¨zision axialer Distanzmessungen fu¨r
ein SMI-Mikroskop unter Anwendung der Zweiphotonen-Anregung auch in Abha¨ngig-
keit vom Photonenrauschen zu untersuchen. Dazu wurde die Anzahl der von jedem
Objekt detektierten Photonen systematisch variiert. Fu¨r diese Simulationen konn-
ten zwei unabha¨ngige punktfo¨rmige Objekte mathematisch am besten durch zwei
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Deltadistributionen nach Dirac repra¨sentiert werden, welche sich an den Positionen
P1(x1, y1, z1) und P2(x2, y2, z2) befanden, so dass gilt
P1(2) = δ(x− x1(2), y − y1(2), z − z1(2)). (4.45)
Die einzelnen Objekte, die in verschiedenen Kana¨len des
”
virtuellen“ SMI-Mikroskops
sichtbar gemacht wurden, ergaben sich aus einer Faltung dieser Deltadistribution mit
der SMI-PSF. Folglich waren die beiden unabha¨ngigen punktfo¨rmigen Objekte jeweils
durch eine SMI-PSF zentriert um die Punkte P1 und P2 gegeben. Dabei wurde eine
Anpassungsfunktion verwendet, um zuna¨chst die exakte Position des Maximums der
PSF fu¨r jedes Objekt z01 und z02 zu bestimmen. Als Anpassungsfunktion wurde hier
die SMI-PSF in axialer Richtung in folgender Form verwendet:
f(z) = A sinc2
(z − zmax
B
)
· cos4
(z − z0
C
)
. (4.46)
Dabei sind A,B,C, zmax und z0 die gesuchten Parameter. Die axiale Distanz d12
wurden dann aus
d12 = z02 − z01 (4.47)
erhalten.
Die hier vorgestellten Simulationen wurden auf der Basis eines
”
least-square“
Anpassungsalgorithmus durchgefu¨hrt, wobei jeweils eine vorher festgelegte Anzahl
detektierter Photonen pro Objekt gesetzt wurde. Die axiale Distanz zwischen den
Objekten wurde aus dem Abstand der Maxima der Punktbildfunktionen dieser Ob-
jekte nach Addition von
”
Poisson“-Rauschen berechnet. Dieses Vorgehen wurde fu¨r
jede
”
wahre“, d.h. vorgegebene Distanz 20 mal bei kleiner Photonenzahl (Nph ≤ 5000)
bzw. 10 mal bei gro¨ßerer Photonenzahl (Nph ≤ 10000) wiederholt. Die Ergebnisse
dieser Untersuchungen sind in Tabelle 4.2 und Abbildung 4.16 dargestellt.
Nph dwahr = 40, 0 nm dwahr = 10, 0 nm
150 36, 5± 16, 0 10, 6± 8, 2
500 39, 3± 5, 9 9, 8± 3, 1
1000 40, 0± 2, 3 8, 6± 3, 9
5000 39, 3± 2, 3 10, 4± 1, 4
10000 39, 9± 1, 1 10, 6± 1, 0
50000 40, 1± 0, 3 9, 9± 0, 4
100000 40, 1± 0, 4 10, 0± 0, 4
1000000 40, 0± 0, 1 10, 1± 0, 1
Tabelle 4.2.: Bestimmung der axialen Distanz d [nm] durch virtuelle SMI-Mikroskopie bei
Zweiphotonen-Anregung.
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Abbildung 4.16.: Durch virtuelle SMI-Mikroskopie festgestellte axiale Distanzen fluoreszierender
Nanopartikel bei Zweiphotonen-Anregung.
Die erhaltenen Ergebnisse zeigen, dass Objektabsta¨nde bei einer axialen Distanz
von d = 10 nm und d = 40 nm bei Durchfu¨hrung von Mehrfachmessungen auch bei
kleinen Photonenzahlen gut ermittelt werden ko¨nnen. Der Fehler der angegebenen
Distanzen entspricht der Standardabweichung aus 10 bzw. 20 nacheinander durch-
gefu¨hrten Simulationen. Unter idealen experimentellen Bedingungen kann die axiale
Distanz der Objekte bei ausreichender Photonenzahl bis auf 0, 1 nm genau bestimmt
werden.
Wie in Abbildung 4.15 dargestellt, entha¨lt die PSF fu¨r Zweiphotonen-Anregung
aufgrund der gro¨ßeren Anregungswellenla¨ngen weniger Wellenfronten, so dass die
Nebenmaxima sta¨rker unterdru¨ckt werden. Aus diesem Grunde sollte die axiale
Auflo¨sung des SMI-Mikroskops mit Zweiphotonen-Anregung deutlich besser sein als
bei Einphotonen-Anregung. Um diesen Sachverhalt zu untersuchen, wurden weitere
Simulationen durchgefu¨hrt, fu¨r die jeweils zwei Objekte an derselben lateralen Po-
sition mit einem vorgegebenen Abstand von 100 nm oder mehr in axialer Richtung
betrachtet wurden. In Abbildung 4.17 und Tabelle 4.3 werden die Ergebnisse dieser
Simulationen zusammengefasst.
Die hier vorgestellten Simulationen besta¨tigen, dass mit Zweiphotonen-Anregung
in der SMI-Mikroskopie eine axiale Auflo¨sung von 100 nm erreicht werden kann.
Bei noch kleineren Objektabsta¨nden ist auch bei Verwendung dieser Mikroskopieme-
thode nicht mehr von einer zuverla¨ssigen Trennung der Objekte auszugehen. Insge-
samt ergibt sich damit eine deutlich bessere axiale Auflo¨sung als bei Verwendung der
Einphotonen-Anregung.
Aufgrund der gro¨ßeren Anregungswellenla¨nge von λex = 760 nm ist unter Anwen-
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Nph Rwahr = 100 nm Rwahr = 120 nm Rwahr = 140 nm
150 102, 2± 7, 8 118, 2± 5, 8 141, 4± 12, 2
500 99, 8± 2, 7 121, 1± 3, 6 140, 7± 3, 0
1000 100, 2± 2, 0 120, 3± 1, 3 140, 0± 2, 7
5000 100, 1± 0, 6 120, 0± 0, 7 139, 9± 0, 5
10000 100, 6± 0, 8 120, 1± 0, 2 140, 0± 0, 4
50000 100, 3± 0, 4 120, 2± 0, 2 139, 9± 0, 4
100000 100, 0± 0, 1 120, 0± 0, 1 139, 9± 0, 1
1000000 100, 0± 0, 1 119, 9± 0, 1 140, 2± 0, 5
Tabelle 4.3.: Bestimmung der axialen Aufo¨sung R [nm] durch virtuelle SMI-Mikroskopie unter
Verwendung der Zweiphotonen-Anregung.
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Abbildung 4.17.: Abscha¨tzung der axialen Auflo¨sung durch virtuelle SMI-Mikroskopie unter Ver-
wendung der Zweiphotonen-Anregung.
dung der Zweiphotonen-Anregung mit einer Ausdehnung der Gro¨ßenbestimmung von
fluoreszierenden Objekten zu gro¨ßeren Werten zu rechnen. Abbildung 4.18 zeigt die
mittels der analytischen Methode berechneten Kurven bei gaußfo¨rmiger Farbstoff-
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verteilung. Die Berechnung wurde u¨ber folgenden Ausdruck vorgenommen:
I ∝
∫
∞
−∞
cos4
(2pin
λ
(a− x)
)
· e−4 ln(2)a
2
d2 da. (4.48)
Der cos4-Zusammenhang ergibt sich dabei aus der quadratischen Abha¨ngigkeit der
Fluoreszenzintensita¨t von der Anregungsintensita¨t im Rahmen der Zweiphotonen-
Anregung. Fu¨r die Wellenla¨nge wird λ = 760 nm eingesetzt.
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Abbildung 4.18.: Kalibrationskurve zur Gro¨ßenbestimmung und Verwendung der Zweiphotonen-
Anregung.
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5. Aufbau und Justage eines
Mikroskops mit ra¨umlich
modulierter Anregung
In diesem Kapitel wird das experimentelle Vorgehen bei der Realisierung des SMI-
Mikroskops beschrieben. Dabei wird zuna¨chst ein kurzer U¨berblick zu den Rahmen-
bedingungen des Experiments gegeben, bevor im Einzelnen auf die Realisierung des
SMI-Mikroskops unter Verwendung einer Anregungswellenla¨nge von λex = 458 nm
eingegangen wird. Dieses SMI-Mikroskop wurde im Rahmen dieser Arbeit in trigo-
naler Form vollsta¨ndig neu aufgebaut, wobei das Grundkonzept den in [Schneider99]
und [Albrecht02a] dargestellten Experimenten entspricht. Im zweiten Abschnitt die-
ses Kapitels wird der Ausbau dieses SMI-Mikroskops zu einem Instrument mit
Zweiphotonen-Anregung aufgezeigt und die ersten experimentellen Schritte in die-
se Richtung vorgestellt.
5.1. SMI-Mikroskop fu¨r eine Anregungswellenla¨nge
von 458 nm
Der experimentelle Aufbau des SMI-Mikroskop-Prototyps befindet sich in einem spe-
ziell dafu¨r vorgesehen Optiklabor, das zur Durchfu¨hrung der Messungen vollsta¨ndig
abgedunkelt werden kann. Die insbesondere fu¨r den Betrieb der Laser erforderliche
Infrastruktur bezu¨glich Wasser- und Stromversorgung ist bereitgestellt. Der gesamte
experimentelle Aufbau einschließlich der zur Anregung erforderlichen Laser ist auf
einem schwingungsgeda¨mpften optischen Tischsystem (bestehend aus: Tischplatte
07 OPT 536 und Isolatoren 07 OTI 055, Melles Griot GmbH1) aufgebaut. Der Mi-
kroskopaufbau selbst ist auf einem
”
Breadboard“ der Gro¨ße 60 cm × 60 cm aus
Superinvar M-XI-22 (Newport GmbH2) montiert, um thermisch induzierte La¨ngen-
vera¨nderungen innerhalb des Mikroskops zu reduzieren. Zur Minimierung von Streu-
licht und u¨berma¨ßiger Staubansammlung wurde in Zusammenarbeit mit der me-
1Lilienthalstraße 30-32, 64625 Bensheim, http://www.mellesgriot.com
2Holzhofallee 19-21, 64295 Darmstadt, http://www.newport.com
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chanischen Werkstatt des Kirchhoff-Instituts jeweils eine Aluminiumabdeckung fu¨r
den Mikroskopaufbau und die Laser angefertigt. Die Abdeckung fu¨r das Mikroskop
musste sehr großra¨umig konstruiert und mit Seitenelementen zum Aufklappen ver-
sehen werden, damit der uneingeschra¨nkte Zugang zum Mikroskop gewa¨hrleistet ist.
Daru¨berhinaus wurden weitere kleinere Abdeckungen fu¨r den Detektionsstrahlengang
notwendig, um Streulicht vom Laser zu reduzieren. In Abbildung 5.1 ist der gesamte
Aufbau schematisch dargestellt. Eine Photographie des Aufbaus ist in Abbildung 5.2
gezeigt.
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Abbildung 5.1.: Schematische Darstellung des SMI-Mikroskopaufbaus fu¨r eine Anregungswel-
lenla¨nge von λex = 458 nm.
5.1.1. Aufbau des Anregungsstrahlengangs
Die SMI-Mikroskopie basiert grundsa¨tzlich auf Fluoreszenz-Anregung mit ra¨umlich
modulierter Beleuchtung, die durch die Interferenz zweier in entgegengesetzter Rich-
tung laufender Laserstrahlen erzeugt wird (siehe Abschnitt 4.4). Der in das Mikro-
skop eintretende Laserstrahl wird unter Verwendung eines 50/50-Strahlteilers in zwei
gleichintensive, koha¨rente Teilstrahlen gleicher Wellenla¨nge und Polarisation aufge-
teilt, die dann in die hintere Fokusebene zweier sich gegenu¨berliegender Objektive
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einfokussiert werden, so dass kollimiertes Licht die Objektive in Vorwa¨rtsrichtung
verla¨sst (Anregungsstrahlengang). Auf diese Weise bildet sich zwischen den Objekti-
ven eine stehende Lichtwelle mit ebenen, auf der optischen Achse senkrecht stehenden
Wellenfronten aus, die in axialer Richtung eine Amplitude mit sinusfo¨rmiger ra¨umli-
cher Modulation aufweist. Durch Bewegen des Objekts entlang der optischen Achse
ko¨nnen bestimmte Regionen selektiv angeregt werden. Um die durch SMI mo¨gliche
Verbesserung der Positionierungsgenauigkeit zu erhalten, mu¨ssen die Targets kleiner
als die halbe Wellenla¨nge der Anregungsstrahlung sein, da bei gro¨ßeren Objekten
keine ausreichende Modulationstiefe mehr entsteht, weil sich dann stets ein Anre-
gungsmaximum innerhalb des Objekts befindet. Um ein mo¨glichst großes Sichtfeld
zu erzielen bzw. um eine mo¨glichst große Fla¨che ebener Wellenfronten zu erreichen,
ist der Laserstrahl vor den Einfokussierlinsen auf einen 1/e2-Durchmesser von etwa
10 mm aufgeweitet.
Abbildung 5.2.: SMI-Mikroskopaufbau bei Verwendung von λex = 458 nm.
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Einkopplung des Lasers
Um diese Anregung experimentell zu realisieren, wird ein Ar-Ionen(Ar+)-Laser (Mo-
dell Innova 310, Coherent, Inc.3) verwendet. Da dieser Laser von den Vorbesitzern
gebraucht ist (Baujahr 1994), haben wir vor dem ersten Betrieb zuna¨chst Leistungs-
messungen im Dauerbetrieb u¨ber mehrere Stunden durchgefu¨hrt. Dadurch konnte
eine maximale Ausgangsleistung von etwa 10 W stabil erreicht werden. Fu¨r die weite-
ren Messungen mit Einphotonen-Anregung wird eine durchschnittliche Laserleistung
von 2-5 W verwendet. Da der Ar+-Laser im Multiline-Betrieb arbeitet, wird eine Auf-
spaltung in die einzelnen emittierten Spektrallinien mit anschließender Selektion der
fu¨r die Messungen ausgewa¨hlten Anregungswellenla¨nge, hier bei λex = 458 nm, vor-
genommen. Zu diesem Zweck wird der Laserstrahl auf ein 60◦-Dispersionsprisma
aus dem Material N-SF10 (Linos Photonics GmbH4) gelenkt, mit dem insgesamt vier
Spektrallinien bei λ = 458 nm, 476 nm, 488 nm und 514 nm deutlich getrennt werden.
Aufgrund dieser guten Linienaufspaltung wird die gewa¨hlte Anregungswellenla¨nge
bei λex = 458 nm durch Abblocken der anderen Spektrallinien selektiert und in das
Mikroskop eingekoppelt. Das Dispersionsprisma ist auf einem Dreh-Kipp-Tisch
(Modell M-PO32N, Newport) aufgebaut, so dass sowohl die Einfallswinkel als auch
die Neigung des Prismas bequem eingestellt werden ko¨nnen.
Um alle optischen Komponenten des SMI-Mikroskops und dabei insbesondere die
Objektivo¨ffnungen mo¨glichst homogen auszuleuchten, ist es erforderlich, den Laser-
strahl mit einem Durchmesser von etwa einem Millimeter um das Fu¨nf- bis Zehnfache
aufzuweiten. Zu diesem Zweck wurde ein Kollimator konstruiert, der im Wesentlichen
aus zwei Konvexlinsen (Linos Photonics GmbH) mit den Brennweiten f=10 mm und
f=60 mm besteht, die im Abstand von 70 mm zueinander angeordnet werden (siehe
Abbildung 5.3). Fu¨r die Messungen mit den Hochleistungsobjektiven mit Wasserim-
mersion (s.u.) werden diese Linsen durch achromatische Duplettlinsen der Brennwei-
ten f=20 mm und f=200 mm im Abstand von 220 mm ersetzt. Zwischen die beiden
Linsen kann im gemeinsamen Fokuspunkt noch eine Lochblende zur Unterdru¨ckung
ho¨herer Lasermoden eingefu¨gt werden. Zur Realisierung dieser Konstuktion wurden
Bauelemente aus dem Mikrobankprogramm von Linos Photonics (ehemals Spindler
und Hoyer) und Montageelemente, die in der mechanischen Werkstatt des Kirchhoff-
Instituts fu¨r Physik gefertigt wurden, verwendet. Zur reproduzierbaren Justage der
Strahllage und Strahlrichtung im SMI-Mikroskop wurden am Eingang und am Aus-
gang des Kollimators Lochblenden mit einer dem jeweiligen Strahldurchmesser an-
gepassten Gro¨ße genau zentrisch montiert, welche nach erfolgreicher Justage wieder
entfernt wurden. Der dabei erhaltene aufgeweitete, parallel kollimierte Laserstrahl
wird mittels einer
”
Shearing Plate“ [Kirsten97, Melles99] auf die Gu¨te der Kolli-
mation u¨berpru¨ft. Dabei handelt es sich im Prinzip um eine fast planparallele Platte
mit sehr kleinem Keilwinkel an deren Vorder- und Ru¨ckseite das Laserlicht reflek-
3Laser Group, 5100 Patrick Henry Drive, Santa Clara, CA 95054
4Ko¨nigsallee 23, 37081 Go¨ttingen, http://www.linos-photonics.de
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tiert und zur Interferenz gebracht wird. Das auf einem Schirm darstellbare Interfe-
renzmuster sollte bei idealer Kollimation horizontal ausgerichtete Interferenzstreifen
aufweisen.
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Abbildung 5.3.: Aufbau des Kollimators, der zur Aufweitung des Laserstrahls verwendet wird.
Der so erhaltene Anregungsstrahl wird mittels zweier Spiegel auf den 50/50-
Strahlteiler des Interferometers geleitet. Alle Spiegel, welche hier verwendet werden,
um den Anregungslaserstrahl in das Interferometer des Mikroskops einzukoppeln,
sind Reflektoren des Typs 10Z40ER.2 (Newport) aus Zerodur mit einem Durchmesser
von 25 mm. Das Reflexionsvermo¨gen betra¨gt 99% und die Planarita¨t liegt bei λ/20.
Alle Spiegel werden durch kinematische Spiegelhalter vom Typ U-50P (Newport)
gehaltert.
Interferometer
Das erste Element des eigentlichen Mikroskopaufbaus ist der 50/50-Strahlteiler. Da-
bei handelt es sich um ein Strahlteilerprisma aus Suprasil 3 (Spezialanfertigung,
DoroTEK Gesellschaft fu¨r Systemtechnik mbH5), das aufgrund einer Breitbandbe-
schichtung im gesamten visuellen Spektralbereich verwendet werden kann. Die reflek-
tierenden Fla¨chen haben dabei jeweils eine Kantenla¨nge von 25 mm und weisen eine
Wellenfrontendeformation von λ/20 auf. An den reflektierenden Fla¨chen wird der un-
ter dem Brewsterwinkel von 51◦ einfallende senkrecht polarisierte Laserstrahl zu 50 %
transmittiert und zu 50 % unter 90◦ reflektiert. Um unerwu¨nschte Mehrfachreflexio-
nen aus dem Interferometer auszukoppeln, ist der Strahlteiler mit einem Keilwinkel
von 15◦ ausgestattet. Das Strahlteilerprisma ist auf einem elektronisch steuerbaren
Dreh-Kipp-Tisch (Newport) angebracht und kann daher sehr fein justiert werden.
In dem hier realisierten trigonalen Aufbau, der in Abbildung 5.4 beschrieben ist,
werden die auf diese Weise erzeugten Laserstrahlen durch zwei Spiegel jeweils in
5Grenzweg 25, 15344 Strausberg
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Abbildung 5.4.: Grundstruktur und wesentliche Bestandteile des interferometrischen Anregungs-
strahlengangs.
die hintere Fokusebene zweier sich gegenu¨berstehender Objektive einfokussiert. Da-
zu wird auf jeder Seite eine achromatische Duplettlinse mit einer Brennweite von
f = 80 cm (Modell PAC 364, Newport) verwendet, die an der spiegelzugewandten
Seite der Objektivhalterung in einem Drei-Achsen-Translationshalter des Typs
M-LP-05-XYZ (Newport) befestigt ist. Mit diesen Linsenhalterungen kann die la-
terale und axiale Position der Einfokussierlinsen bezu¨glich der Objektive eingestellt
werden. Da es sich bei dem System aus Einfokussierlinse und Objektiv grundsa¨tz-
lich auch um einen Kollimator handelt, bei dem parallele Lichtstrahlen im Objekt-
raum zwischen den Objektiven entstehen, muss auch fu¨r diese Linsenkombination
die Kollimation u¨berpru¨ft werden. Dazu wird das Linsensystem auf einer Seite ent-
fernt, so dass auf der jeweils gegenu¨berliegenden Seite das Anregungslicht von vorne
auf das Objektiv geleitet werden kann. Die
”
Shearing Plate“ wird in diesem Fall
auf der Außenseite der Objektivhalterung positioniert, so dass das entstehende In-
terferenzmuster auf einem Schirm betrachtet werden kann. Die axiale Position der
Einfokussierlinse wird dabei so eingestellt, dass sich wiederum horizontal verlaufende
Interferenzstreifen ausbilden. Fu¨r die hier vorgestellten Messungen werden Objek-
tive mit einer numerischen Apertur von NA = 1, 25 bei 100-facher Vergro¨ßerung
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(Standardobjektiv MIC 700, 100x/1,25, Euromex microscopen BV6) sowie Hoch-
leistungsobjektive mit Wasserimmersion mit 63-facher Vergro¨ßerung bei einer nu-
merischen Apertur von NA = 1, 2 (Typ PLAPO, 63x/1,2, Wasserimmersion, Leica
microsystems GmbH7) verwendet. In der Objektivhalterung auf der Detektionsseite
ist zwischen Objektiv und Einfokussierlinse ein dichroitischer Strahlteiler (Kurz-
passkantenfilter, R > 90% fu¨r λ ≥ 500 nm, T > 80% fu¨r λ ≤ 488 nm, Laseroptik
GmbH8) eingesetzt, um Anregungs- und Detektionslicht zu trennen. Dabei wird das
senkrecht polarisierte Anregungslicht mit λex = 458 nm transmittiert und das De-
tektionslicht λem ≥ 500 nm unter einem Einfallswinkel von 45◦ nach oben in den
Detektionsstrahlengang reflektiert. Um die Symmetrie des geometrischen Aufbaus
herzustellen und eventuell auch die Mo¨glichkeit zu haben das zweite Objektiv zur
Detektion heranzuziehen, wird ein identischer dichroitischer Strahlteiler auch auf der
anderen Seite eingesetzt.
Die Objektivhalterungen wurden in der mechanischen Werkstatt des Kirchhoff-
Instituts fu¨r Physik hergestellt. Die Objektivhalterung auf der Detektionsseite ist auf
drei u¨bereinander montierte Linearverschiebetische (Typ M-461, Newport) aufgebaut
und kann dadurch in allen Raumrichtungen verschoben werden. Auf der gegenu¨ber-
liegenden Seite ist die Objektivhalterung u¨ber einen Winkel fest mit dem Breadboard
verbunden. Die beiden Spiegel im Interferometer sind aluminiumbeschichtete Reflek-
toren des Typs 02 MLE 003/001 (Melles Griot) aus Zerodur mit einer Kantenla¨nge
von 25 mm, die ein Reflexionsvermo¨gen von ≥ 95% und eine Wellenfrontverzerrung
λ/20 aufweisen. Der rechte Interferometerspiegel ist auf einem kinematischen Spiegel-
halter vom Typ U50-P (Newport) montiert. Der linke Interferometerspiegel befindet
sich auf einem piezoelektrisch verstellbaren Verschiebetisch der wiederum auf
einem linearen Verschiebetisch mit Mikrometerschraube montiert ist.
Im Interferometer des SMI-Mikroskops muss der eintretende Laserstrahl bezu¨glich
seiner Lage und Richtung auf die Mikroskopobjektive justierbar sein. Dies wird durch
zwei Spiegel erreicht. Fu¨r die Strahllage ist der weiter entfernte Spiegel verantwort-
lich, wa¨hrend der den Objektiven na¨herstehende Spiegel die Strahlrichtung durch
die Objektive wesentlich beeinflusst. Daher kann es durch iteratives Verstellen bei-
der Spiegel erreicht werden, dass der Laserstrahl genau zentriert in axialer Richtung
durch die beiden Mikroskopobjektive geht. Die Grobjustage erfolgte dabei durch
Positionieren der in einer horizontalen Ebene befindlichen Strahlteiler, Optikhalter
und Objektivhalterungen. Der exakte Abgleich der Ho¨he der Objektivhalterungen,
die mit jeweils zwei Schrauben befestigt wurden, wurde daraufhin mit Hilfe eines
in der mechanischen Werkstatt exakt auf das erforderliche Maß gefra¨sten Justage-
blocks aus Aluminium durchgefu¨hrt. Die Feinjustierung der Winkel und der Strahl-
lage wurde hier unter Verwendung einer speziellen, in der mechanischen Werkstatt
6Papenkamp 20, Rijkerswoerd, 6836 BD Arnhem, Holland
7Lilienthalstraße 39-45, 64625 Bensheim, http://www.leica-microsystems.com
830826 Garbsen
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des Kirchhoff-Instituts hergestellten Justagero¨hre aus Messing vorgenommen, die an-
stelle der Objektive jeweils in eine der beiden Objektivhalterungen eingeschraubt
werden kann. In diesem Justagewerkzeug befindet sich an jedem Ende jeweils eine
Lochblende mit einem Durchmesser von 0,8 mm. Hiermit justiert man die Strahlla-
ge durch den entfernten Spiegel außerhalb des Interferometers und die Strahlwinkel
durch die objektivnahen Spiegel innerhalb des Interferometers auf maximale durch
die beiden Blenden der Justagero¨hre tretende Lichtintensita¨t. Die genaue Justage
auf das dabei auftretende Intensita¨tsmaximum wurde dabei unter Zuhilfenahme ei-
nes optoakustischen Wandlers durchgefu¨hrt, wobei ho¨here Lichtintensita¨ten in ho¨he-
re akustische Frequenzen umgewandelt werden. Diese akustische Wahrnehmung der
Lichtintensita¨t erleichtert die optischen Justage wesentlich, da der Blick nicht durch
ein Anzeigegera¨t abgelenkt wird. Das Abstimmen auf das Intensita¨tsmaximum wird
durch die ho¨here Empfindlichkeit des Geho¨rs auf Frequenza¨nderungen im Vergleich
zur Empfindlichkeit des Auges auf Intensita¨tsa¨nderungen erheblich vereinfacht. Die
hier beschriebene Feineinstellung muss nach A¨nderungen im optischen Strahlengang
gelegentlich wiederholt werden.
5.1.2. Objekt- und Spiegelpositionierung
Um die hier beschriebenen hochpra¨zisen Gro¨ßen- und Distanzmessungen durchfu¨hren
zu ko¨nnen, ist zuna¨chst eine pra¨zise mechanische Objekt- bzw. Spiegelpositionie-
rung erforderlich. Nur unter dieser Voraussetzung werden die Vorteile der interfe-
rometrischen Messung in vollem Umfang zum Tragen kommen. Aus diesem Grun-
de wurde zur Fixierung des handelsu¨blichen Objekttra¨gers mit den Standardmaßen
L×B ×H = 76mm× 25mm× 1mm ein spezieller Objekttra¨gerhalter konstru-
iert, der u¨ber eine Dreipunktlagerung auf einer Magnethalterplatte gelagert wird
[Ja¨ckle99]. Diese Konstruktion ermo¨glicht einen schnellen und unkomplizierten Wech-
sel der Objekttra¨ger, da der Objekttra¨gerhalter auf der Magnethalterplatte stets in
der gleichen Position arretiert wird.
Verschiebetisch mit Schrittmotoren, Grobpositionierung
Die Grundlage der Objektpositionierung bildet ein temperaturstabilisierter Verschie-
betisch [Ja¨ckle99], der im Wesentlichen aus zwei Translationsverschiebetischen des
Typs M-125 (Physik Instrumente (PI) GmbH Co9) mit einem Verfahrweg von ma-
ximal 25 mm und einem Translationsverschiebetisch M-155 (PI) mit einem maxi-
malen Verfahrweg von 100 mm zusammengesetzt wird. Der Verschiebetisch mit dem
gro¨ßten Verfahrweg wird dabei direkt auf dem Breadboard in horizontaler Ausrich-
tung montiert, um damit den Objekttra¨ger in den Raum zwischen den beiden Ob-
jektiven hinein bzw. wieder herauszufahren. Die unterschiedlichen Metalle und die
9Polytec Platz 1-7, 76337 Waldbronn, http://www.physikinstrumente.com
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Verschraubungspunkte der einzelnen Verbindungen zwischen den Verschiebetischen
sind hier in der Weise gewa¨hlt, dass sich die Position des Objekttra¨gers bei Tem-
peraturschwankungen nicht wesentlich vera¨ndert. Das gilt fu¨r die laterale Richtung
parallel zur Oberfla¨che (y-Richtung) und die Richtung entlang der optischen Achse
(z-Richtung).
Eine andere Situation ergibt sich jedoch, wenn die laterale Richtung senkrecht
zur Oberfla¨che (x-Richtung) betrachtet wird, welche parallel zur Gravitation ge-
richtet ist. Fu¨r diese Richtung konnte bei fru¨heren Messungen an einem anderen
Mikroskopaufbau unter Verwendung der gleichen Verschiebetischkonfiguration (siehe
[Albrecht02a, Ja¨ckle99]) ein kontinuierliches, langsames Absinken des Verschie-
betisches entlang der Gravitationsrichtung festgestellt werden, das unter anderem
durch das Verdra¨ngen von Schmierflu¨ssigkeit aus Zwischenra¨umen zwischen Gewin-
destangen und Gewindefu¨hrung erkla¨rt werden kann.
Die drei einzelnen Verschiebetische werden durch jeweils einen Schrittmotor des
Typs ZSS 422-200-1.2 (Phytron GmbH10) angetrieben, wobei die Ansteuerung der
Motoren mittels der Schrittmotorsteuerung (Modell mc compact, ITK Dr. F. Kas-
sen GmbH11) vorgenommen wird. Diese Steuerung ist u¨ber eine RS-232-Schnittstelle
mit dem Steuer-PC verbunden, so dass mittels eines Steuerprogramms bestimmte
Positionen angefahren werden und weitere Parameter der Schrittmotoren, wie z.B.
die Verfahrgeschwindigkeit eingestellt werden ko¨nnen. Daru¨berhinaus ist es mo¨glich,
die Position des Objekttra¨gers durch einen in die Schrittmotorsteuerung integrierten
Joystick zu verfahren.
Neben dem Einbringen oder Entfernen des Objekttra¨gers aus dem Bereich zwi-
schen den beiden Objektiven werden die Schrittmotoren vor allem dazu verwendet,
die Objekttra¨ger in den Fokuspunkt des Detektionsobjektivs zu bringen und geeig-
nete Objekte durch laterales Verfahren des Objekttra¨gers aufzufinden.
Piezoelektrische Verschiebetische, Feinpositionierung
Die Genauigkeit, mit der eine Position mittels der oben besprochenen Verschiebeti-
sche mit Schrittmotoren angefahren werden kann, liegt im Bereich von 0,5 bis 1 Mi-
krometer. Dies reicht bei weitem nicht aus, um damit interferometrische Messungen
durchzufu¨hren. Aus diesem Grunde wird die Feinpositionierung im Rahmen der Mes-
sung durch piezoelektrische Verstelltische vorgenommen. Auf diese Weise wird
der Objekttra¨ger wa¨hrend der Messung mit einer Schrittweite von 20 nm mit hoher
Genauigkeit in Richtung der optischen Achse bewegt. Im Mikroskopaufbau wird dazu
ein Piezo-Lineartisch (Modell P-915.723, PI GmbH Co.) verwendet, mit dem eine
schnelle Positionierung des Objekttra¨gers u¨ber einen Bereich von 200µm× 200µm
entlang der optischen Achse gewa¨hrleistet wird. Mittels kapazitiver Sensoren erha¨lt
10Industriestraße 12, 82194 Gro¨benzell, http://www.phytron.de
11Beim Eberacker 3, 35633 Lahnau
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man eine die hohe Positionsauflo¨sung bei einer Wiederholbarkeit im Bereich weniger
Nanometer.
Um die Phase des Wellenfeldes durch ein feststehendes Objekt durchfahren zu
ko¨nnen, wurde der linke Interferometerspiegel auf ein lineares Piezo-Mikrostelltisch
(Modell P-770.10, PI) montiert, das einen Verstellweg von 7µm mit hoher Positions-
auflo¨sung und guter Wiederholbarkeit aufweist.
Die Regelung wird u¨ber ein Steuerelement (Modell P-864.00) vorgenommen, wel-
ches u¨ber eine RS-232-Schnittstelle mit dem Steuer-PC verbunden ist.
5.1.3. Aufbau des Detektionsstrahlengangs
Die Abbildung bzw. Detektion des untersuchten Objekts erfolgt analog zur konven-
tionellen Epifluoreszenz-Mikroskopie u¨ber eines der beiden Objektive und eine Tu-
buslinse, welche das Fluoreszenzlicht auf einen geeigneten Detektor fokussiert (De-
tektionsstrahlengang, siehe Abbildung 5.5). Im hier vorgestellten Mikroskopaufbau
wird das rechte Objektiv zur Detektion verwendet, indem das im Fokus des Objektivs
aufgesammelte Fluoreszenzlicht in parallelem Strahlengang auf den dichroitischen
Strahlteiler gefu¨hrt und unter einem Einfallswinkel von 45◦ nach oben in den De-
tektionsstrahlengang reflektiert wird. An dieser Stelle befindet sich eine in der me-
chanischen Werkstatt des Kirchhoff-Instituts fu¨r Physik hergestellte Halterung, die
einen Spiegel entha¨lt, welcher das Fluoreszenzlicht unter einem Einfallswinkel von 45◦
wieder parallel zur Breadboardoberfla¨che ausrichtet. Am Ausgang dieses Geha¨uses
ist die Tubuslinse vom Typ E 00/1x (Leica) angebracht, die das Fluoreszenzlicht
auf den Detektor fokussiert, bei dem es sich in diesem Fall um eine konventionelle
CCD12-Kamera (siehe Abschnitt Kamera und Detektionssystem) handelt. Die Tu-
buslinse mit einer Brennweite von f = 16 cm bildet in Kombination mit dem auf
”
unendlich“ gerechneten Objektiv ein optisch korrigiertes System zur Minimierung
spha¨rischer und chromatischer Aberrationen. Unmittelbar vor die CCD-Kamera wird
noch ein Blocking-Filter (Typ HQ 467 LP, AHF analysentechnik AG13) eingebaut,
der Photonen im Bereich der Anregungswellenla¨nge herausfiltert, die z.B. aus Streu-
licht oder Reflexion (≤ 5%) von Anregungslicht in den Detektionsstrahlengang durch
den dichroitischen Strahlteiler herru¨hren.
Um Bilder des Objektraums auf die CCD-Kamera scharf abbilden zu ko¨nnen, ist
es erforderlich, die Distanz des CCD-Chips von der Tubuslinse richtig einzustellen.
Diese Einstellungen wurden hier durch Fokussieren auf einen
”
unendlich“ weit (hier
etwa 3 m) entfernten Lichtpunkt und dessen scharfe Abbildung auf dem CCD-Chip
vorgenommen. Hierzu musste die Position der Kamera und des Detektionsstrahlen-
gangs bezu¨glich der Strahlachse zuna¨chst genau ausgerichtet werden. Erst danach
konnte durch Vera¨nderung der Kameraposition in Richtung der optischen Achse ei-
12Charged Coupled Device
13Kohlplattenweg 18, 72074 Tu¨bingen
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Abbildung 5.5.: Strahlengang zur Detektion des Fluoreszenzlichts aus dem Objektbereich.
ne Anpassung des Abstands zwischen Tubuslinse und CCD-Chip erreicht werden, so
dass der entfernte Lichtpunkt scharf abgebildet wurde.
Kamera und Detektionssystem
Der hier realisierte Aufbau ermo¨glicht die Aufnahme zweidimensionaler Bilder fluo-
reszierender Objekte. Diese Aufnahmen sollen einerseits mit mo¨glichst kleiner emit-
tierter Photonenzahl und andererseits auch in relativ kurzer Zeit durchgefu¨hrt wer-
den. Diese Anforderungen ko¨nnen nur erfu¨llt werden, wenn zur Detektion eine CCD-
Kamera als Halbleiterfla¨chendetektor mit hoher Empfindlichkeit bzw. Quanteneffizi-
enz (QE) und schneller Auslese bei geringem Ausleserauschen verwendet wird.
In dem hier beschriebenen Mikroskopaufbau wird dabei eine Schwarz-Weiß
CCD-Kamera vom Typ Imager 3 der Firma LaVision GmbH14 mit einer Quanten-
ausbeute von ≈ 40% im sichtbaren Bereich verwendet (Spezifikationen siehe Tabelle
5.1). Der Progressive-Scan-CCD-Chip besitzt 1024 Pixel in vertikaler und 1280 Pixel
in horizontaler Richtung (SVGA-Auflo¨sung). Der gegenseitige Abstand der einzelnen
Pixel betra¨gt in beiden Richtungen jeweils 6, 7µm. Auf diese Weise ergibt sich aus
einer 100-fachen Objektivvergro¨ßerung und einer einfachen Vergro¨ßerung der Tubus-
linse eine Abtastweite im Objektraum von 6, 7 · 10−6m/100 = 6, 7 · 10−8m = 67 nm,
womit das Abtasttheorem (siehe Gleichung (2.30) in Abschnitt 2.2.2) fu¨r die prak-
tisch erreichbare Auflo¨sung des Mikroskops erfu¨llt ist.
Die Empfindlichkeit der Kamera kann durch das sogenannte
”
Binning“ erho¨ht
werden, wobei jeweils zwei oder mehr nebeneinanderliegende Pixel
”
zusammenge-
fasst“ und deren Intensita¨tswerte addiert werden. Auf der anderen Seite wird durch
das
”
Binning“ aber auch die effektive Pixelgro¨ße erho¨ht, so dass meist maximal zwei
Pixel zusammengefasst werden. Dieses Vorgehen ist insbesondere im Rahmen der
14Anna-Vandenhoeck-Ring 19, 37079 Go¨ttingen, http://www.lavision.de
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Anzahl Pixel 1280 (horizontal) × 1024 (vertikal)
Pixelgro¨ße 6, 7µm× 6, 7µm
Gro¨ße des CCD-Chips 8, 6mm× 6, 9mm
CCD-Temperatur −12◦ C
Spektralbereich 400-900 nm
”
Full-Well Capacity“ 25000 e−
Frequenz des A/D-Wandlers 12,5 MHz
Digitalisierungstiefe 12 Bit
A/D-Konversionsfaktor 5 e−/Count
Ausleserauschen 7 bis 8 e−
Maximale Quanteneffizienz 56 % bei 340 nm
Mittlerer Dunkelstrom < 0, 1 e−/pixel/s
Maximale Bildwiederholrate (Vollbild) 8/s
Maximale Bildwiederholrate (Teilbild) 32/s
Integrationszeit 0,001 bis 1000 s
Binning 1-8 (horizontal), 1-128 (vertikal)
Serielle Verbindung Koaxial (10 m)
Tabelle 5.1.: Spezifikationen der Imager 3 CCD-Kamera (LaVision GmbH).
Objektsuche vor der Messung hilfreich, um schwach fluoreszierende Objekte aufzu-
finden.
Die Geschwindigkeit mit der die Auslese des CCD-Chips vorgenommen wird,
ha¨ngt imWesentlichen davon ab, ob der gesamte Chip oder nur ein vorher festgelegten
Teilbereich des Chips, die ROI (engl. Region of Interest) ausgelesen werden soll.
Dabei ko¨nnen ROI der Gro¨ßen 32× 32, 64× 64, 128× 128, 256× 256 und 512× 512
Pixel gesetzt werden. Da der eingebaute Ananlog-zu-Digital (A/D)-Wandler mit einer
Frequenz von 12,5 MHz arbeitet, werden maximal 12, 5·106 Pixel bzw. 8 Vollbilder pro
Sekunde ausgelesen. Wird hier eine kleine ROI gesetzt bzw. mit
”
Binning“ gearbeitet,
kann die Bildwiederholfrequenz bis auf das Vierfache gesteigert werden, so dass bis
zu 32 Teilbilder pro Sekunde ausgelesen werden ko¨nnen.
Die gemessenen Intensita¨tswerte werden mit 12 Bit digitalisiert, das bedeutet,
dass es Q = 212 = 4096 verschiedene Quantisierungsstufen gibt. Ein CCD-Za¨hlereig-
nis bzw. CCD-Count entspricht dabei der Differenz zweier Quantisierungsstufen, die
identisch mit der Detektion von fu¨nf Photonen ist. Um die Kamerasteuerung und das
Auslesen der Bildinformation aus Speicher der Kamara direkt u¨ber den Steuer-PC
erledigen zu ko¨nnen, wird eine spezielle Framegrabber-Karte beno¨tigt, welche mit
der Kamera u¨ber ein serielles Schnittstellenkabel verbunden ist.
Zur Reduzierung thermisch induzierter Elektron-Loch-Paare im CCD-Chip, wel-
che zu nichtkorrelierten CCD-Counts fu¨hren (thermisches Rauschen), wird der
CCD-Chip mittels eines Peltier-Elements auf −11◦ C geku¨hlt. Die dabei entstehende
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Ku¨hlluft wird u¨ber einen Ventilator im Kamerageha¨use abtransportiert.
5.2. SMI-Mikroskop fu¨r Zweiphotonen-Anregung
Wie bereits in Abschnitt 4.5 erla¨utert, ergeben sich bei Anwendung der
Zweiphotonen-Anregung im Rahmen der SMI-Mikroskopie verschiedene Vorteile bzw.
Erweiterungen im Vergleich zur Einphotonen-Anregung, welche eine experimentel-
le Realisierung grundsa¨tzlich sinnvoll erscheinen lassen. Aus diesem Grunde wur-
de auf der Grundlage des in Abschnitt 5.1 beschriebenen Mikroskopaufbaus mit
Einphotonen-Anregung ein Ausbau zur Zweiphotonen-Anregung vorangetrieben. Da-
bei war es notwendig, unter prizipieller Erhaltung der geometrischen Grundstruk-
tur des Aufbaus, einzelne Komponenten des Experiments an die Anforderungen der
Zweiphotonen-Anregung, insbesondere im Hinblick auf die vera¨nderten Wellenla¨ngen
und die gepulste Anregung anzupassen. Die erforderlichen Anpassungen und die dazu
verwendeten Komponenten werden in diesem Abschnitt beschrieben. Die dabei rea-
lisierte Grundstruktur des Aufbaus ist in den Abbildungen 5.6 und 5.7 dargestellt.
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Abbildung 5.6.: Schematische Darstellung des SMI-Mikroskopaufbaus unter Verwendung der
Zweiphotonen-Anregung λex ≈ 760 nm.
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Abbildung 5.7.: SMI-Mikroskop zur Verwendung mit Zweiphotonen-Anregung.
5.2.1. Aufbau des Anregungsstrahlengangs
Fu¨r die Fluoreszenz-Anregung mittels des Zweiphotonen-Effekts wird ein Laserstrahl
im Wellenla¨ngenbereich von λ ≈ 700 bis 1000 nm (Nah-Infrarot, NIR) mit hoher
Intensita¨t beno¨tigt. Diese Anforderungen werden durch einen NIR-Kurzpuls-Laser
erfu¨llt, der sehr kurze Pulse hoher Intensita¨t erzeugt und daher z.B. auch zur Messung
von Fluoreszenzlebensdauern herangezogen werden kann.
Einkopplung des Lasers
In der hier durchgefu¨hrten experimentellen Realisierung wird als NIR-Kurzpuls-Laser
ein Titan(Ti)-Saphir-Laser vom Typ Mira 900 F der Firma Coherent in den beste-
henden Aufbau des SMI-Mikroskops integriert. Um die Pumpenergie fu¨r diesen La-
ser zur Verfu¨gung zu stellen, wird der bereits zur Einphotonen-Anregung verwendete
Ar+-Laser (Innova 310, Coherent) verwendet, der dafu¨r jedoch auf die maximale
Ausgangsleistung von 10 Watt optimiert werden muss.
In enger Zusammenarbeit mit Herrn Dipl.-Phys. Christian Mu¨ller aus der Arbeits-
gruppe von Herrn Prof. Dr. Ju¨rgen Wolfrum (Physikalisch-Chemisches-Institut der
Universita¨t Heidelberg) wurde der Ti-Saphir-Laser auf dem schwingungsfreien Tisch
montiert und bezu¨glich des Pumplaserstrahls einjustiert. Dabei wird der senkrecht
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polarisierte Pumplaserstrahl zuna¨chst parallel polarisiert und daraufhin auf den Ti-
Saphir-Kristall gefu¨hrt, in dem der NIR-Laserstrahl erzeugt und anschließend in ei-
nem Ringresonator versta¨rkt wird. Um einen optimalen Betrieb des Ti-Saphir-Lasers
sicherzustellen, wurde der Laser zuna¨chst im cw-Modus betrieben und auf maximale
Ausgangsleistung abgestimmt, die bei etwa 1,6 W liegt. Nachdem der cw-Modus si-
cher etabliert war, wurde auf den gepulsten Modus (mode locking) umgestellt. Um
diesen zu erhalten, wird der Kerrlinseneffekt, der durch die hohe Lichtintensita¨t im
Kristall entsteht, ausgenutzt. Dabei wird ein Laserpuls mit hoher zeitlich und ra¨um-
lich begrenzter Energie im Kristall fokussiert, wodurch der Strahldurchmesser im
gepulsten Betrieb deutlich verringert wird. Eine enge Blende im Resonator sorgt
dafu¨r, dass nur der durch den Kerreffekt verengte gepulste Strahl versta¨rkt wird,
wa¨hrend der breitere kontinuierliche Laserstrahl unterdru¨ckt wird. Die dabei erhal-
tene Pulsform und die Wiederholrate werden mit Hilfe eines schnellen Zweikanal-
Digitalspeicheroszilloskops (Typ TDS 220/A1, Tektronix Inc.15) kontrolliert, das di-
rekt an den Ausgang der internen Photodiode zur Leistungsmessung des Ti-Saphir-
Lasers angeschlossen wird. Auf diese Weise wird bei einer Pumpleistung von 10 W
ein stabiler, gepulster NIR-Laserstrahl (λ = 760 nm) mit einer Pulsbreite von 200 fs
bei einer Wiederholrate von 76 MHz zur Verfu¨gung gestellt, dessen mittlere Aus-
gangsleistung bei etwa 0,8 W liegt.
Parallel zur Inbetriebnahme des Lasersystems wurde die Einkopplung des
Laserstrahls in das SMI-Mikroskop vorbereitet. Dazu wurde eine hochpra¨zise
Strahlho¨henanpassung mit silberbeschichteten Spiegeln (Typ 13E20ER.2, Newport)
zusammengesetzt aus den Spiegelhaltern (Typ 670-RCB und 670-RCT, Newport)
sowie dem Montagestab (Typ M-70, Newport) montiert, um die Ho¨hendifferenz
zwischen dem Strahlaustritt am Ti-Saphir-Laser und der Strahlebene im SMI-
Interferometer auszugleichen. Zur Anpassung des Laserstrahldurchmessers an die
Pupillenweite der verwendeten Mikroskopobjektive wurde der in Abschnitt 5.1.1 be-
schriebene Kollimator zur Aufweitung des Laserstrahls verwendet. In diesem Fall
werden in den Kollimator eine Konkavlinse mit einer Brennweite von -20 mm und
eine Konvexlinse mit einer Brennweite von 30 mm eingesetzt. Damit konnte ein paral-
leler NIR-Laserstrahl mit einem sichtbaren Durchmesser von etwa 3-5 mm eingestellt
werden.
Interferometer
Die prinzipielle Struktur des trigonalen Interferometeraufbaus wurde bei der Reali-
sierung der Mikroskopie mit Zweiphotonen-Anregung nicht vera¨ndert. Dennoch ist
es erforderlich, einzelne Komponenten des Interferometers an die Verha¨ltnisse der
Zweiphotonen-Anregung anzupassen. In diesem Fall wird ein 50/50-Strahlteiler ver-
wendet, der speziell fu¨r den Nah-Infrarotbereich angefertigt wurde (Typ 50/50 VIS-
15P.O. Box 500 Beaverton, OR 97077
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NIR-Strahlteiler (L/10), AHF). Dabei handelt es sich um ein beschichtetes, planares
Substrat mit einer Dicke von 3 mm und einem Durchmesser von 25 mm, das mit
einer feinjustierbaren Linsenhalterung (Typ U100A, Newport) auf dem Breadboard
befestigt wurde. Auch in diesem Fall wird der unter dem Brewsterwinkel einfallen-
de Laserstrahl zu 50 % transmittiert und zu 50 % unter 90◦ reflektiert. Bei der
Zweiphotonen-Anregung mittels eines gepulsten Ti-Saphir-Lasers kann ein planarer
Strahlteiler an dieser Stelle verwendet werden, da sich Mehrfachreflexionen aufgrund
des zeitlichen Abstands der Laserpulse nicht auf die Interferometrie, die innerhalb
einer Koha¨renzla¨nge stattfindet, auswirken.
Die beiden weiteren Interferometerspiegel und die beiden Objektivhalterungen
mit den Einfokussierlinsen sind identisch zu der in Abschnitt 5.1 dargestellten Konfi-
guration. Fu¨r die Messungen mit Zweiphotonen-Anregung ko¨nnen hier sowohl O¨lim-
mersionsobjektive mit einer numerischen Apertur von NA = 1, 25 bei 100-facher
Vergro¨ßerung als auch Luftobjektive mit 40-facher Vergro¨ßerung bei einer nume-
rischen Apertur von NA = 0, 65 (Standardobjektive, 40x/0,65, Edmund Industrie
Optik GmbH16) verwendet werden. Die Einstellung der Kollimation des Linsensy-
stems aus Einfokussierlinse und Objektiv wird bei Anwendung der Zweiphotonen-
Anregung nicht mittels einer
”
Shearing Plate“ vorgenommen, da die mit den Augen
wahrnehmbare Intensita¨t fu¨r eine derartige Untersuchung nicht ausreicht. Unter die-
ser Voraussetzung wird das Anregungslicht zuerst zur Einfokussierlinse und dann
durch das Objektiv gefu¨hrt. Das Licht, welches das Objektiv nach vorne verla¨sst
wird in einiger Entfernung (hier etwa 1 m) auf einen Schirm projeziert. Die axiale
Position der Einfokussierlinse wird daraufhin solange eingestellt, bis der Durchmesser
des Lichtpunkts auf dem Schirm minimal wird.
Der detektionsseitige dichroitische Strahlteiler, der in die Objektivhal-
terung zwischen Objektiv und Einfokussierlinse eingebaut ist, muss im Falle
der Zweiphotonen-Anregung durch einen Strahlteiler ersetzt werden, welcher das
NIR-Anregungslicht (λ ≥ 720 nm) transmittiert und das sichtbare Detektionslicht
(λ ≤ 680 nm) in den Detektionsstrahlengang reflektiert. Zu diesem Zweck wird ein di-
chroitischer Strahlteiler vom Typ 670 DCXXR (AHF) verwendet. Um eine mo¨glichst
hohe Laserintensita¨t im Objektbereich zu erhalten sowie auch aus Kostengru¨nden,
wurde bei dieser Modifikation auf den identischen Strahlteiler in der zweiten Objek-
tivhalterung verzichtet, da hier eine zusa¨tzliche Detektion u¨ber das zweite Objektiv
nicht in Erwa¨gung gezogen wird.
Die gesamte Justage des Interferometers erfolgt analog zum Mikroskop mit
Einphotonen-Anregung, wobei in diesem Fall die Vorteile der Verwendung des op-
toakustischen Wandlers besonders deutlich werden, da das intensive NIR-Licht von
den Augen nur sehr schwach wahrgenommen wird. Der optoakustische Wandler ist
aber gerade im Infrarotbereich sehr empflindlich, so dass mit dessen Hilfe sehr gut auf
maximale Lichtintensita¨t abgestimmt werden kann. Zur weitgehenden Vermeidung
16Greschbachstraße 23, 76229 Karlsruhe
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der besonderen Gefahren durch den unsichtbaren, leistungsstarken NIR-Strahl bei
den Justagearbeiten wurde ein He-Ne-Laser mit einer Ausgangsleistung von 1 mW
installiert, der ausschließlich als Hilfsmittel zur Justage verwendet und bei Bedarf
anstelle des NIR-Strahls in den Strahlengang eingespiegelt wird. Dazu war es erfor-
derlich, die Strahlen von Ti-Saphir-Laser und He-Ne-Laser im Bereich des Kollima-
tors und damit auch des Mikroskops mo¨glichst genau zu u¨berlagern. Hierzu wurde
zuna¨chst der NIR-Strahl durch den Kollimator gefu¨hrt und die daraus resultierende
Strahlposition auf einem Schirm abgebildet und markiert. Der He-Ne-Laser wurde
dann in den Strahlengang eingespiegelt und auf die Markierung ausgerichtet. Dieser
wesentlich weniger gefa¨hrliche Laserstrahl kann somit bei allen weiteren Vera¨nderun-
gen und Einstellungen am Mikroskop als Justagestrahl verwendet werden, so dass
bei Einkopplung des NIR-Strahls nur noch sehr geringe Korrekturen vorzunehmen
sind.
Die gesamte Objekt- und Spiegelpositionierung wurde nicht modifiziert und
erfolgt wie in Abschnitt 5.1.2 beschrieben.
5.2.2. Aufbau des Detektionsstrahlengangs
Der Strahlengang zur Detektion der durch Zweiphotonen-Anregung hervorgerufe-
nen Fluoreszenzemission entspricht grundsa¨tzlich der in Abschnitt 5.1.3 dargestellten
Konfiguration, wobei aber die speziellen Anforderungen durch die gea¨nderte Anre-
gungswellenla¨nge zu beru¨cksichtigen sind. So ist in diesem Fall ein dichroitischer
Strahlteiler zu verwenden, der das NIR-Anregungslicht transmittiert und das Fluo-
reszenzlicht im sichtbaren Spektralbereich nach oben in den Detektionsstrahlengang
reflektiert. Daru¨berhinaus muss das Blocking-Filter (Typ E700SP, AHF), welches
vor den Detektor gesetzt wird so spezifiziert sein, dass Licht mit Wellenla¨ngen von
λ > 680 nm mo¨glichst vollsta¨ndig geblockt und sichtbares Licht durchgelassen wird.
Das zur Detektion der Fluoreszenzintensita¨t verwendete Detektionssystem besteht
im Fall der Zweiphotonen-Anregung aus der oben beschriebenen CCD-Kamera, vor
die jedoch noch ein Bildversta¨rker vorgeschaltet werden kann, mit dem zeitaufgelo¨ste
Messungen ermo¨glicht werden.
Kamera und Detektionssystem
Zur Detektion des Fluoreszenzlichts im Rahmen der Zweiphotonen-Anregung
wird das Kamerasystem PicoStar HR12 der Firma LaVision GmbH ver-
wendet (siehe Abbildung 5.8). Dieses Detektionssystem beinhaltet die be-
reits in Abschnitt 5.1.3 eingehend beschriebene CCD-Kamera Imager 3,
einenMicro-Channel-Plate(MCP)-Bildversta¨rker sowie einen Picosekunden-
Verzo¨gerungs-Generator. Alle Komponenten werden durch einen Personalcompu-
ter mittels der von LaVision bereitgestellten Software DAVIS angesteuert.
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Abbildung 5.8.: Aufbau und Struktur des Detektionssystems PicoStar HR12, das grundsa¨tzlich
aus dem Bildversta¨rker und der CCD-Kamera zusammengesetzt ist.
Im Rahmen des experimentellen Einsatzes der PicoStar HR12 kann das Detekti-
onssystem sowohl als konventionelle CCD-Kamera als auch in Kombination mit dem
tastbaren MCP-Bildversta¨rker und dem Verzo¨gerungs-Generator zur Messung von
Fluoreszenzlebensdauern herangezogen werden. Auf diese Weise wurde zuerst unter
Fokussierung des Anregungslichts im Objektraum die prinzipielle Realisierung des
Zweiphotonen-Effekts und dessen quadratische Abha¨ngigkeit von der Anregungsin-
tensita¨t mittels der CCD-Kamera u¨berpru¨ft. Zur Messung von Fluoreszenzlebens-
dauern oder auch zur Messung sehr schwacher Fluoreszenzsignale ist der Aufbau
und die Anwendung des kompletten Detektionssystems erforderlich, bei dem es sich
grundsa¨tzlich um eine bildversta¨rkte CCD-Kamera (engl. intensified CCD, ICCD)
mit sehr schnellen Tastzeiten handelt. Dieses System ermo¨glicht neben zeitlich hoch-
aufgelo¨sten Messungen auch die Detektion einzelner Photenen, da die verwendete
Photokathode eine hohe Empfindlichkeit bis in den UV-Bereich aufweist. Der emp-
findliche Bildversta¨rker mit einem Kathodendurchmesser von 18 mm ist mit einem
sehr schnellen elektronischen Shutter ausgestattet, der Tastzeiten bis hinunter
zu 200 ps bei einer Auflo¨sung von 10 Linien/mm und einer Pulswiederholrate von
100 MHz ermo¨glicht. Die Kopplung des Bildversta¨rkers an den CCD-Chip wird mit-
tels eines Linsensystems vorgenommen, welches zwischen dem Austrittsfenster des
Bildversta¨rkers und dem CCD-Chip im Kamerageha¨use eingebaut ist. Der Bild-
versta¨rker selbst ist in einer Vakuumro¨hre untergebracht und besteht aus der Pho-
tokathode, der Micro-Channel-Plate und dem Leuchtschirm. Die durch den
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Detektionsstrahlengang auf die Photokathode fokussierten Photonen erzeugen im
Kathodenmaterial Elektronen, wobei sich bei Photonen der Wellenla¨nge λ ≈ 500 nm
eine Quanteneffizienz von etwa 14% ergibt. Das bedeutet, dass sieben Photonen zur
Generierung eines Elektrons notwendig sind. Das negative Potential der Photoka-
thode gegen die MCP wird nur wa¨hrend der Tastzeit aufrechterhalten, so dass die
Elektronen außerhalb der Tastzeit nicht beschleunigt und folglich auch nicht detek-
tiert werden. Innerhalb der Tastzeit erfolgt eine Beschleunigung der Photoelektronen
auf die MCP. Dabei handelt es sich um eine 1 mm starke Versta¨rkerplatte, die viele
Lo¨cher mit einem Durchmesser von 10µm gruppiert in einer hexagonalen Struktur
entha¨lt. Zwischen Eingang und Ausgang der MCP wird eine Hochspannung in der
Weise angelegt, dass Elektronen, welche mit den Wa¨nden der MCP-Ro¨hren kollidie-
ren, weitere Elektronen (Sekunda¨relektronen) auslo¨sen und dadurch eine
”
Elektro-
nenlawine“ erzeugt wird. Die Versta¨rkung ha¨ngt dabei vor allem von der angelegten
Hochspannung ab und kann maximal etwa den Faktor 104 erreichen. Nach dem Ver-
lassen der MCP wird die entstandene
”
Elektronenlawine“ durch eine Spannung von
6 kV auf den Leuchtschirm beschleunigt, in dem fu¨r jedes eintreffende Elektron etwa
200
”
gru¨ne“ Photonen erzeugt werden. Dieses auf dem Leuchtschirm erzeugte
”
Bild“
wird mittels eines Linsensystems auf den CCD-Chip abgebildet.
MCP 260-800 V nach Werkseinstellung
Leuchtschirm 5,8 kV plus MCP-Spannung
Kathodenspannung -50 bis +50
Negative Vorspannung -50 bis +50
Tabelle 5.2.: Spezifikationen der Bildversta¨rker-Kontrolleinheit (LaVision GmbH).
Die Steuerung des Bildversta¨rkers wird durch eine spezielle Kontrolleinheit vor-
genommen, mit der alle relevanten Parameter eingestellt und u¨berwacht werden.
Die Kontrolleinheit beinhaltet die Niedervolt-Spannungsversorgung mit der auch die
Spannungspulse zur zeitlichen Steuerung des Bildversta¨rkers bereitgestellt werden.
Die zur Bildversta¨rkung erforderlichen Hochspannungen werden mittels einer Hoch-
spannungsversorgung realisiert, deren Spezifikationen in Tabelle 5.2 zusammenge-
fasst sind. Die integrierte Signalverarbeitung ermo¨glicht die Auswahl verschiedener
Arbeitsmodi und Triggerschwellwerte. Dabei sind insgesamt folgende Arbeitsmodi
vorgesehen:
Die Ansteuerung der Bildversta¨rker-Kontrolleinheit erfolgt mittels eines einge-
bauten
”
Microcontrollers“, welcher u¨ber eine serielle RS 232 Schnittstelle durch
den Steuerrechner angesprochen wird.
Um das externe Triggersignal, das in diesem Fall vom Ti-Saphir-Laser gegeben
wird vor dem Triggern des Bildversta¨rkers zeitlich verzo¨gern zu ko¨nnen, wird eine
Picosekunden Verzo¨gerungseinheit ps Delay Unit zwischen den Triggersignalgeber
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Logischer bzw.
”
Slave“-Modus Bindung des Bildversta¨rkers an ein logisches Signal,
z.B. ein PC Triggersignal.
DC-Modus Kontinuierlicher Betrieb des Bildversta¨rkers.
COMB-Modus Generiert ein Zeitfenster (
”
Gate“) fu¨r jedes
ankommende externe Triggersignal.
RF-Modus Der Bildversta¨rker wird mittels eines externen
sinusfo¨rmigen Signals moduliert.
Benutzerdefinierter Modus Dieser Modus kann vom Benutzer
individuell programmiert werden.
Tabelle 5.3.: Arbeitsmodi des Bildversta¨rkers (LaVision GmbH).
Einstellbare Verzo¨gerungszeit 0-20 ns
Interne Verzo¨gerung ≈ 4, 5 ns
Inkrement der Verzo¨gerungsschritte 25 ps
Interner Schrittfehler < 25 ps
Jitter praktisch nicht vorhanden
Charakteristische Impedanz 50Ω
Tabelle 5.4.: Spezifikationen Picosekunden Verzo¨gerungseinheit (LaVision GmbH).
und den Bildversta¨rker geschaltet. Die Verzo¨gerungseinheit basiert auf Verzo¨gerungs-
leitungen verschiedener La¨nge, die u¨ber elektrische Relais geschaltet werden. Auf die-
se Weise werden Verzo¨gerungen bzw. Zeitmessungen mit einer maximalen Dauer von
20 ns in 25 ps Schritten durchfu¨hrbar. Die Spezifikationen der ps Verzo¨gerungsein-
heit sind in Tabelle 5.4 angegeben.
Die Ansteuerung der Picosekunden-Verzo¨gerungseinheit wird ebenfalls mittels ei-
ner RS 232 Schnittstelle u¨ber den Steuerrechner durchgefu¨hrt. Wie bereits erwa¨hnt,
werden alle Komponenten des Detektionssystems mittels der Software DAVIS ver-
waltet, so dass im Rahmen der Messungen ein komfortabler Umgang mit dem De-
tektionssystem gewa¨hrleistet ist. Eine Software zur Steuerung des Mikroskopaufbaus
insbesondere bezu¨glich der Objektpositionierung wurde von Herrn Dr. Benno Al-
brecht in unserer Arbeitsgruppe entwickelt. Beide Programme werden wa¨hrend der
Messungen problemlos unter Verwendung desselben Betriebssystems eingesetzt, was
eine u¨bersichtliche Durchfu¨hrung der Messungen ermo¨glicht.
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In diesem Kapitel werden die Durchfu¨hrung der Messungen und die dabei erhaltenen
Ergebnisse vorgestellt. Dazu wird nach einer kurzen Einfu¨hrung in die Pra¨parati-
on der Objekte und die Feinjustage des Mikroskops einschließlich des Aufsuchens zur
Aufnahme geeigneter Objekte die Durchfu¨hrung der Sequenzaufnahmen beschrieben.
Die mittels dieser Sequenzaufnahmen erhaltenen axialen Intensita¨tsverteilungen wer-
den zur Bestimmung der axialen Positionen und Distanzen einzelner fluoreszierender
Objekte verwendet und lassen daru¨berhinaus auch Ru¨ckschlu¨sse auf die Objektgro¨ße
zu. Zur Auswertung der Messdaten werden die in den Abschnitten 4.4.3 und 4.4.4
vorgestellten Anpassungsmethoden angewendet.
Im zweiten Teil dieses Kapitels werden Messungen und Ergebnisse unter Anwen-
dung der Zweiphotonen-Anregung dargestellt. Dabei werden nach der Vorstellung
erster Testmessungen im bereits weitgehend etablierten fokussierten Betriebsmodus
auch Messungen im Epifluoreszenzmodus beschrieben, bei welchen der Durchmes-
ser des anregenden Laserstrahls auf etwa 40 bis 50 µm aufgeweitet wird. In diesem
Zusammenhang werden auch Messungen der Fluoreszenzlebensdauer an verschiede-
nen Farbstoffen vorgestellt, die als zusa¨tzliche spektrale Signatur zur Unterschei-
dung in der Fluoreszenzmikroskopie herangezogen werden kann. Eine Beschreibung
der Experimente zur Implementierung der SMI-Anregung schließt dieses Kapitel ab.
6.1. Einphotonen-Anregung mit einer
Anregungswellenla¨nge von 458 nm
Die Anregungswellenla¨nge von 458 nm ist besonders gut zur Anregung in der biolo-
gischen Forschung ha¨ufig verwendeter Fluoreszenzfarbstoffe wie beispielsweise Cyan
Flourescent Protein (CFP),
”
Fluorol 555“, einige Coumarine, AMCA-6-dUTP so-
wie Riboflavin geeignet, ohne dazu UV-Lichtquellen verwenden zu mu¨ssen. Weiterhin
ist bei dieser Wellenla¨nge davon auszugehen, dass die in Abschnitt 4.4.4 beschriebe-
ne Gro¨ßenmessung zu kleineren Durchmessern hin ausgedehnt werden kann (siehe
Kalibrationskurven zur Gro¨ßenmessung in Abbildung 4.13 auf Seite 59).
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6.1.1. Durchfu¨hrung der Messungen
Zur Untersuchung der physikalischen Eigenschaften des SMI-Mikroskops und zur
Messung der axialen Intensita¨tsverteilungen kommen in der Regel physikalische
Probeko¨rper bzw. fluoreszierende Nanopartikel, sogenannte Beads zum Einsatz.
In diesem Fall werden gru¨n fluoreszierende Nanopartikel (Polymer Microsphe-
res Green Fluorescing 468/508, Duke Scientific Corp.1) mit Durchmessern von
57 nm, 71 nm, 100 nm, 140 nm und 200 nm verwendet. Bei der Objektpra¨paration
werden 10µl Suspension mit Beads auf einen handelsu¨blichen Objekttra¨ger mit den
Abmessungen L× B ×H = 76 mm × 26 mm × 1 mm aufgebracht. Nach vollsta¨ndi-
gem Eintrocknen der Suspension wird ein Tropfen des Einbettungsmediums Vec-
tashield (n ≈ 1, 46, Vector Laboratories2) auf den Objekttra¨ger getropft. Dieser
Objekttra¨ger wird mit einem Deckglas der Sta¨rke 170µm abgedeckt und an den
Ra¨ndern mit Nagellack versiegelt. Die verwendete Partikel-Suspension wird dabei in
Abha¨ngigkeit von der betrachteten Fragestellung mehr oder weniger stark verdu¨nnt.
So wurde die Feineinstellung des Mikroskops und der dabei erhaltenen Modulation
direkt mit der Suspension des Herstellers vorgenommen, wa¨hrend die Gro¨ßen- und
Positionsmessungen mit einer 1:200 verdu¨nnten Suspension durchgefu¨hrt wurden.
Zur Durchfu¨hrung der Messungen wurde die Ausgangsleistung des Multiline-Ar+-
Lasers auf etwa 2 W eingestellt, so dass sich nach der Aufspaltung der einzelnen
Laserlinien eine Leistung von 20 mW auf der 458 nm-Linie ergab. Daraus folgt eine
Energiedichte von etwa 20mW/30000µm2 ≈ 70W/cm2 im Objektbereich.
Die gesamte Steuerung der Objektpositionierung und Fluoreszenzdetektion wurde
mittels einer Steuersoftware vorgenommen, die in unserer Arbeitsgruppe von Herrn
Dr. Benno Albrecht [Albrecht02a] speziell zu diesem Zweck entwickelt wurde. Zur ab-
schließenden Feinjustage des Mikroskopaufbaus wurde ein Objekttra¨ger mit relativ
dicht liegenden Nanopartikeln mit einem Durchmesser von 100 nm verwendet, der in
die Fokusebene des Detektionsobjektivs eingebracht wurde. Die Positionierung erfolg-
te hier u¨ber die in Abschnitt 5.1.2 beschriebenen Schrittmotoren. Die Belichtungszeit
der Kamera wurde auf 0, 2 bis 0, 4 Sekunden eingestellt. Die Steuersoftware erlaubt
in diesem Zusammenhang Schwellwert und Versta¨rkung der Signaldarstellung am
Bildschirm so zu optimieren, dass die detektierten Objekte gut sichtbar werden. Auf
diese Weise konnte das Interferenzmuster bzw. die Modulation, welche sich im Ob-
jektbereich als Muster abwechselnd heller und dunkler Streifen ausbildet, beobachtet
und optimiert werden. Zur Optimierung der Modulation wurden pra¨zise Einstellun-
gen an den Interferometerspiegeln bzw. dem 50/50-Strahlteiler vorgenommen, um
damit mo¨glichst breite und kontrastreiche Streifen zu erhalten. In diesem Zusam-
menhang sollte auch darauf geachtet werden, dass die Intensita¨t beider Teilstrahlen
im Interferometer gut u¨bereinstimmt (siehe Abschnitt 4.4.4). Diese U¨bereinstimmung
konnte jedoch nur grob abgescha¨tzt werden, indem jeweils ein Teilstrahl abgedeckt
12463 Faber Place, Palo Alto, CA 94303
2Burlingame, California
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und die verbleibende Fluoreszenzintensita¨t in der Signaldarstellung am Bildschirm
beobachtet wurde.
Nach Abschluss der Feineinstellung des Mikroskops wurden Objekttra¨ger mit
verdu¨nnter Bead-Suspension in den Objektbereich eingebracht. Dadurch wurde
gewa¨hrleistet, dass einzelne Nanopartikel beobachtet und deren Position und Gro¨ße
gemessen werden konnten. Das wesentliche Problem in diesem Zusammenhang lag in
einem mo¨glichst schnellen Auffinden zur Messung geeigneter Objekte. DieseObjekt-
suche erfolgte dabei in mehreren Schritten. Nach dem Einbringen des Objekttra¨gers
in den Objektbereich, wurde zuna¨chst die Fokusebene aufgesucht und durch latera-
les Verschieben geeignete Objekte in das Gesichtsfeld der Kamera gebracht. Dazu
wurden ausschließlich die Schrittmotoren verwendet, welche u¨ber den Steuerrechner
mittels eines
”
Joystick“ verfahren werden ko¨nnen. Da dieser Vorgang schnell ablaufen
musste, wurde hier eine kurze Belichtungszeit gewa¨hlt. Die Kameraempfindlichkeit
kann bei Bedarf durch
”
Binning“ (siehe Abschnitt 5.1.3) erho¨ht werden. Nachdem
sich nun die zur Messung vorgesehenen Objekte grob in der Fokusebene befinden,
erfolgte die exakte Feineinstellung der Fokusebene mittels des Piezoverstelltisches,
auf dem der Objekttra¨gerhalter befestigt ist.
Die Aufnahmesoftware wurde so eingerichtet, dass der Piezoverstelltisch auf
dem das Objekt gelagert wird, in 20 nm Schritten entlang der optischen Ach-
se verschoben werden kann. Dies ermo¨glicht die Durchfu¨hrung von Sequenzauf-
nahmen. Dabei wurden von dem zweidimensionalen Gesichtsfeld, welches die zu
untersuchenden Objekte entha¨lt, in der Regel 300 bis 400 Aufnahmen gemacht,
bei denen die axiale Position entlang der optischen Achse jeweils um 20 nm ver-
schoben wurde. Daraus ergab sich ein maximales abgerastertes Raumvolumen von
6, 9µm × 8, 6µm × 8µm ≈ 475µm3. Die Belichtungszeit lag hier in der Regel bei
0,4 s, woraus sich eine Aufnahmezeit von 400× 0, 4 s = 160 s ergab.
Zur Bestimmung der Objektgro¨ßen wurden jeweils einige Bildstapel fu¨r jede nomi-
nelle Beadgro¨ße aufgenommen. Aus diesen Daten wurden dann jeweils 10 bis 15 Ob-
jekte ohne spezielle Auswahlkriterien zufa¨llig ausgewa¨hlt und nach den in Abschnitt
4.4.4 beschriebenen Methoden ausgewertet (siehe Abschnitt 6.1.3). Um daru¨berhin-
aus axiale Distanzmessungen durchfu¨hren zu ko¨nnen, wurden Serien mit jeweils fu¨nf
bis acht Bildstapeln aufgenommen. Das bedeutet, dass jede Objektregion fu¨nf- bis
achtmal hintereinander aufgenommen wurde, ohne dabei eine A¨nderung der Auf-
nahmeparameter vorzunehmen (siehe Abschnitt 6.1.4). Die Aufnahme einer ho¨heren
Zahl von Bildstapeln pro Serie war nicht zu empfehlen, da das Hintergrundrauschen
bei den letzten Bildstapeln in der Regel bereits relativ groß war und es teilweise
zu Verschiebungen der Objekte kam, die durch geringfu¨gige Ungenauigkeiten in der
Ansteuerung der Piezoverstelltische bei der Repositionierung verursacht wurde. In
den meisten der hier betrachteten Fa¨lle lag das Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis bei der
Detektion der untersuchten Objekte zwischen 5 und 10.
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6.1.2. Messung der axialen Intensita¨tsverteilung
Werden die Messungen wie hier beschrieben durchgefu¨hrt, so kann aus den erhal-
tenen Messdaten mittels der in Abschnitt 4.4.2 dargestellten Methode der axiale
Intensita¨tsverlauf (AID) der einzelnen Objekte bestimmt werden. Die dabei insge-
samt detektierte Photonenzahl liegt in der Gro¨ßenordnung von 105 Photonen fu¨r
jedes Objekt. In Abbildung 6.1 sind gemessene axiale Intensita¨tsverla¨ufe fu¨r Beads
unterschiedlicher Gro¨ße zusammengestellt. Alle dargestellten axialen Intensita¨tver-
teilungen entsprechen grundsa¨tzlich der in Abbildung 4.8 auf Seite 50 dargestell-
ten theoretischen Punktbildfunktion des SMI-Mikroskops. Alle Kurven zeigen aus-
gepra¨gte lokale Maxima bzw. Wellenzu¨ge, die einen gegenseitigen Abstand zwischen
170 und 250 nm aufweisen. Der theoretische Wert fu¨r den Wellenfrontenabstand er-
gibt sich fu¨r eine Anregungswellenla¨nge von λ = 458 nm nach Gleichung (4.27) auf
Seite 47 zu 152 nm unter der Annahme, dass der Brechungsindex im Objektraum
bei 1,5 liegt und die interferierenden Teilstrahlen exakt parallel verlaufen (Winkel
ϑ = 0◦). Dies bedeutet, dass die gemessenen Wellenfrontenabsta¨nde teilweise deut-
lich u¨ber dem theoretisch erwarteten Wellenfrontenabstand liegen und daru¨berhin-
aus im Vergleich einzelner Messungen mehr oder weniger stark variieren. Wenn davon
ausgegangen wird, dass der zur Anregung verwendete Laserstrahl eine konstante Wel-
lenla¨nge zur Verfu¨gung stellt, so ko¨nnen diese Abweichungen ausschließlich durch eine
Vera¨nderung des Brechungsindex im Objektbereich oder durch eine Verkippung der
interferierenden Teilstrahlen (Winkel ϑ > 0◦) verursacht werden. Die aus den experi-
mentellen Daten erhaltenen Halbwertsbreiten der Hu¨llkurve in axialer Richtung, die
wesentlich von der numerischen Apertur der verwendeten Objektive und dem Bre-
chungsindex im Objektraum abha¨ngt, liegen bei etwa 2 µm. Dieser Wert ist erneut
deutlich gro¨ßer als die theoretisch berechnete Halbwertsbreite von 780 nm, welche
sich aus Gleichung (2.26) auf Seite 18 ergibt. Diese Abweichung ist jedoch auch zu
erwarten, da die theoretische Halbwertsbreite nur unter idealen, experimentell kaum
realisierbaren Bedingungen erreichbar ist. Das gilt vor allem dann, wenn wie hier
im Aufbau einfache Objektive verwendet werden, die nur wenig auf spha¨rische und
chromatische Aberrationen korrigiert sind. In den Randbereichen der dargestellten
Intensita¨tsverteilungen ist deutlich das Hintergrundrauschen zu erkennen.
Die Tatsache, dass die Intensita¨ten in den lokalen Minima der axialen Inten-
sita¨tsverteilung deutlich von 0 verschieden sind, kann mit der theoretischen Punkt-
bildfunktion des SMI-Mikroskops nicht erkla¨rt werden. Aus diesem Grunde lassen
sich die erhaltenen Messkurven besser durch den Verlauf der Anpassungsfunktion
(4.39) beschreiben, der in Abbildung 4.10 auf Seite 55 gezeigt ist. Bei dieser Anpas-
sungsfunktion wird die Gro¨ße der betrachteten Objekte mit beru¨cksichtigt, indem
eine Relation zwischen der Tiefe der Modulation und der Objektgro¨ße hergestellt
wird (siehe Abschnitt 6.1.3).
Die axiale Intensita¨tverteilung wurde zusa¨tzlich auch unter Verwendung der Hoch-
leistungsobjektive mit Wasserimmersion (Modell PLAPO 63x/NA = 1, 2, Leica
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Abbildung 6.1.: Darstellung experimenteller Messkurven gru¨n fluoreszierender Beads mit einer
nominalen Gro¨ße (Herstellerangaben) von a) 57 nm, b) 71 nm, c) 100 nm, d)
140 nm und e) 200 nm. Die Messungen wurden mit den einfachen Objektiven
durchgefu¨hrt.
GmbH) gemessen. Die dabei erhaltenen Messkurven sind in Abbildung 6.2 darge-
stellt. Der Vergleich der erhaltenen axialen Intensita¨tsverteilungen zeigt, dass un-
abha¨ngig von den verwendeten Objektiven stets die aufgrund der Anregung mittels
Wellenfeld erwartete Modulation detektiert werden kann. In diesem Zusammenhang
ist sowohl der Abstand der Wellenfronten dw und als auch die Halbwertsbreite prak-
tisch unabha¨ngig von den Objektivparametern. Dieser Sachverhalt war zuna¨chst et-
was erstaunlich, da bei Verwendung eines besser korrigierten Hochleistungsobjektivs
eine kleinere Halbwertsbreite der Messkurven erwartet wurde. Tatsa¨chlich wird die
Halbwertsbreite aber im Wesentlichen durch die numerische Apertur der Objektive
bestimmt, welche fu¨r die gu¨nstigen Objektive bei NA = 1, 25 und fu¨r die Hochlei-
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Abbildung 6.2.: Darstellung experimenteller, mittels SMI-Mikroskopie aufgenommener Messkur-
ven gru¨n fluoreszierender Beads mit einer nominalen Gro¨ße (Herstellerangaben)
von a) 57 nm, b) 71 nm, c) 100 nm, d) 140 nm und e) 200 nm. Diese Messungen
wurden mit den Hochleistungsobjektiven durchgefu¨hrt.
stungsobjektive bei NA = 1, 2 liegt. Bei allen gemessenen axialen Intensita¨tsvertei-
lungen ist die Abha¨ngigkeit der Modulationstiefe bzw. des Modulationskontrasts von
der Gro¨ße des gemessenen Objekts offensichtlich. Dabei ist die Modulation unter
Verwendung der Hochleistungsobjektive bei anna¨hernd gleichem Signal-zu-Rausch-
Verha¨ltnis insbesondere fu¨r die gro¨ßeren Objekte weniger stark ausgepra¨gt. Erstaun-
licherweise sind die mit den Hochleistungsobjektiven aufgenommenen axialen Inten-
sita¨tsverteilungungen grundsa¨tzlich etwas sta¨rker verrauscht, was vor allem bei klei-
nen Objekten mit ungu¨nstigerem Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis zu weniger zuverla¨ssi-
gen Aussagen u¨ber die tatsa¨chliche Objektgro¨ße fu¨hrt. Eine mo¨gliche Ursache dafu¨r
ist, dass zur besseren Korrektur der auftretenden Aberrationen eine gro¨ßere Zahl
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von Linsenelementen erforderlich ist, die zu einer Reduzierung der Transmission des
Fluoreszenzlichts fu¨hrt.
6.1.3. Gro¨ßenmessungen
Die Bestimmung der Objektgro¨ße wurde an allen pra¨parierten Objekten (siehe Ab-
schnitt 6.1.1) mittels der in Abschnitt 4.4.4 auf Seite 56 beschriebenen Methode
vorgenommen. Dazu wurden aus den aufgenommenen Datensa¨tzen jeweils etwa 10
bis 15 Objekte ausgewa¨hlt, fu¨r welche die axiale Intensita¨tsverteilung extrahiert wur-
de. Daraufhin wurde die Funktion (4.39) an die Messkurven angepasst, um die zur
Gro¨ßenbestimmung erforderlichen Parameter A und D zu erhalten, aus den nach
Gleichung (4.42) auf Seite 57 der Modulationskontrast berechnet wurde. In die-
sem Zusammenhang wurden wenige der ausgewa¨hlten Objekte noch verworfen, de-
ren axiale Intensita¨tsverteilung nicht sinnvoll angepasst werden konnte. Dieser Fall
trat insbesonere bei kleineren Objekten mit kleinem Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis und
gro¨ßerem Hintergrundrauschen ein. Stark unsymmetrische oder verschobene Kurven
sowie Verteilungen mit Spitzen hoher Intensita¨t außerhalb der Fokusebene, die durch
kurzzeitig detektierte,
”
schwimmende“ Objekte hoher Intensita¨t z.B. in der Immer-
sionsflu¨ssigkeit oder im Einbettungsmedium hervorgerufen wurden, waren ebenfalls
zu verwerfen.
Bei gegebener effektiver Anregungswellenla¨nge, die ebenfalls aus den Anpassungs-
parametern gewonnen wurde, kann u¨ber die in Abschnitt 4.4.4 beschriebenen Kali-
brationskurven (siehe Abbildung 4.13 auf Seite 59) direkt vom Modulationskontrast
auf die Objektgro¨ße geschlossen werden.
Verwendung einfacher, handelsu¨blicher Objektive
Im Rahmen dieser Untersuchungen wurden zuna¨chst die axialen Intensita¨tverteilun-
gen ausgewertet, die unter Verwendung der gu¨nstigen Objektive erhalten wurden.
Dabei wurde die axiale Ausdehnung mehrerer Objekte derselben nominellen Gro¨ße
gemessen, um eine Mittelung durchfu¨hren zu ko¨nnen. Der Fehler der Gro¨ßenmes-
sung ergibt sich dann aus der Standardabweichung der Einzelmessung. Insgesamt
wurden sieben Objekte der nominellen Gro¨ße 200 nm, 14 Objekte der nominellen
Gro¨ße 140 nm, 13 Objekte der nominellen Gro¨ße 100 nm, acht Objekte der nominel-
len Gro¨ße 71 nm und 11 Objekte der nominellen Gro¨ße 57 nm untersucht. Die dabei
erhaltenen Ergebnisse sind in Tabelle 6.1 zusammengestellt. Diese Messungen zeigen,
dass mit den hier vorgestellten Methoden die gemessenen Objektgro¨ßen sowohl von
der erhaltenen Gro¨ßenordnung als auch vom prinzipiellen Verlauf in Abha¨ngigkeit von
der Gro¨ße der Objekte bereits relativ gut mit den nominellen Objektgro¨ßen u¨berein-
stimmen. Der Fehler der angegebenen nominellen Objektgro¨ßen wird vom Hersteller
mit 10% bis 15% angegeben und mit dem Herstellungsverfahren begru¨ndet, bei dem
sowohl der exakte Durchmesser der Beads als auch deren Farbstoffverteilung nicht
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nominelle Gro¨ße [nm] gemessene Gro¨ße [nm] Anzahl der gemessenen Beads
57 78± 8 11
71 93± 5 8
100 103± 12 13
140 126± 9 14
200 150± 14 7
Tabelle 6.1.: Ergebnisse der Gro¨ßenmessungen an Beads unterschiedlicher Gro¨ße. Die angegebe-
nen Fehler entsprechen der Standardabweichung der Einzelmessung.Die nominellen
Gro¨ßen beziehen sich dabei auf Herstellerangaben.
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Abbildung 6.3.: Gro¨ßenmessungen an gru¨n fluoreszierenden Beads. In a) sind die Einzelmessun-
gen fu¨r die verschiedenen Objekte dargestellt. In b) ist der daraus erhaltene
Mittelwert aufgetragen, wobei die Fehlerbalken aus der Standardabweichung der
Einzelmessung berechnet sind. Zum Vergleich sind die nominellen Objektgro¨ßem
eingetragen.
immer genau gleich ist. Bei den Messungen ist daru¨berhinaus festzustellen, dass die
Gerade der gemessenen Werte eine kleinere Steigung aufweist, als die Gerade der
nominellen Werte. Das bedeutet, dass kleine Objekte in den Messungen eher zu
groß und große Objekte eher zu klein gemessen werden. Diese Abweichungen ko¨nnen
neben den u¨blicherweise bei den ersten Messungen an einem Mikroskop-Prototyp
auftretenden Schwierigkeiten auch physikalische Ursachen haben, die im Folgenden
kurz erla¨utert werden. Wie bereits in Abschnitt 4.4.4 im Rahmen der Gro¨ßenbe-
stimmung dargestellt, ha¨ngt die gemessene Objektgro¨ße auch von der Form bzw.
der Farbstoffverteilung der betrachteten Beads ab. In den hier vorgestellten Messun-
gen sowie in [Failla02a, Failla02b] wurde in den Kalibrationskurven eine gaußfo¨rmige
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Farbstoffverteilung angenommen. Besitzen die Objekte dagegen eine kugelfo¨rmige
Farbstoffverteilung oder sind die Farbstoffe nur in einer Kugelschale konzentriert, so
ergeben teilweise deutlich unterschiedliche Kalibrationskurven (siehe Abbildung 4.14
auf Seite 60). Aus diesen Kalibrationskurven ergeben sich bei gleichem Modulations-
kontrast gro¨ßere Objektdimensionen. Daru¨berhinaus wird der Modulationskontrast
durch eine eventuelle Bewegung bzw. Schwingung der Objekte um eine Ruhelage in
axialer Richtung beeinflusst. Im Falle einer Schwingung erscheinen insbesondere klei-
nere Objekte deutlich gro¨ßer, wenn von einer Schwingungsamplitude von einigen 10
Nanometern ausgegangen wird (Untersuchungen: C. Wagner).
Insgesamt ist hier festzuhalten, dass die beschriebene Methode zur Gro¨ßenbe-
stimmung individueller kleiner fluoreszierender Objekte mit Durchmessern erheb-
lich kleiner als die optische Auflo¨sung prinzipiell Ergebnisse liefert, die im We-
sentlichen den angegebenen Objektgro¨ßen entsprechen (siehe Abbildung 6.3). Das
bedeutet, dass unter Verwendung der SMI-Mikroskopie in Kombination mit den
simulierten Kalibrationskurven Gro¨ßenmessungen an Objekten unterhalb der hal-
ben Anregungswellenla¨nge und damit deutlich unterhalb der optischen Auflo¨sung
mo¨glich sind. Dieser Sachverhalt stellt einen erheblichen Fortschritt im Vergleich
zur konfokalen Laser-Scannning-Mikroskopie (CLSM) dar, mit der in axialer Rich-
tung Halbwertsbreiten ≥ 600 nm gemessen werden ko¨nnen und folglich Objekte mit
kleineren Durchmessern stets diese minimale Halbwertsbreite aufweisen (siehe dazu
Vergleich von Gro¨ßenbestimmungen an SMI und CLSM).
Verwendung von Hochleistungsobjektiven
Im folgenden Abschnitt werden Ergebnisse von Gro¨ßenmessungen vorgestellt, die aus
den mittels der besser korrigierten Hochleistungsobjektive aufgenommenen axialen
Intensita¨tsverteilungen erhalten wurden. Sowohl bei der Messung als auch bei der
Auswertung wurde dabei analog zum vorangegangen Abschnitt vorgegangen. Auf
diese Weise wurden sieben Objekte der nominellen Gro¨ße 200 nm, 14 Objekte der
nominellen Gro¨ße 140 nm, 13 Objekte der nominellen Gro¨ße 100 nm, acht Objekte
der nominellen Gro¨ße 71 nm und 11 Objekte der nominellen Gro¨ße 57 nm unter-
sucht. Die Ergebnisse fu¨r diesen Fall sind aus Tabelle 6.2 zu entnehmen. Bei diesen
Messungen sind die gemessenen Objektgro¨ßen bei allen betrachteten Beads gro¨ßer
als bei der Verwendung einfacherer Objektive, und kommen damit bei den Beads mit
einem Durchmesser d > 100 nm der nominellen Objektgro¨ße deutlich na¨her. Die klei-
neren Objekte mit einem Durchmesser von d ≤ 100 nm werden im Gegensatz dazu
bei der Gro¨ßenmessung zu groß gemessen, so dass sich hier eine untere Grenze fu¨r die
Gro¨ßenbestimmung bei etwa 100 nm Durchmesser ergibt. Dies wird vor allem durch
das relativ hohe Hintergrundrauschen in den axialen Intensita¨tsverteilungen (siehe
Abbildung 6.2) verursacht, das eine sinnvolle Anpassung der Parameter erheblich
erschwert.
Mit den hier beschriebenen Messungen gelang es, den Durchmesser einzelner fluo-
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nominelle Gro¨ße [nm] gemessene Gro¨ße [nm] Anzahl der gemessenen Beads
57 104± 17 11
71 108± 20 12
100 127± 17 15
140 136± 11 15
200 165± 25 14
Tabelle 6.2.: Ergebnisse der Gro¨ßenmessungen an Beads unterschiedlicher Gro¨ße, wobei diese Mes-
sungen mit den Hochleistungsobjektiven durchgefu¨hrt wurden. Die angegebenen Feh-
ler entsprechen der Standardabweichung der Einzelmessung. Die nominellen Gro¨ßen
beziehen sich dabei auf Herstellerangaben.
reszierender Objekte mit einem vom Hersteller angegebenen nominellen Durchmes-
sern zwischen 57 und 200 nm zu bestimmen.
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Abbildung 6.4.: Gro¨ßenmessungen an gru¨n fluoreszierenden Beads unter Verwendung von Hoch-
leistungsobjektiven. In a) sind die Einzelmessungen fu¨r die verschiedenen Objek-
te dargestellt. In b) ist der daraus erhaltene Mittelwert aufgetragen, wobei die
Fehlerbalken aus der Standardabweichung der Einzelmessung berechnet werden.
Zum Vergleich sind die nominellen Objektgro¨ßen eingetragen.
Vergleich von Gro¨ßenmessungen am SMI-Mikroskop und am CLSM
Zur Veranschaulichung und Verifizierung der Tatsache, dass mittels der SMI-
Mikroskopie Objektgro¨ßen weit unterhalb der optischen Auflo¨sungsgrenze bestimmt
werden ko¨nnen, wurden vergleichende Messungen derselben Objekte auch am konfo-
kalen Laser-Scanning-Mikroskop durchgefu¨hrt. Dabei wurden dieselben Objekttra¨ger
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wie im Rahmen der SMI-Mikroskopie eingesetzt und mit einem Laserstrahl der Wel-
lenla¨nge von 488 nm zur Fluoreszenz angeregt. Zur Durchfu¨hrung der Messungen
wurde in jeder axialen Ebene ein zweidimensionaler Objektscan mit jeweils 16 Mit-
telungen vorgenommen und die dabei erhaltene Intensita¨t im gru¨nen Farbkanal mit-
tels eines Photomultipliers detektiert. Zur vollsta¨ndigen Erfassung der Objekte in
Richtung der optischen Achse wurden jeweils etwa 20 bis 24 axiale Schnitte bei ei-
ner Schrittweite von 162 nm notwendig. Beispiele fu¨r die dabei erhaltenen axialen
Intensita¨tsverteilungen sind in Abbildung 6.5 gezeigt. Aus diesen Messkurven ist
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Abbildung 6.5.: Am CLSM aufgenommene axiale Intensita¨tsverteilungen. Dabei wurde bei a) ein
140 nm Bead und bei b) ein 57 nm Bead gemessen.
deutlich zu erkennen, dass die Halbwertsbreite FWHM im Wesentlichen unabha¨ngig
von der Gro¨ße des gemessenen Objekts ist, denn die FWHM hat in allen hier be-
trachteten Fa¨llen etwa 5 axiale Schritte zu 162 nm also ca. 810 nm. Ein nicht zu
unterscha¨tzendes Problem im Rahmen der Messungen mit dem konfokalen Laser-
Scanning-Mikroskop stellt das niedrige Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis bei den Daten
der kleinen Objekte dar, welche in Tabelle 6.3 zusammengefasst sind. Hierbei wird
nominelle Gro¨ße [nm] Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis
57 2
71 5
100 8
140 15
200 31
Tabelle 6.3.: Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnisse bei Messungen unterschiedlich großer Objekte am
konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop.
deutlich, dass das Hintergrundrauschen bei den Objekten mit einem Durchmesser
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von 57 bzw. 71 nm bereits so stark war, dass eine Anpassung der Gaußfunktion an
die Messkurve teilweise sehr schwierig war. Aus diesem Grunde weisen die erhalte-
nen Ergebnisse bei diesen Objektgro¨ßen einen relativ großen Fehler auf, weshalb die
entsprechenden Ergebnisse eher als Richtwerte zu verstehen sind. Alle im Rahmen
der Messungen am konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop erhaltenen Halbwertsbrei-
ten der axialen Intensita¨tsverteilungen sind in Tabelle 6.4 zusammengestellt und in
Abbildung 6.6 dargestellt.
nominelle Gro¨ße [nm] FWHM in z-Richtung [nm] Anzahl Beads
57 645± 207 10
71 703± 167 10
100 1012± 171 22
140 749± 70 10
200 967± 66 10
Tabelle 6.4.: Ergebnisse der Gro¨ßenmessungen an Beads unterschiedlicher Gro¨ße am CLSM. Die
angegebenen Fehler entsprechen der Standardabweichung der Einzelmessung. Die
nominellen Gro¨ßen beziehen sich dabei auf Herstellerangaben.
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Abbildung 6.6.: Messungen der FWHM in z-Richtung von gru¨n fluoreszierenden Beads am CLSM.
Hier sind in a) die Einzelmessungen und in b) die Mittelwerte der gemessenen
FWHM aufgetragen. Die Fehler sind aus der Standardabweichung der Einzelmes-
sung berechnet.
Aus diesen Daten ist unmittelbar ersichtlich, dass die gemessene FWHM der
mittels CLSM erhaltenen axialen Intensita¨tsverteilungen zwischen 645 und 1012 nm
liegt und nicht von der individuellen Objektgro¨ße abha¨ngig ist. Dies stimmt mit
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der theoretischen Erwartung u¨berein, welche der CLSM in axialer Richtung eine
optische Auflo¨sung im Sinne des FWHM-Kriteriums von 600 nm unter optimalen
optischen Bedingungen zuschreibt (siehe dazu Abschnitt 3.3.2 auf Seite 28). Fu¨r
die praktische Anwendung bedeutet das, dass fu¨r Objekte mit einer axialen Aus-
dehnung d < 600 nm stets eine FWHM≥ 600 nm gemessen wird und folglich nicht
direkt auf die tatsa¨chliche Gro¨ße geschlossen werden kann. Dies ist hier nur bei Ob-
jekten mo¨glich, die im Vergleich mit der Grenze der optischen Auflo¨sung eine deutlich
gro¨ßere axiale Ausdehnung aufweisen. In Abbildung 6.7 sind die Gro¨ßenmessungen,
die am SMI-Mikroskop und am CLSM durchgefu¨hrt wurden, vergleichend dargestellt.
Der Vergleich dieser Daten zeigt, dass Gro¨ßenmessungen an kleinen fluoreszierenden
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Abbildung 6.7.: Vergleich der Gro¨ßenmessungen, die am SMI-Mikroskop und am CLSM durch-
gefu¨hrt wurden.
Objekten mit einem Durchmesser weit unterhalb der optischen Auflo¨sung nur am
SMI-Mikroskop und nicht am CLSM durchfu¨hrbar sind. Dabei erha¨lt man bei den
Messungen am SMI-Mikroskop einerseits die prinzipell richtige Gro¨ßenordnung, wie
ein Vergleich mit den ebenfalls eingezeichneten nominellen Objektgro¨ßen verdeut-
licht. Andererseits ergibt sich bei den Messungen am SMI-Mikroskop eine eindeutige
Abha¨ngigkeit der gemessenen Objektgro¨ße von den nominellen Werten, wa¨hrend am
CLSM stets eine axiale Halbwertsbreite an der Grenze der optischen Auflo¨sung also
von ≥ 600 nm gemessen wird.
6.1.4. Distanzmessungen
Zur Bestimmung der axialen Distanz von Objekten wurden Serienaufnahmen, d.h.
mehrere identische dreidimensionale Aufnahmen derselben Objektregion an den
Pra¨paraten mit 100 nm Beads aufgenommen. In den daraus erhaltenen Bilddaten
wurden jeweils etwa 10 bis 15 Objekte ausgewa¨hlt, welche in allen Serienaufnah-
men identifiziert und ausgewertet wurden. Der laterale Abstand der Objekte musste
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dabei mindestens 500 nm betragen, um die Schwerpunkte der Fluoreszenzfarbstoff-
verteilungen gut trennen zu ko¨nnen. An die daraus extrahierten axialen Intensita¨ts-
verteilungen wurde wiederum die Anpassungsfunktion (4.39) auf Seite 54 angepasst,
um daraus das Maximum der Hu¨llkurve z1 und das Maximum des Wellenfeldes z2
zu erhalten. Aus diesen Parametern wurde die axiale Distanz der gemessenen Ob-
jekte nach der in Abschnitt 4.4.3 beschriebenen Methode bestimmt. Einige der aus-
gewa¨hlten Objekte wurden nach den bereits in Abschnitt 6.1.3 diskutierten Kriterien
nachtra¨glich verworfen.
Verwendung einfacher, handelsu¨blicher Objektive
Die Messungen axialer Distanzen wurden zuna¨chst an axialen Intensita¨tverteilungen
vorgenommen, die unter Verwendung der einfachen nur wenig korrigierten Objekti-
ve erhalten wurden. Dabei wurde die axiale Position (Lokalisation) der einzelnen
100 nm Beads fu¨r alle erhaltenen Serienaufnahmen bestimmt, in denen die jeweiligen
Objekte eindeutig indentifiziert werden konnten und die axiale Intensita¨tsverteilung
den oben beschriebenen Mindestanforderungen genu¨gte. Dabei ergaben sich fu¨r die
hier untersuchten Objekte jeweils sechs unabha¨ngige, wiederholte Messungen der
Objektposition. Die axiale Distanz wurde daraufhin zwischen zufa¨llig ausgewa¨hlten
Bead-Paaren durchgefu¨hrt und u¨ber die sechs wiederholten Messungen gemittelt.
Als Fehler der Distanzmessung wird hier die Standardabweichung der Einzel-
messung angegeben. Die im Rahmen der Distanzmessungen erhaltenen Ergebnisse
sind aus Tabelle 6.5 zu ersehen. Bei diesen Messungen wurden axiale Objektdistan-
axiale Distanz [nm] Anzahl Serienaufnahmen
Distanz 1-2 195± 397 6
Distanz 2-3 511± 357 6
Distanz 3-4 39± 488 6
Distanz 4-5 116± 455 6
Distanz 5-6 57± 443 6
Distanz 6-7 22± 308 6
Distanz 7-8 16± 548 6
Distanz 8-9 241± 495 6
Distanz 9-10 82± 242 6
Tabelle 6.5.: Axiale Distanzmessungen an Beads mit 100 nm Durchmesser am SMI-Mikroskop un-
ter Verwendung einfacher Objektive. Die angegebenen Fehler entsprechen der Stan-
dardabweichung der Einzelmessung.
zen im Bereich von 16 nm bis zu 511 nm gemessen, wobei kleinere Distanzwerte
grundsa¨tzlich u¨berwiegen. Prinzipiell sollten sich hier nur Distanzen wenig verschie-
den von 0 ergeben, wenn alle Beads auf dem Objekttra¨ger angetrocknet und fixiert
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sind. Unter realen Bedingung ko¨nnen jedoch durch Unebenheiten des Objekttra¨gers,
Kru¨mmung der Wellenfronten, lokale Brechungsindexvariationen und evtl. nicht aus-
reichend fixierte Objekte auch gro¨ßere axiale Distanzen gemessen werden. Der Fehler
der Distanzmessungen lag zwischen 242 nm und 548 nm. Eine Ursache fu¨r diese re-
lativ großen Fehler ist in der großen Halbwertsbreite der Hu¨llkurven der axialen
Intensita¨tsverteilungen zu sehen, die hier bei etwa 2 µm lag. Aus diesem Grunde
war sowohl die Lokalisation des Maximums der Hu¨llkurve als auch die Feststellung
des maximalen Wellenzugs, insbesondere bei verrauschten Messkurven, erheblich er-
schwert. Auf diese Weise konnte es zu Verschiebungen dieser Maximalwerte zwischen
den einzelnen Serienaufnahmen desselben Objekts und damit zu den großen Abwei-
chungen bei der Distanzmessung kommen.
Alle im Rahmen dieser Untersuchungen erhaltenen axialen Distanzen und die
Fehler sind hier signifikant kleiner als die optische Auflo¨sung konventioneller Mi-
kroskopiesysteme in axialer Richtung. Es war zu erwarten, dass die Ergebnisse der
hier vorgestellten Distanzmessungen noch nicht mit den Distanzmessungen an ei-
nem bereits la¨nger vorhandenen SMI-Mikroskop mit anderen Anregungswellenla¨ngen
[Albrecht02a] bzw. den Distanzmessungen mittels konfokaler spektraler Pra¨zisions-
Distanz-Mikroskopie (siehe Abschnitt 3.3.4) vergleichbar waren. Dies lag daran, dass
bei der Evaluierung dieser Daten die Mo¨glichkeiten der ho¨heren Lokalisierungspra¨zi-
sion durch die SMI-Mikroskopie noch nicht vollsta¨ndig ausgescho¨pft werden konnten.
Daru¨berhinaus mu¨ssen noch einige bei der Implementierung und Realisierung eines
neuen Prototyps auftretenden experimentellen Schwierigkeiten u¨berwunden werden.
Insgesamt handelt es sich bei Betrachtung sehr kleiner fluoreszierender Objekte um
eine axiale Distanzauflo¨sung, die bislang mit nicht-konfokalen Systemen nicht erreicht
werden kann.
Verwendung von Hochleistungsobjektiven
Bei der Messung axialer Distanzen wurden dieselben Objekte zum Vergleich auch
mit den besser korrigierten Hochleistungsobjektiven gemessen. Bei der hier vorge-
stellten Serie wurden acht unabha¨ngige Sequenzaufnahmen desselben Objektbereichs
durchgefu¨hrt. Bei der Auswertung dieser Messungen wurden nach Anwendung der im
vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Auswahlkriterien zwischen fu¨nf und sie-
ben unabha¨ngige Messungen der Objektposition vorgenommen und daraus die axiale
Distanz zwischen einzelnen Bead-Paaren bestimmt. Die dabei erhaltenen Objekt-
distanzen sind aus Tabelle 6.6 zu entnehmen. Bei Betrachtung dieser Messwerte ist
auffa¨llig, dass die erhaltenen Distanzen zwischen den einzelnen Objekten im Mittel
relativ groß sind. Zwei gemessene Distanzen sind kleiner als 200 nm, wa¨hrend sich
die meisten hier gemessenen Distanzen in einem Bereich zwischen 315 und 859 nm
bewegen. Dies deutet darauf hin, dass die Objekte nicht vollsta¨ndig fixiert waren und
sich bewegen konnten, oder ein Teil der gemessenen Objekte war auf dem Objekt-
tra¨ger fixiert, wa¨hrend sich andere Objekte in der Schicht des Einbettungsmediums
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axiale Distanz [nm] Anzahl Serienaufnahmen
Distanz 1-2 372± 899 6
Distanz 2-3 723± 652 7
Distanz 3-4 640± 804 7
Distanz 4-5 735± 1120 6
Distanz 5-6 315± 1540 7
Distanz 6-7 356± 1052 7
Distanz 7-8 859± 1062 7
Distanz 8-9 186± 1041 5
Distanz 9-10 191± 1278 6
Tabelle 6.6.: Axiale Distanzmessungen an Beads mit 100 nm Durchmesser am SMI-Mikroskop
unter Verwendung der Hochleistungsobjektive. Die angegebenen Fehler entsprechen
der Standardabweichung der Einzelmessung.
befanden, die einige Mikrometer dick sein kann. Weiterhin ist bei diesen Messun-
gen festzustellen, dass der Fehlerbereich der Distanzmessung ebenfalls sehr groß ist
und im Bereich zwischen 652 und 1540 mm liegt. Neben der großen Halbwertsbreite
der Hu¨llkurven von 2 µm (s.o.) kann dieser Sachverhalt auch durch eine Vera¨nderung
der relativen Position der Objekte im Verlauf der wiederholten Messungen begru¨ndet
werden. Diese Abweichungen konnten entweder durch eine tatsa¨chliche Drift der Be-
ads in axialer Richtung oder durch Ungenauigkeiten bei der Repositionierung des
Piezoverschiebetisches im Rahmen der wiederholten Messungen verursacht werden.
Insgesamt bleibt im Rahmen der Distanzmessungen festzuhalten, dass sich mit
diesem Mikroskop-Prototyp unter guten optischen Bedingungen axiale Distanzen ein-
zelner fluoreszierender Objekte mit einer bisher bei nicht-konfokalen Systemen un-
erreichten Gro¨ßenordnung und Genauigkeit bestimmt werden konnten. Es sind aber
im Vergleich zur spektralen Pra¨zisions-Distanz-Mikroskopie und zu einem bereits
seit einiger Zeit in der praktischen Anwendung befindlichen SMI-Mikroskop unter
Verwendung anderer Anregungswellenla¨ngen noch einige experimentelle Probleme
bei diesem Prototyp zu lo¨sen. Dazu geho¨ren im Rahmen der Distanzmessungen vor
allem die Fixierung der Objekte und die Genauigkeit bei der Repositionierung des
Piezoverstelltisches bei wiederholten Messungen. Die Messungen mit den korrigierten
Hochleistungsobjektiven erbrachten im Rahmen der hier vorgestellten Untersuchun-
gen keine besseren Ergebnisse im Vergleich zu Messungen mit einfacheren Objektiven.
Dadurch erscheint es insgesamt mo¨glich, ein SMI-Mikroskop unter Verwendung der
einfachen Objektive zu betreiben und dadurch erhebliche Kosten einzusparen.
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3D-Darstellung von SMI-Datensa¨tzen
Zur besseren Veranschaulichung der mittels SMI-Mikroskopie erhaltenen Bilddaten
und den daraus erhaltenen tatsa¨chlichen Informationen u¨ber wesentliche physika-
lische Parameter der gemessenen Objekte, wurden zuna¨chst dreidimensionale Dar-
stellungen der gemessenen Rohdaten berechnet. Dazu wurde die Software Povray
angewendet. Auf diese Weise wurde die laterale Objektposition mit dem Maximum
der Fluoreszenzintensita¨t des Objekts in der lateralen Ebene identifiziert. Die axiale
Intensita¨tsverteilung ist deutlich an den modulierenden Strukturen zu erkennen, de-
ren gro¨ßte laterale Ausdehnung mit der axialen Position des maximalen Wellenzugs
korrespondiert.
a) b)
c) d)
Abbildung 6.8.: Dreidimensionale Darstellung von SMI-Datensa¨tzen. In den oberen Bildern ist ein
Bildstapel mit 140 nm Beads, aufgenommen mit einfachen Objektiven, gezeigt.
Die unteren Bilder sind aus einem Bildstapel mit 100 nm Beads extrahiert, die
mit korrigierten Hochleistungsobjektiven aufgenommen wurden. Dabei sind in
den Darstellungen der Rohdaten a) und c) deutlich die modulierten Strukturen
zu erkennen. Aus der gemessenen Objektgro¨ße und der Objektposition wurden
”
realistische“ 3D-Bilder berechnet b) und d).
Um aus diesen Informationen eine dreidimensionale Representation der tatsa¨chli-
chen Verha¨ltnisse insbesondere in Bezug auf die Gro¨ße und Position der betrachteten
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Objekte zu erhalten, musste zuna¨chst die Objektgro¨ße fu¨r die Darstellung festgelegt
werden. Fu¨r die hier dargestellten Bilder wurde dazu auf die nominellen Objektgro¨ßen
zuru¨ckgegriffen, die sich nicht wesentlich von den gemessenen Werten unterscheiden.
Dies gilt insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die Objektgro¨ße in ganzzahligen
Vielfachen der axialen Schrittweite von 20 nm angegeben werden musste. Auf diese
Weise wurden fu¨r die 140 nm Beads 7 Schritte und fu¨r die 100 nm Beads 5 Schritte
als axiale Ausdehnung angegeben. Die Ausdehnung der Objekte in lateraler Rich-
tung wurde mit der FWHM der lateralen Intensita¨tskurven gleichgesetzt, die in der
Regel bei etwa 300 nm lag. Die laterale Objektposition wurde durch die Maxima
der lateralen Intensita¨tsverteilungen festgelegt, wa¨hrend die axiale Position mit der
Position des maximalen Wellenzugs gleichgesetzt wurde. In Abbildung 6.8 sind zwei
SMI-Datensa¨tze dreidimensional dargestellt.
6.2. Zweiphotonen-Anregung
6.2.1. Messungen im fokussierten Modus
Da sowohl bei der Anwendung eines konventionellen Epifluoreszenzmikroskops als
auch eines Mikroskops mit ra¨umlich modulierter Beleuchtung ein planares, auf ei-
ne Kantenla¨nge von einigen 10µm aufgeweitetes Anregungsfeld verwendet wird, war
zuna¨chst zu befu¨rchten, dass die Lichtintensita¨t in einem planaren Wellenfeld fu¨r eine
Mehrphotonen-Anregung nicht ausreichen wird. Aus diesem Grunde wurden zuna¨chst
orientierende Vorversuche mit einem auf die Objektebene fokussierten Laserstrahl
unter Verwendung nur eines der beiden Objektive durchgefu¨hrt, da die konfokale
Mehrphotonen-Mikroskopie bereits weitgehend etabliert ist [Soeller96, Denk95]. Zum
prinzipiellen Nachweis des Zweiphotonen-Effekts wurde der Anregungsstrahlengang
auf der Seite des Detektionsobjektivs so justiert, dass das kollimierte Anregungslicht
ohne Verwendung von Einfokussierlinsen durch das Objektiv direkt in den Objektbe-
reich fokussiert wurde. Dabei wurde der Durchmesser des Fokuspunkts anhand eini-
ger Testaufnahmen auf etwa einen Mikrometer abgescha¨tzt. Die Fluoreszenzemission
wurde daraufhin u¨ber den Detektionsstrahlengang auf die CCD-Kamera abgebildet,
die im Rahmen dieser Messungen vorla¨ufig als konventionelle CCD-Kamera ohne
Bildversta¨rker eingesetzt wurde. Die Belichtungszeit lag fu¨r alle vorgestellten Mes-
sungen bei 0,5 s oder im Falle sehr starker Signale auch darunter. Die Ansteuerung
der Kamera wurde mit der von der LaVision GmbH zur Verfu¨gung gestellten Steuer-
software DAVIS vorgenommen, die spa¨ter auch zur Ansteuerung des Bildversta¨rkers
beno¨tigt wurde (siehe Abschnitt 6.2.2). Das Einbringen der Objekttra¨ger in den Ob-
jektbereich und das Auffinden der Messobjekte erfogte bei diesen Messungen analog
zu dem in Abschnitt 6.1.1 beschriebenen Vorgehen.
Zur Durchfu¨hrung der ersten Experimente wurden die leicht zuga¨nglichen gru¨n
fluoreszierenden Farbstoffe aus Textmarkerstiften mit Ethanol herausgelo¨st und auf
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konventionelle Objekttra¨ger aufgebracht. Diese Farbstoffe, deren exakte Zusammen-
setzung nur grob beschrieben ist, lassen eine gute Fluoreszenzausbeute erwarten. Die-
se Pra¨parate wurden im fokussierten Modus des Mikroskops mittels Zweiphotonen-
Effekt angeregt und die daraus resultierende Fluoreszenzintensita¨t mit der CCD-
Kamera detektiert. Fu¨r diese Untersuchungen wurde ein Hochleistungsobjektiv (Mo-
dell 63x, NA = 1, 2; Leica) mit Wasserimmersion eingesetzt. Unter diesen Bedin-
gungen konnte der Zweiphotonen-Effekt im Objektbereich eindeutig nachgewiesen
und sogar mit
”
bloßem“ Auge durch die NIR-Laserschutzbrille als helles gru¨nliches
Leuchten beobachtet werden. Einige in diesem Zusammenhang von der CCD-Kamera
aufgenommene Bilder sind in Abbildung 6.9 dargestellt. Diese Falschfarbendarstel-
lungen zeigen, dass die Intensita¨t in einem sehr kleinen Bereich um den Fokuspunkt
sehr hoch war und nach außen schnell abnahm. Bei weiteren untersuchten Farbstoff-
proben, die hier nicht dargestellt sind, konnte ein u¨bersteuertes Signal aufgrund der
hohen Intensita¨t selbst bei entsprechender Einstellung der Aufnahmeparameter nicht
vermieden werden.
10 µm
10 µm
Abbildung 6.9.: Zweiphotonen-Anregung fluoreszierender Farbstoffe im fokussierten Modus.
Zur weiteren Untersuchung des fokussierten Anregungsmodus wurden in Was-
ser suspendierte Zinksulfid-(ZnS)-Kristalle auf einen Objekttra¨ger pra¨pariert und
mit einem Deckglas abgedeckt. Es wurde gefunden, dass die ZnS-Kristalle gut u¨ber
Zweiphotonen-Effekt anregbar sind. Im Rahmen dieser Experimente wurden die Kri-
stalle zuna¨chst mittels einer Weißlichtquelle im Durchlicht aufgenommen, um die Fo-
kusebene aufzufinden, in der eine
”
scharfe“ Abbildung auf die CCD-Kamera erfolgt.
Daraufhin wurde der Ti-Saphir-Laser zur Realisierung der Zweiphotonen-Anregung
zugeschaltet. Eine der dabei erhaltenen Aufnahmen ist in Abbildung 6.10 zu sehen.
In dieser Falschfarbendarstellung heben sich die Kristalle deutlich als dunkle Struk-
turen im Durchlicht ab. Der Bereich, in dem Zweiphotonen-Anregung stattfand ist
aufgrund der hohen Fluoreszenzintensita¨t ebenfalls klar erkennbar (helle Bereiche).
Nach diesem ersten Nachweis des Zweiphotonen-Effekts wurden weitere Pra¨pa-
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10 µm
10 µm
10 µm
Abbildung 6.10.: Zweiphotonen-Anregung von ZnS-Kristallen im fokussierten Modus bei gleich-
zeitiger Durchlichtbeleuchtung.
rate hergestellt und auf Zweiphotonen-Effekt untersucht. So wurden mit DA-
PI bzw. H33258 (Farbstoff zum Anfa¨rben von DNA) gefa¨rbte Hefezellen, UV-
anregbare Mikropartikel (FluoSpheres carboxylate-modified microspheres d=200 nm
(365/415), Molecular Probes3) sowie andere Farbstoffe wie Coumarin (7-amino-4-
methylcoumarin) oder Dapoxyl (2-aminoethylsulfonamide) auf Objekttra¨gern pra¨pa-
riert. Dazu wurden jeweils etwa 10µl entsprechender Lo¨sung auf die Objekttra¨ger
aufgebracht, eingebettet und mit einem Deckglas abgedeckt. Dabei war vor allem
die Frage zu untersuchen, ob auch die kleinen UV-anregbaren Mikropartikel mittels
Zweiphotonen-Effekt angeregt werden konnten, um diese spa¨ter im Epifluoreszenz-
modus einsetzen zu ko¨nnen. Bei diesen Messungen stellte sich heraus, dass sich diese
Pra¨parate u¨ber den Zweiphotonen-Effekt zur Fluoreszenz anregen ließen, die ein-
deutig von der CCD-Kamera detektiert werden konnte. In Abbildung 6.11 ist die
Zweiphotonen-Anregung der UV-anregbaren Mikropartikel mit einem Durchmesser
von d = 200 nm im fokussierten Modus gezeigt. Dabei ergab sich bei einem Signal-
zu-Rausch-Verha¨ltnis von 30 eine Halbwertsbreite FWHM von 5, 2µm. Diese Werte
wurden direkt aus den erhaltenen Profilkurven abgelesen. Daraus ist zu ersehen, dass
es sich bei dem fluoreszierenden Objekt um einen Cluster aus mehreren Mikroparti-
keln handelte.
Um die im Rahmen der Zweiphotonen-Anregung erwartete quadratische
Abha¨ngigkeit der Fluoreszenzintensita¨t von der Intensita¨t der Anregung zu besta¨ti-
gen, wurden verschiedene Graufilter mit Transmissionsfaktoren zwischen 0,92 und
0,1 zur Abschwa¨chung des Anregungslichts verwendet. Diese Graufilter wurden vor
dem Strahlaustritt des Ti-Saphir-Lasers direkt in den Strahlengang senkrecht zur op-
tischen Achse eingebracht. Dabei musste insbesondere darauf geachtet werden, dass
die Strahllage nicht durch eine Verkippung der verwendeten Graufilter erheblich be-
3Eugene, Oregon USA
106
6.2. Zweiphotonen-Anregung
10 µm
10 µm
10 µm
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
67 87 107 127 147 167
FWHM=
5,2 µm
µm
In
te
n
s
itä
t [
CC
D
-
Co
u
n
ts
]
Abbildung 6.11.: Zweiphotonen-Anregung von UV-anregbaren Mikropartikeln (d = 200 nm) im
fokussierten Modus. Aus dem lateralen Intensita¨tsprofil ergibt sich eine FWHM
von 5, 2µm, so dass bei diesem Objekt von einem Cluster aus Mikropartikeln
auszugehen ist.
einflusst wurde. Unter dieser Voraussetzung wurden verschiedene Konfigurationen
untersucht, unter denen die unerwu¨nschte Verkippung der Filter so gering gehalten
werden konnte, dass sich kein wesentlich sto¨render Einfluss auf die Messungen ergab.
Da zur Durchfu¨hrung der Messungen bis zu zehn Graufilter jeweils manuell ausge-
tauscht und eingesetzt wurden, nahmen die Messungen einige Minuten in Anspruch,
so dass eine ausreichende zeitliche Konstanz der Fluoreszenzemission dringend er-
forderlich war. Aus diesem Grunde wurde getestet, welche Farbstoffe unter welchen
Pra¨parationsbedingungen eine fu¨r diese Messungen ausreichende Photostabilita¨t auf-
weisen. Das Auffinden geeigneter Farbstoffe fu¨r diese Untersuchung erwies sich jedoch
als schwierig, da alle bis zu diesem Zeitpunkt verwendeten Farbstoffe starkes Aus-
bleichverhalten unter Anwendung der Zweiphotonen-Anregung im fokussierten Mo-
dus zeigten. Schließlich stellte sich heraus, dass der gru¨n fluoreszierende Farbstoff
aus den Textmarkern fu¨r diese Messungen am besten geeignet war, da er bei hoher
Fluoereszenzintensita¨t die gro¨ßte Photostabilita¨t aufwies. Weiterhin mussten geeig-
nete Objekte bzw. Regionen auf dem Objekttra¨ger ausgewa¨hlt werden, die diese Sta-
bilita¨tsbedingungen erfu¨llten. Diese Randbedingungen sind auch die Ursache dafu¨r,
dass es nur wenige vollsta¨ndige Messkurven gibt, bei denen alle Filter durchgemes-
sen werden konnten. Alle durchgefu¨hrten Untersuchungen zeigten jedoch deutlich die
theoretisch erwartete quadratische Abha¨ngigkeit der mittels Zweiphotonen-Anregung
erhaltenen Fluoreszenzintensita¨t vom Photonenfluss des Anregungslichts. In Abbil-
dung 6.12 sind die Messwerte aufgetragen die aus zwei Messserien der Fluoreszenzin-
tensita¨t in Abha¨ngigkeit von der Intensita¨t der Zweiphotonen-Anregung erhalten
wurden. In diesem Zusammenhang wird eine vollsta¨ndige Messreihe, die Datenpunkte
fu¨r alle verwendeten Graufilter beinhaltet, mit einer berechneten Parabel bezogen auf
die Maximalintensita¨t verglichen. Dabei ergibt sich, dass diese Messung gut durch die
erwartete quadratische Funktion beschrieben werden kann. Fu¨r eine zweite Messrei-
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he, in welcher fu¨r zwei Filter keine Messpunkte vorlagen, wurde eine Trendlinie
berechnet, die einen Potenzwert von 1,89 liefert und somit gut mit einem Potenzwert
von 2 vertra¨glich ist. Alle in diesem Zusammenhang durchgefu¨hrten Untersuchungen
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Abbildung 6.12.: Darstellung der Fluoreszenzintensita¨t in Abha¨ngigkeit von der Intensita¨t der
Zweiphotonen-Anregung.
legen eindeutig den Schluss nahe, dass die hier detektierten Fluoreszenzemissionen
tatsa¨chlich u¨ber den Zweiphotonen-Effekt angeregt wurden.
6.2.2. Messungen der Fluoreszenzlebensdauer im fokussierten
Modus
Zur Messung von Fluoreszenzlebensdauern wurde ein im ns-Bereich schnell schalt-
barer Bildversta¨rker vor die CCD-Kamera montiert. Dieser Bildversta¨rker hat ein
einstellbares Zeitfenster, dessen La¨nge fu¨r die Aufnahmen in einem Bereich zwischen
200 und 1000 ps variiert werden kann. Zur Tastung des Bildversta¨rkers ist ein mittels
Vorversta¨rker elektrisch angepasstes schnelles Triggersignal vom Ti-Saphir-Laser er-
forderlich, welches u¨ber eine regelbare Verzo¨gerungsleitung zeitlich verzo¨gert werden
kann. Damit wird festgelegt, nach welcher Zeit im Nanosekundenbereich nach einem
Triggersignal die Aufnahme gestartet werden soll. Dieses Zeitintervall kann zwischen
0 und 20 ns in Schritten von 25 ps eingestellt werden. Auf diese Weise wird das Zeit-
fenster bei der ersten Messung ohne Verzo¨gerung direkt nach dem Laserpuls geo¨ffnet
und nach der eingestellten La¨nge des Zeitfensters von in der Regel 1000 ps wieder
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geschlossen. Bei jedem weiteren Laserpuls wird die Verzo¨gerungszeit vor dem O¨ff-
nen des Zeitfensters um 25 ps erho¨ht, bis eine Gesamtmesszeit von 20 ns nach einem
Laserpuls abgedeckt ist. Diese Messmethode hat jedoch auch einen Einfluss auf die
effektive Belichtungszeit des CCD-Chips. Geht man von einer Belichtungszeit von
einer Sekunde aus, so wird der Chip dabei nur alle 13,2 ns fu¨r jeweils 1000 ps= 1 ns
belichtet, so dass sich eine effektive Belichtungszeit von 1/13, 2 s = 76ms ergibt. Dem
steht die Mo¨glichkeit gegenu¨ber mit dem Bildversta¨rker auch einzelne Photonen mit-
tels einer hohen Versta¨rkerspannung zu detektieren, so dass bei entsprechend einge-
stellter Spannung auch kleine effektive Belichtungszeiten zur Detektion fluoreszieren-
der Objekte ausreichen. Die Ansteuerung des kompletten Detektionssystems konnte
im Rahmen dieser Messungen ausschließlich mit der Software DAVIS bewerkstel-
ligt werden, so dass ein Parallelbetrieb von DAVIS und dem Steuerprogramm des
SMI-Mikroskops erforderlich war. Insgesamt erha¨lt man aus diesen Messungen ein
Zeitprofil der Fluoreszenzintensita¨t, aus dem die Fluoreszenzlebensdauer bestimmt
werden kann.
Auf dieser Grundlage wurden Messungen von Fluoreszenzlebensdauern an den
pra¨parierten Objekten durchgefu¨hrt. Nach Auswahl eines einzelnen zur Messung vor-
gesehenen Bereichs bzw. Objekts mittels einer kleinen ROI (engl. Region of Interest),
welche nur dieses Objekt entha¨lt, wurden die Fluoreszenzlebensdauern der Objekte
gemessen. Nach dem Start der Messungen wurde jeweils ein Zeitintervall von insge-
samt 20 ns abgetastet, wobei sich ein zeitlich exponentiell verlaufender Intensita¨ts-
verlauf ergab, der im Weiteren als Lebensdauerprofil bezeichnet wird.
Zur Auswertung dieser Lebensdauerprofile wurden jeweils Exponentialfunktio-
nen bzw. die Summe mehrerer Exponentialfunktionen (fu¨r bi- und triexponentielle
Zerfa¨lle) an die Profile angepasst und danach aus den Anpassungsparametern die
Fluoreszenzlebensdauer bestimmt. Diese Anpassungen wurden mit der Software DA-
VIS vorgenommen. Insgesamt erwies es sich dabei als sinnvoll, jeweils eine Expo-
nentialfunktion mehr fu¨r die Anpassung heranziehen als bezu¨glich der Anzahl der
tatsa¨chlichen Zerfallskomponenten des Farbstoffs notwendig erscheint. Durch die-
se zusa¨tzlichen
”
Freiheitsgrade“, wird die Anpassung zuverla¨ssiger. Die Genauigkeit
bzw. der Fehler dieser Anpassungsmethode liegt dabei in der Gro¨ßenordnung von 15
bis 20% und kann sowohl u¨ber wiederholte Messungen an demselben Farbstoff als
auch mittels der Variation der Anpassungsparameter abgescha¨tzt werden.
Bei den durchgefu¨hrten Messungen wurden dabei abha¨ngig vom untersuchten
Farbstoff Fluoreszenzlebensdauern von etwa 300 Picosekunden bis u¨ber 12 Nanose-
kunden festgestellt. Selbst bei chemisch reinen Fluoreszenzfarbstoffen ist zu erwarten,
dass zum Beispiel durch Anlagerung an andere Moleku¨le (z.B. Proteine) die Fluo-
reszenzlebensdauer durch die Vera¨nderung der Mikroumgebung beeinflusst wird. In
diesem Falle wu¨rde man als Messergebnis eine U¨berlagerung der Lebensdauer des
freien und des angelagerten Farbstoffs erwarten. Solche zusammengesetzten Abkling-
funktionen wurden durch Anpassen mehrerer Exponentialfunktionen entfaltet.
Als sto¨rend erwies sich bei der Messung der Fluoreszenzlebensdauer zuna¨chst das
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Abbildung 6.13.: Lebensdauerprofile der Farbstoffe Coumarin a), Dapoxyl b) und F-Rot c). Dar-
aus ergeben sich Fluoreszenzlebensdauern von (1, 6 ± 0, 2) ns, (6, 2 ± 0, 9) ns
und > 12 ns
ungu¨nstige Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis, das im Wesentlichen durch in die Kame-
ra gelangendes Streulicht verursacht wurde. Durch Verwendung der in Abschnitt
5.1 erwa¨hnten kleineren Abdeckungen fu¨r den Detektionsstrahlengang und nach
Durchfu¨hrung weiterer Maßnahmen zur Reduzierung des Raumlichts konnte durch
Abschirmung von Streulicht ein wesentlich besseres Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis er-
reicht werden. Die hohe Wiederholfrequenz des Ti-Saphir-Lasers la¨sst Lebensdauer-
messungen bis zu einer maximalen Zeit von 13,2 ns mit einer Auflo¨sung im Picose-
kundenbereich zu. Zur Messung la¨ngerer Fluoreszenzabklingzeiten ko¨nnte ein elektro-
optischer Puls-Selektor (
”
Puls-Picker“) zur Erzeugung einer kleineren Wiederholrate
verwendet werden. Dies ist jedoch fu¨r die meisten in der Biologie eingesetzten Fluo-
rophore (mit Ausnahme langlebiger Lanthaniden-Chelate) nicht unbedingt notwen-
dig. Beispiele mehrerer aus den Lebensdauermessungen erhaltener Lebensdauerprofile
sind in Abbildung 6.13 dargestellt. Fu¨r die meisten hier untersuchten Fluoreszenz-
farbstoffe ergeben sich demnach Lebensdauern zwischen etwa 2 und 7 Nanosekunden,
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wobei es auch Farbstoffe mit deutlich gro¨ßerer Lebensdauer gibt. Speziell ergibt sich
eine Lebensdauer von (1, 6± 0, 2) ns fu¨r Coumarin und von (6, 2± 0, 9) ns fu¨r Da-
poxyl. Zu den Farbstoffen mit großer Lebensdauer geho¨rt zum Beispiel auch der
untersuchte Farbstoff F-Rot (entwickelt bei BASF), dessen genaue Struktur und Zu-
sammensetzung nicht vero¨ffentlicht ist. Bei allen hier dargestellten Lebensdauerprofi-
len liegen mehrere Zerfallskomponenten mit unterschiedlicher Zerfallszeit vor. In der
Regel muss davon ausgegangen werden, dass die gro¨ßte Zerfallszeit auch die Haupt-
zerfallskomponente des reinen Farbstoffs darstellt. Ku¨rzere Zerfallszeiten werden vor
allem durch die Mikroumgebung oder den Anregungsmechanismus verursacht. In den
hier gezeigten Profilen erscheint die lange Zerfallskomponente deutlich unterdru¨ckt,
wa¨hrend die kurzen Zerfallskomponenten mit einem schnellen Abfallen der Profile
u¨berwiegen. Dieser Sachverhalt kann hier mit der hohen Anregungsintensita¨t erkla¨rt
werden. Dadurch kann es zum Einen zu einer schnellen Vera¨nderung der Mikroumge-
bung kommen, welche die Fluoreszenzemission der langlebigen Farbstoffkomponen-
ten unterdru¨ckt. Zum Anderen muss auch mit einer photochemischen Zersetzung
der Farbstoffe gerechnet werden, die vor allem die langlebigen Farbstoffkomponenten
betrifft.
6.2.3. Messungen im Epifluoreszenzmodus
Das wesentliche hier zu lo¨sende Grundproblem war die Frage, inwieweit es im SMI-
Modus u¨berhaupt mo¨glich ist, kleine Objekte auch dann mittels Zweiphotonen-Effekt
anzuregen, wenn die Anregungsenergie nicht wie im konfokalen Mikroskop auf einen
winzigen Bereich von etwa einen Quadratmikrometer fokussiert ist, sondern, wie im
Epifluoreszenz- und SMI-Betrieb erforderlich, u¨ber ein Gebiet von mehreren Quadrat-
mikrometern (z.B.: 10 Mikrometer Durchmesser) verteilt wird. Fu¨r dieses grundle-
gende Problem gab es folgende theoretische Abscha¨tzung, welche eine SMI-Anregung
mittels Zweiphotonen-Effekt prinzipiell mo¨glich erscheinen ließ: Ausgangspunkt fu¨r
eine Abscha¨tzung des detektierbaren Fluoreszenzsignals Ndet ist dabei die Anzahl
der Zweiphotonen-Absorptionsprozesse Nex, die durch den Anregungswirkungsquer-
schnitt σ, die Farbstoffkonzentration C und die Photonenflussdichte des Anregungs-
lichts Φ in einem Volumenelement dV u¨ber das Zeitintervall dt wie folgt bestimmt
wird:
dNex(~r, t) = σC(~r)Φ
2(~r, t)dV dt (6.1)
Die mittlere Anzahl detektierbarer Fluoreszenzphotonen aus dem Anregungsvolumen
Ndet ist dabei im Wesentlichen abha¨ngig von der Geometrie des Aufbaus, bestimmt
durch den halben O¨ffnungswinkel ϑ, dem Brechungsindex n sowie dem Vergleich
der La¨nge der axialen Anregungszone (ASMI , Aconfocal) und der Fla¨che des lateralen
Anregungsbereichs (LSMI , Lconfocal) im SMI- bzw. konfokalen Mikroskop, wobei sich
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folgender Zusammenhang ergibt:
Ndet = 0, 2pi(1− cos ϑ) n
h2c2
T 2LaserP
2
Laser
λgpASMILconfocal
fτAconfocalLSMI
CσTdetQdetVbleichtint (6.2)
Dabei werden auch die Eigenschaften des zur Anregung verwendeten Ti-Saphir-Lasers
beru¨cksichtigt, welche durch die Anregungswellenla¨nge λ, die mittlere Laserleistung
PLaser, die Pulsform gp, die Pulswiederholfrequenz f und die Pulsdauer τ beschrie-
ben werden. Die Transmissionseigenschaften des Mikroskopaufbaus werden durch die
Parameter TLaser fu¨r die Transmission der Laseranregung und Tdet fu¨r die Transmis-
sion des Detektionslichts beschrieben. Weiterhin sind die Farbstoffkonzentration C,
der Wirkungsquerschnitt σ2, Verluste durch Ausbleichen Vbleich, die Quanteneffizi-
enz des detektierenden Systems Qdet und die Integrationszeit tint in die Abscha¨tzung
bezu¨glich der detektierbaren Fluoreszenzphotonen mit einzubeziehen.
In den hier angegebenen Formeln wird das gesamte Anregungsvolumen betrachtet.
Um daraus die Anzahl der detektierbaren Fluoreszenzphotonen pro Pixel zu erhalten,
wird bei einem Epifluoreszenz- bez. SMI-Mikroskop die Anzahl der detektierten Pho-
tonen Ndet durch die Anzahl der beleuchteten Pixel dividiert. Bei Verwendung einer
100-fachen Vergro¨ßerung und einer angenommenen Pixelgro¨ße von 10µm× 10µm
wird die Querschnittsfla¨che des Anregungsvolumens von 100µm2 auf eine Fla¨che mit
100× 100 = 104 Pixeln abgebildet.
Bei Betrachtung von Aufnahmen mit Fa¨rbung großer zellula¨rer Strukturen erha¨lt
man bei der Annahme von realistischen SMI-Parametern und unter Verwendung ei-
ner konventionellen CCD-Kamera (Quantenwirkungsgrad 0,4) eine mittlere Anzahl
von etwa 100 detektierbaren Photonen pro Pixel bei einer angenommenen Belich-
tungszeit von einer Sekunde. Werden dagegen Aufnahmen mit Markierungen kleiner
zellula¨rer Strukturen betrachtet, so ist die Situation wesentlich komplizierter. Un-
ter dieser Voraussetzung wird in einer
”
worst case“-Abscha¨tzung von einer um vier
Gro¨ßenordnungen geringeren Farbstoffkonzentration ausgegangen, was einer Anzahl
von etwa 500 Fluorochromen im SMI-Anregungsvolumen entspricht. Entsprechend
sinkt auch die Anzahl der detektierbaren Photonen. Auf der anderen Seite kann je-
doch davon ausgegangen werden, dass diese Fluorochrome in einem Volumen von nur
1% des Anregungsvolumens konzentriert sind, so dass die lokale Fluoreszenzintensia¨t
um das 100-fache ansteigt. Insgesamt verringert sich also die Anzahl der detektier-
baren Photonen um etwa zwei Gro¨ßenordnungen im Vergleich zu großen zellula¨ren
Strukturen, wenn ein Farbstoff mit gleichem Wirkungsquerschnitt fu¨r Zweiphotonen-
Anregung verwendet wird. Das entspricht einem Photon pro Pixel. Bei Verwendung
eines Farbstoffes mit hohem Wirkungsquerschnitt, wie z.B. Rhodamin B ko¨nnen so
auch unter diesen Bedingungen etwa 130 Photonen pro Pixel detektiert werden, wenn
die Belichtungszeit eine Sekunde betra¨gt. Dieser Wert kann folglich im Idealfall gro¨ßer
sein als die mittlere Photonenzahl bei großfla¨chigen Objekten, da hier durch die Auf-
konzentrierung der Fluorophore ein besseres Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis bei gleich-
zeitig geringerer Hintergrundfluoreszenz zu erwarten ist.
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6.2.4. Durchfu¨hrung der Experimente
Da es zu Beginn der hier vorgenommenen Arbeiten noch keine experimentellen Be-
weise fu¨r eine Zweiphotonen-Anregung im Epifluoreszenzmodus gab, stand die expe-
rimentelle Kla¨rung dieser grundlegenden Frage zuna¨chst im Vordergrund. Nachdem
nun die prinzipielle Machbarkeit der Zweiphotonen-Anregung im fokussierten Mo-
dus gezeigt war (siehe Abschnitt 6.2.1), wurde die experimentelle Realisierung des
Epifluoreszenzmodus im parallelen Anregungslicht durchgefu¨hrt. Um einen auf eini-
ge 10µm Durchmesser aufgeweiteten, parallelen Strahl im Objektbereich zwischen
den beiden Objektiven zu erhalten, musste der zur Anregung verwendete Laserstrahl
durch eine Einfokussierlinse (achromatische Duplettlinse, siehe Abschnitt 5.1.1) in
die hintere Fokusebene der Objektive einfokussiert werden. In diesem Zusammen-
hang musste auch darauf geachtet werden, dass nicht in die Verkittungsebenen der
Objektive fokussiert wird, um eventuelle Bescha¨digungen der Objektive durch die
hohe Laserleistung von etwa 50 kW pro Laserpuls zu vermeiden. Da die Objektiv-
hersteller die genaue Zusammensetzung der Objektive nicht vero¨ffentlichen, wurde
aus diesem Grunde entschieden, zuna¨chst nicht die Hochleistungsobjektive (63-fach,
NA = 1, 2, Wasserimmersion, Leica Microsystems), sondern einfachere, preisgu¨nsti-
ge Objektive (Luftobjektiv 40-fach, NA = 0, 65, Edmund Optics, bzw. O¨limmersi-
onsobjektiv 100-fach, NA = 1, 2, Euromex) zu verwenden. Unter Verwendung der
achromatischen Duplettlinsen mit einer Brennweite von f = 80 mm ließ sich die er-
forderliche Strahlcharakteristik im Objektraum herstellen. Die genaue Justage der
lateralen und insbesondere der axialen Position der Einfokussierlinsen zu den Objek-
tiven wurde nach der in Abschnitt 5.2.1 beschriebenen Methode vorgenommen und
durch Messung des Strahldurchmessers in verschiedenen Projektionsabsta¨nden veri-
fiziert. Zur Detektion der u¨ber Zweiphotonen-Anregung im Epifluoreszenzmodus er-
haltenen Fluoreszenzemission wurde das gesamte Detektionssystem einschließlich des
Bildversta¨rkers verwendet, da hier voraussichtlich auch sehr schwache Fluoreszenzsi-
gnale detektiert werden mussten. Die Belichtungszeit lag dabei bei einer Sekunde bis
hin zu fu¨nf Sekunden, so dass sich eine effektive Belichtungszeit von maximal 500 ms
ergab. Die Versta¨rkungsspannung am Bildversta¨rker betrug in der Regel 550 V. Mit
diesen Einstellungen wurde eine gute Sichtbarkeit der angenommenen Fluoreszenze-
mission erwartet.
Die Messungen von Zweiphotonen-Fluoreszenzen im Epifluoreszenzmodus wur-
den am Farbstoff eines gru¨n fluoreszierenden Markierungsstiftes vorgenommen, der
als homogene Schicht auf den Objekttra¨ger aufgebracht wurde. Es wurde das Objek-
tiv mit 40-facher Vergro¨ßerung bei einer numerischen Apertur von 0,65 verwendet.
Es konnte gezeigt werden, dass dieser Farbstoff bei Anregung mit einem parallelen
Strahl von etwa 40 Mikrometer Durchmesser gut anzuregen ist. Das bedeutet, dass
der Zweiphotonen-Effekt auch bei homogener Ausleuchtung im Epifluoreszenzmodus
nachgewiesen wurde. Daraufhin wurden auch andere Farbstoffe, z.B.: Bisbenzimid
(komplexiert an DNA), Coumarin, Dapoxyl (s.o.) und 1,8 ANS (1-anilinonaphtalene-
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Abbildung 6.14.: Zweiphotonen-Anregung von Rhodamin-6G-Kristallen im Epifluoreszenzmo-
dus, wobei der Durchmesser der Anregungszone auf etwa 40µm aufgeweitet
ist.
8-sulfonic acid) untersucht, welche alle gut im Epifluoreszenzmodus mit einem Strahl-
durchmesser von 40 Mikrometer anregbar waren und teilweise Strukturen durch Aus-
kristallisieren zeigten. So ließen sich zum Beispiel Rhodamin-6G-Kristalle gut anregen
(siehe Abbildung 6.14). Selbst bei dieser eher großfla¨chigen Struktur konnte ein gutes
Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis von 40 erzielt werden. Die Kristallgro¨ße kann dabei aus
der Halbwertsbreite FWHM des lateralen Intensita¨tsprofils zu 13, 1µm abgescha¨tzt
werden. Weiterhin wurden Mikropartikel mit verschiedenen Anregungsspektren und
Durchmessern untersucht. Dabei lieferten vor allem die gru¨n fluoreszierenden Par-
tikel mit 2µm Durchmesser (Fluoresbrite Carboxylate YG 2 Micron Microspheres,
Polysciences, Inc.4) gute Ergebnisse (siehe Abbildung 6.15). Die angeregten Partikel
sind innerhalb des Anregungsbereichs ra¨umlich deutlich an unterschiedlichen Raum-
punkten lokalisiert. Bei einem Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis von u¨ber 20 ergibt sich
eine FWHM von 1, 3µm bzw 1, 7µm, wobei insbesondere der zweite Wert relativ gut
mit der vom Hersteller angegebenen Objektgro¨ße von 2µm u¨bereinstimmt. Kleine-
re Partikel desselben Herstellers waren jedoch erheblich schlechter anzuregen und
daher praktisch nicht sichtbar, weil deren Wirkungsquerschnitt fu¨r UV-Absorption
deutlich kleiner ist. Die bereits im Rahmen der Untersuchungen mit fokussierter
Anregung pra¨parierten UV-anregbaren Mikropartikel mit einem Durchmesser von
d = 200 nm wurden nun im Epifluoreszenzmodus verwendet und konnten auch in
diesem Modus ohne gro¨ßere Schwierigkeiten angeregt werden. In Abbildung 6.16 ist
die Zweiphotonen-Anregung dieser Mikropartikel im Epifluoreszenzmodus inklusive
einiger lateraler Intensita¨tsprofile dargestellt. Einzelne Objekte werden dabei durch
Nummern sowohl auf der Aufnahme der CCD-Kamera als auch in den Profilen mar-
kiert.
Aus dieser Darstellung ist ersichtlich, dass die UV-anregbaren Mikropartikel in
4Warrington, PA 18976-2590
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Abbildung 6.15.: Zweiphotonen-Anregung von gru¨n fluoreszierenden Mikropartikeln (d = 2µm)
im Epifluoreszenzmodus, wobei der Durchmesser der Anregungszone auf etwa
40µm aufgeweitet ist.
einem Bereich von etwa 40µm Durchmesser angeregt wurden. Das Signal-zu-Rausch-
Verha¨ltnis aller betrachteten Objekte lag zwischen 2 und 4 fu¨r die
”
schwa¨cheren“
Objekte, bei den es sich wahrscheinlich um Einzelobjekte handelte und bis zu 9, 9
bei gro¨ßeren Objekten, bei denen mo¨glicherweise Cluster mit mehreren Partikeln vor-
lagen. Die gemessene FWHM lag bei 1, 2µm± 0, 2µm, wobei hier insgesamt neun
Objekte gemessen und die Standardabweichung der Einzelmessung berechnet wur-
de. Die maximale Auflo¨sung bzw. die durch die Detektionseigenschaften definierte
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Abbildung 6.16.: Zweiphotonen-Anregung von UV-anregbaren Mikropartikeln (d = 200 nm)
im Epifluoreszenzmodus, wobei der Durchmesser der Anregungszone auf etwa
40µm aufgeweitet ist.
minimale Breite der PSF wird beschrieben durch
FWHMtheo = 0, 52
λ
NA
.
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Bei der Verwendung von Objektiven mit einer numerischen Apertur von NA = 0, 65
ergibt sich hieraus die minimale FWHM zu ≈ 0, 6µm. Insgesamt ist folglich fest-
zuhalten, dass die gemessenen Werte der FWHM unter diesen Bedingungen bereits
recht nahe am theoretisch mo¨glichen Bestwert liegen.
6.2.5. Messungen von Fluoreszenzlebensdauern im
Epifluoreszenzmodus
Im Epifluoreszenzmodus wurden daru¨berhinaus auch die Fluoreszenzlebensdauern
derselben Farbstoffe gemessen, die bereits im fokussierten Modus untersucht wur-
den. Die dabei erhaltenen Ergebnisse sind in Abbildung 6.17 dargestellt und stim-
men prinzipiell bezu¨glich der Zerfallskomponenten mit den im fokussierten Modus
erhaltenen Zerfallzeiten der gleichen Farbstoffe u¨berein. Die Genauigkeit bzw. der
Fehler der verwendeten Anpassungsmethode liegt hier in der Gro¨ßenordnung von 15
bis 20% (siehe Abschnitt 6.2.2). Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich hier ei-
ne Fluoreszenzlebensdauer von (2, 2± 0, 3) ns fu¨r Coumarin und (7, 6± 1, 0) ns fu¨r
Dapoxyl. Diese Feststellung erscheint auf den ersten Blick etwas erstaunlich, da die
Lebensdauerprofile im Epifluoreszenzmodus teilweise deutlich langsamer abfallen als
die vergleichbaren Profile im fokussierten Modus. Tatsa¨chlich sind jedoch bei diesen
Farbstoffen alle Zerfallskomponenten unabha¨ngig vom verwendeten Anregungsmodus
vorhanden, werden aber unterschiedlich stark gewichtet. Aus diesem Grunde ist im
Epifluoreszenzmodus aufgrund der geringeren lokalen Intensita¨t davon auszugehen,
dass der Farbstoff bei na¨herungsweise unvera¨nderter Mikroumgebung u¨berwiegend in
seiner Grundstruktur vorliegt und somit die la¨ngere Hauptkomponente des Zerfalls
stark u¨berwiegt. Die hier durchgefu¨hrten Messungen der Fluoreszenzlebensdauer an
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Abbildung 6.17.: Lebensdauerprofile der Farbstoffe Coumarin a) und Dapoxyl b) aufgenom-
men im Epifluoreszenzmodus. Dabei ergeben sich Fluoreszenzlebensdauern von
(2, 2± 0, 3) ns fu¨r Coumarin und (7, 6± 1, 0) ns fu¨r Dapoxyl.
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verschiedenen Farbstoffen zeigen, dass diese Farbstoffe mittels ihrer Lebensdauer be-
zeichnet und unterschieden werden ko¨nnen (siehe Abbildung 6.18), da der Farbstoff
Coumarin stets eine deutlich ku¨rzere Lebensdauer aufweist als Dapoxyl. Diese Tat-
sache ermo¨glicht es, die Fluoreszenzlebensdauer als zusa¨tzliche spektrale Signatur
zur Identifizierung und Unterscheidung fluoreszierender Markierungen heranzuzie-
hen. Eine abschließende Zusammenstellung der erhaltenen Ergebnisse einschließlich
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Abbildung 6.18.: Direkter Vergleich der Fluoreszenzlebensdauern von Coumarin und Dapoxyl.
Hieraus ist ersichtlich, dass die Fluoreszenzlebensdauern beider Farbstoffe gut
unterschieden werden ko¨nnen und somit eine weitere spektrale Signatur zur
Fluoreszenzmarkierung zur Verfu¨gung steht.
eines Vergleichs von fokussiertem und Epifluoreszenzmodus ist aus Tabelle 6.7 zu
ersehen.
Farbstoff Epifluoreszenzmodus fokussierter Modus
Coumarin 2, 2± 0, 3 ns 1, 6± 0, 2 ns
Dapoxyl 7, 6± 1, 0 ns 6, 2± 0, 9 ns
F-Rot > 12 ns > 12 ns
Tabelle 6.7.: Ergebnisse der Fluoreszenzlebensdauermessungen an verschiedenen Farbstoffen.
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6.2.6. Experimente zur Implementierung der SMI-Anregung
Nach der erfolgreichen Etablierung des Epifluoreszenzmodus wurde mit der experi-
mentellen Verwirklichung des eigentlichen SMI-Betriebs begonnen. Dazu mu¨ssten die
Laserpulse im Verha¨ltnis 50/50 geteilt und im Objektbereich u¨berlagert werden. Ein
beim U¨bergang vom Epifluoreszenz- zum SMI-Modus auftretendes grundsa¨tzliches
Problem ergibt sich dabei aus den außerordentlich kurzen Pulsla¨ngen von 200 fs und
den daraus folgenden kurzen Wellenzu¨gen, die in Luft nur etwa 60µm lang sind. Zur
Grobjustierung des SMI-Interferometeraufbaus wurden daher zuna¨chst die beiden
Objektive aus dem Interferometer entfernt und die beiden Anregungsstrahlen mit-
tels der Einfokussierlinsen (f = 80 mm) auf den ungefa¨hren Objektbereich fokussiert.
Als Einstellungshilfe hierfu¨r wurde in die Objektebene ein Spiegel eingebracht, der
das Licht durch die Einfokussierlinse zuru¨ck reflektierte. Bei richtiger Fokussierung
war ru¨ckwa¨rts ein kollimierter Strahl beobachtbar.
Nach dieser Fokussierung wurde ein Objekttra¨ger mit einer gru¨n fluoreszieren-
den Schicht eingelegt und die Zweiphotonen-Anregung beobachtet. Dabei ergab sich,
dass eine besonders starke Fluoreszenz genau an den Stellen auftrat, an denen sich
der Objekttra¨ger im Fokus einer der beiden Einfokussierlinsen befand. Da dieser
Sachverhalt das Auffinden des gesuchten U¨berlagerungspunkts der Laserpulse deut-
lich erschwerte, wurden nach den ersten Experimenten auch die Einfokussierlinsen
entfernt, um direkt mit dem kollimierten Anregungsstrahl im Objektbereich zu arbei-
ten. Zuna¨chst mu¨ssten hierzu die beiden gegenla¨ufigen Teilstrahlen im Interferometer
zur Interferenz gebracht werden. Dazu wurde mehrfach nach dem in den Abschnitten
5.1.1 und 5.2.1 beschriebenen Justageverfahren vorgegangen, wobei jeweils zuerst der
He-Ne-Laserstrahl verwendet und anschließend mit dem NIR-Strahl nur noch einmal
nachgeregelt wurde. Dieser Vorgang musste nach der ersten erfolgreichen Einstellung
einmal pro Woche ausfu¨hrlich wiederholt werden, um die kontinuierliche U¨berlage-
rung der beiden Teilstrahlen zu gewa¨hrleisten.
Daraufhin wurde ein Objekttra¨ger mit einer gru¨n fluoreszierenden Schicht ein-
gelegt und unter Verwendung einer geeigneten Laserschutzbrille der fluoreszierende
Punkt ohne weitere optische Hilfsmittel aufgesucht. Dies war jedoch u¨ber la¨ngere
Zeitra¨ume sehr anstrengend, da der Punkt, an dem die Fluoreszenz auftrat, nur sehr
schwach wahrgenommen werden konnte. Aus diesem Grunde war es nicht notwendig,
den NIR-Strahl, wie urspru¨nglich geplant, mit Graufiltern soweit abzuschwa¨chen,
dass die Intensita¨t eines der beiden Teilstrahlen des Interferometers gerade nicht
mehr zur Fluoreszenz-Anregung ausreichte. Bei diesen Untersuchungen wurde nach
dem Punkt gesucht, an dem sich die Pulse der beiden Teilstrahlen im Interferome-
ter u¨berlagerten und dadurch eine etwa viermal ho¨here Fluoreszenzintensita¨t auf-
trat, verglichen mit der Anregung der Fluoreszenz durch nur einen der beiden Teil-
strahlen. Dieser Punkt war nicht problemlos aufzufinden, weshalb nach einer noch
ausgefeilteren Vorgehensweise gesucht wurde. Zuna¨chst wurde ein Objekttra¨ger (im
Folgenden als Nr.1 bezeichnet) bereitgestellt, auf dem ein Deckglas an zwei Seiten
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mittels eines doppelseitigen Klebebandes aufgesetzt wurde, um eine Ku¨vette mit
etwa 200µm Schichtdicke zu erhalten, in welche der Farbstoff mit einer Pipette ein-
gebracht werden konnte. In einer anderen Variante wurde auf einem weiteren Ob-
jekttra¨ger (im Folgenden mit Nr.2 bezeichnet) eine rechteckige Ku¨vette mit einer
Grundfla¨che von 10 mm × 10 mm aufgeklebt, um bei Bedarf einen gro¨ßeren Bereich
absuchen zu ko¨nnen. Die Farbstoffe wurden in flu¨ssiger Form in die Ku¨vetten ein-
gebracht, um eine homogene Farbstoffverteilung bereitzustellen. Zuna¨chst wurden
verschiedene Farbstoffe auf die Sichtbarkeit ihrer Fluoreszenz mit
”
bloßem“ Auge
(aber selbstversta¨ndlich unter Verwendung der Laserschutzbrille) untersucht, wobei
festgestellt wurde, dass sich Fluorescein am besten fu¨r die anstehenden Untersuchun-
gen eignen wu¨rde. Bei diesem Farbstoff konnte unter Verwendung des Objekttra¨gers
Nr.1 zwar ein fluoreszierender Punkt gesehen werden, die Stelle mit der vierfachen
Intensita¨t war jedoch nicht auffindbar. Das Gleiche galt auch bei der Verwendung
von Objekttra¨ger Nr.2, bei dem deutlich eine fluoreszierende Linie durch die ganze
Ku¨vette erkennbar war. Aber auch unter diesen Voraussetzungen war im gesamten
Verfahrbereich bis zum gegenwa¨rtigen Zeitpunkt kein besonders heller Punkt (Auf-
blitzen) zu erkennen.
Im Rahmen dieser Untersuchungen wurde auch festgestellt, dass es bei exakter
Justage des Aufbaus zu Ru¨ckreflexionen von Laserlicht in den Ti-Saphir-Laser kam,
wenn beide Teilstrahlen des Interferometers verwendet wurden. Unter der Voraus-
setzung, dass einer der Teilstrahlen abgedeckt oder ein dispersives Element (z.B.:
Einfokussierlinsen bzw. Objektive) in den Strahlengang eingebracht wurde, traten
diese Ru¨ckreflexionen nicht auf. Zur Eliminierung dieses Problems wurden verschie-
denen Mo¨glichkeiten in Betracht gezogen. Zum Einen wurde eine A¨nderung der Po-
larisation mittels eines λ/4-Pla¨ttchens vorgenommen. Mit diesem Verfahren konnten
die Ru¨ckreflexionen zwar nicht vollsta¨ndig unterdru¨ckt aber doch deutlich reduziert
werden. Die zweite Variante bestand darin, die auftretenden Wegla¨ngen im gesam-
ten Versuchsaufbau durch Einfu¨gen zusa¨tzlicher Spiegel so zu vera¨ndern, dass der
zuru¨ckreflektierte Puls im Laserresonator nicht versta¨rkt wurde. Dazu musste die
optische Wegla¨nge außerhalb des Lasers deutlich verschieden zu einem ganzzahligen
Vielfachen von vier Metern sein. Diese vier Meter entsprechen dabei gerade dem Ab-
stand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Laserpulsen. Diese Variante wurde jedoch
aufgrund des relativ großen Aufwands und der Intensita¨tsverluste durch zusa¨tzliche
Spiegel nicht weiterverfolgt.
Nach der Reduzierung von Ru¨ckreflexionen in den Ti-Saphir-Laser wurden ver-
schiedene Kameras zur direkten Detektion der Fluoreszenz ohne Verwendung des
Detektionsstrahlengangs getestet. Am besten eignete sich eine von Herrn Dipl.-Ing.
Heinz Eipel gebaute sehr empfindliche Videokamera, die mit einem Fernsehmoni-
tor verbunden wird. Diese kleine Kamera wurde auf geeigneten Haltern befestigt,
um direkten Einblick in den Objektbereich zu bekommen. Vor das Kameraobjek-
tiv wurde ein geeigneter Filter angebracht, um das NIR-Licht zu sperren. In diesem
Zusammenhang wurde auch festgestellt, dass das optische Filter mit OD6-Sperrung
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weniger sperrt als der Filter der Laserschutzbrille. Aus diesem Grunde wurde voru¨ber-
gehend ein Filter aus einer Laserschutzbrille ausgebaut und vor die Kamera gesetzt.
Erste Tests mit der so pra¨parierten Kamera zeigten, dass damit die Fluoreszenz im
Objektbereich gut detektiert werden konnte. In dieser Konfiguration war folglich zu
erwarten, dass der Punkt an dem sich die Laserpulse u¨berlagern, aufgefunden werden
ko¨nnte. Durch Verschiebung des Objekttra¨gers entlang der z-Achse konnte auf die-
se Weise die Asymmetrie der Interferometerarme gemessen und anschließend durch
entsprechende Feinjustagen eliminiert werden.
Nach dem Grobabgleich der La¨ngen der Interferometerarme im Millimeterbereich
wurden die beiden Objektive wieder eingesetzt und der Fokus der beiden Linsen in
die hintere Fokusebene der Objektive justiert (siehe dazu Abschnitt 5.2.1). Der Fein-
abgleich der Interferenz in der Objektebene zwischen den Objektiven wurde durch
sukzessives Verschieben der Position eines Interferometerspiegels bei Beobachtung
des Interferenzmusters auf einem fluorochromierten Objekttra¨ger durchgefu¨hrt. Ent-
sprechende pra¨zisionsmechanische Vorrichtungen wurden konstruiert. Prinzipiell soll-
ten damit auch hochpra¨zise Gro¨ßen- und Distanzmessungen im SMI-Betrieb mo¨glich
werden, welche jedoch im Rahmen der vorliegenden Arbeit auch aus technischen
Gru¨nden nicht mehr realisiert werden konnten.
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In diesem abschließenden Kapitel werden zuna¨chst die im Rahmen der vorliegenden
Arbeit erhaltenen Ergebnisse zusammengefasst, wobei auch auf die experimentellen
A¨nderungen und Unterschiede im Vergleich zu anderen SMI-Mikroskop-Prototypen
[Schneider99, Albrecht02a] dargestellt werden. Daran schließt sich ein Ausblick an,
in dem verschiedene Perspektiven zur Weiterentwicklung der SMI-Mikroskopie mit
Einphotonen-Anregung aufgezeigt und Mo¨glichkeiten zur Realisierung eines SMI-
Mikroskops mit Zweiphotonen-Anregung diskutiert werden.
7.1. Zusammenfassung
Inhalt dieser Arbeit ist die Vorstellung des experimentellen Aufbaus eines Fluores-
zenzmikroskops mit ra¨umlich modulierter Anregung (SMI-Mikroskop) und der
damit vorgenommenen Gro¨ßen- und Distanzmessungen an einzelnen fluoreszieren-
den Objekten. Daru¨berhinaus wurden auch Experimente unter Anwendung der
Zweiphotonen-Anregung an diesem Aufbau durchgefu¨hrt.
Um die beschriebenen Experimente durchfu¨hren zu ko¨nnen, wurde das SMI-
Mikroskop vollsta¨ndig neu aufgebaut und im Vergleich zum Vorga¨ngermodell
[Schneider99] und zum parallel mit anderen experimentellen Schwerpunkten ent-
wickelten Prototyp [Albrecht02a] in zahlreichen Details modifiziert. Da zur
Fluoreszenz-Anregung im Einphotonenmodus ein Multiline-Ar+-Laser verwendet
wurde, mussten die einzelnen Laserlinien erst durch ein Dispersionsprisma aufge-
spalten werden. Dadurch konnte die fu¨r die Messungen erforderliche Wellenla¨nge,
welche bei den hier vorgenommenen Untersuchungen bei λ = 458 nm lag, selek-
tiert und direkt in den Kollimator zur Aufweitung des Laserstrahls eingekoppelt
werden. Dabei wurde bewusst auf die Verwendung einer Glasfaser zur Einkopp-
lung des Lasers in das Mikroskop verzichtet, um einen zusa¨tzlichen Leistungsver-
lust zu vermeiden. Durch den trigonalen Aufbau des Interferometers konnte eine
weitgehende Angleichung der optischen Wegla¨ngen der interferierenden Teilstrahlen
erreicht werden. In diesem Zusammenhang wurde der 50/50-Strahlteiler auf einem
elektronisch steuerbaren Dreh-Kipp-Tisch und einer der Interferometerspiegel auf
einem linearen Verschiebetisch mit Mikrometerschraube montiert, um diese Elemen-
te besser einstellen zu ko¨nnen. Die piezoelektrischen Verschiebetische wurden vom
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Vorga¨ngeraufbau u¨bernommen. Zur Detektion der Fluoreszenzemission wurde eine
neue Schwarz/Weiss-CCD-Kamera eingebaut, die im Rahmen der Experimente mit
Zweiphotonen-Anregung mit einem Bildversta¨rker kombiniert werden konnte.
Die Steuerung der CCD-Kamera, der piezoelektrischen Verstelltische und der
Schrittmotoren wurde soweit mo¨glich mit der von Herrn Dr. Benno Albrecht ent-
wickelten und in [Albrecht02a] beschrieben Steuer-Software vorgenommen. Dazu
waren jedoch einige Anpassungen erforderlich, um die neue CCD-Kamera und die
piezoelektrischen Verstelltische korrekt ansteuern zu ko¨nnen (Zusammenarbeit mit
C. Wagner).
Zur Auswertung der gemessenen Bilddaten, wie sie in Kapitel 4 Abschnitt 4.4.2
dargestellt wird, wurde das Bildanalyse-Softwarepaket KHOROS der Khoral Rese-
arch Inc.1 angewendet [Rasure91, Kostatinides94], welches unter dem Betriebssystem
LINUX la¨uft. Auf dieser Grundlage wurde aus den Messdaten die axiale Intensita¨ts-
verteilung extrahiert und einen vorgegebene Fitfunktion an diese Kurven angepasst,
wobei die Parameter entsprechend variiert werden konnten. Mit dieser Methode konn-
ten sowohl die Objektposition als auch der Modulationskontrast bestimmt werden.
Aus diesen Werten konnte dann auf die Objektgro¨ße und die axiale Distanz zwischen
den Objekten geschlossen werden.
Im Rahmen der hier durchgefu¨hrten Experimente wurde die axiale Ausdehnung
fluoreszierender Objekte gemessen, die im Vergleich zur Anregungswellenla¨nge als
klein anzusehen waren. Dabei konnte die axiale Ausdehnung mit dem Durchmesser
des Objekts fu¨r den Fall gleichgesetzt werden, in dem spha¨rische Objekte vorlagen.
Um die Genauigkeit der Gro¨ßenbestimmung abzuscha¨tzen, wurden aus den betrach-
teten Datensa¨tzen fu¨r jede nominelle Objektgro¨ße jeweils etwa 10 bis 15 Objekte
ausgewa¨hlt, u¨ber die Einzelmessungen gemittelt und die Standardabweichung be-
rechnet. Auf diese Weise wurden fu¨r Beads mit einem nominellen Durchmesser von
57, 71, 100, 140 und 200 nm Objektgro¨ßen zwischen 78 nm fu¨r die kleinsten Beads
bis hin zu 165 nm bei den gro¨ßten Objekten gemessen. Die Pra¨zision dieser Mes-
sungen, welche u¨ber die Standardabweichung der Einzelmessung definiert wurde,
lag hier zwischen 10 und 20 nm. Bei allen in diesem Zusammenhang durchgefu¨hr-
ten Messungen konnte eine prinzipielle Abha¨ngigkeit des Modulationskontrasts von
der nominellen Objektgro¨ße festgestellt werden. Grundsa¨tzlich lagen alle Gro¨ßen-
messungen in der richtigen Gro¨ßenordnung. Diese Feststellungen galten dabei im
Wesentlichen unabha¨ngig von den zur Messung verwendeten Objektiven, so dass es
hier auch mo¨glich war, preislich gu¨nstigere Objektive mit einfacheren Korrekturen
einzusetzen. Die vorhandenen systematischen Abweichungen der gemessenen Objekt-
gro¨ßen von den nominellen Durchmessern konnten einerseits durch lokale Variationen
der physikalischen Parameter im experimentellen Aufbau, wie z. B. Brechungsindex
und Winkel zwischen den interferierenden Teilstrahlen verursacht werden, die sich
16200 Uptown Blvd. N.E., Suite 200, Albuquerque, NM 87110-4142, U.S.A.,
http://www.khoral.com
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im Verlauf der Messungen nicht exakt bestimmen ließen. Andererseits musste auch
von einem Einfluss der Objektform bzw. der Form der Fluoreszenzfarbstoffverteilung
des Objekts auf die Messung der Gro¨ße ausgegangen werden. Zur Kla¨rung dieser
Frage laufen gegenwa¨rtig Untersuchungen, die verschiedene Kalibrationskurven zur
Bestimmung der Objektgro¨ße aus dem Modulationskontrast in Abha¨ngigkeit von der
Objektform vorsehen (Zusammenarbeit mit C. Wagner).
Vergleichende Messungen derselben Pra¨parate am konfokalen Laser-Scanning-
Mikroskop ergaben in diesem Zusammenhang eine Halbwertsbreite der axialen In-
tensita¨tsverteilung von ≥ 600 nm unabha¨ngig vom Durchmesser der Objekte. Das
bedeutet, dass bei der Messung von Objekten mit Durchmessern kleiner als die opti-
sche Auflo¨sungsgrenze in axialer Richtung stets eine Objektgro¨ße korrespondierend
mit der FWHM der axialen Intensita¨tsverteilung gemessen wurde. Bei Durchfu¨hrung
einer Dekonvolution wu¨rden sich dabei
”
punktfo¨rmige“ Objekte ergeben. Tatsa¨chlich
konnten bei den Messungen am CLSM keine sinnvollen Aussagen u¨ber die Objekt-
gro¨ße gemacht werden. Im Gegensatz dazu konnten unter Anwendung der Mikrosko-
pie mit ra¨umlich modulierter Anregung Objektgro¨ßen deutlich unterhalb der opti-
schen Auflo¨sungsgrenze gemessen werden.
Daru¨berhinaus wurden im Rahmen der Experimente Distanzen zwischen den
Schwerpunkten der Fluoreszenzfarbstoffverteilungen der Beads mit 100 nm Durch-
messer vorgenommen. Der laterale Abstand der betrachteten Beads musste dabei
so groß gewa¨hlt werden, dass die Schwerpunkte der Fluoreszenzfarbstoffverteilungen
gut getrennt werden konnten. Folglich waren alle lateralen Absta¨nde ≥ 500 nm. Zur
Bestimmung der axialen Distanzen zwischen den betrachteten Bead-Paaren wurden
die Messungen der axialen Intensita¨tsverteilungen und damit der Objektpositionen
fu¨r jedes Objekt jeweils etwa 5 bis 8-mal hintereinander vorgenommen. Dabei er-
gaben sich bei Verwendung der einfachen Objektive axiale Distanzen zwischen 10
und 300 nm mit einer Standardabweichung der Einzelmessung im Bereich zwischen
242 und 500 nm. Diese relativ großen axialen Distanzen und vor allem die große
Standardabweichung ko¨nnen dabei folgende Ursachen haben:
Eine Ursache liegt in systematischen zeitlichen A¨nderungen der lokalen phy-
sikalischen Parameter bei der Durchfu¨hrung der Messungen. Darunter sind vor al-
lem lokale Brechungsindexvariationen z.B. durch Luftblasen im Einbettungsmedium,
unterschiedliche Brechungsindizes innerhalb der Objekte oder Vera¨nderungen der
Immersionsflu¨ssigkeit und tempora¨re Variationen des Winkels zwischen den interfe-
rierenden Teilstrahlen zu verstehen. In diesem Zusammenhang sind auch mo¨gliche
Probleme bei der Fixierung der Objekte zu sehen, die zu einer Bewegung der Ob-
jekte wa¨hrend der Durchfu¨hrung der Sequenzaufnahmen auch in axialer Richtung
fu¨hren ko¨nnen. Weiterhin ko¨nnen große Distanzwerte auch damit erkla¨rt werden,
dass sich ein Objekt auf dem Objekttra¨ger und das zweites Objekt in der Schicht des
Einbettungsmediums Vectashield befindet, die einige Mikrometer dick sein kann.
Eine zweite Ursache fu¨r diese Abweichungen liegt in systematischen Fehlern, die
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bei der Auswertung der Bilddaten aufgetreten sind. Dabei ist vor allem problema-
tisch, dass die Anpassung der Fitfunktion an die gemessenen axialen Intensita¨tsvertei-
lungen ha¨ufig manuell vorgenommen werden musste. Daru¨berhinaus ist es grundsa¨tz-
lich schwieriger, die genaue Position des Maximums einer Kurve festzustellen, wenn
die Kurve wie in diesem Fall mit etwa 2µm relativ breit ist.
Dabei zeigte sich im Rahmen dieser Experimente das grundsa¨tzliche Problem,
nachdem es nicht mo¨glich ist im Voraus zu entscheiden, ob die festgestellten Ab-
weichungen durch systematische Fehler bei der Durchfu¨hrung der Messungen oder
im Rahmen der Auswertungen bestimmt werden. Um den Einfluss des verwende-
ten Auswerte-Algorithmus auf die Ergebnisse der Gro¨ßen- und Distanzmessungen zu
untersuchen, werden gegenwa¨rtig neue Algorithmen entwickelt, bei denen neue An-
passungsmethoden angewendet werden, die eine ho¨here Automatisierung der Aus-
wertung ermo¨glichen sollen (Zusammenarbeit mit C. Wagner). Insgesamt lieferten
die hier vorgestellten Messungen der axialen Distanzen gute Ergebnisse im Vergleich
mit anderen nicht-konfokalen Mikroskopiemethoden.
In einem zweiten Schwerpunkt der hier vorgestellten Arbeiten wurden Messun-
gen unter Verwendung der Zweiphotonen-Anregung durchgefu¨hrt. Dazu wurde
der Multiline-Ar+-Laser als Pumplaser fu¨r einen gepulsten Ti-Saphir-Laser einge-
setzt, der zur Reaslisierung der Zweiphotonen-Anregung u¨ber den entsprechend an-
gepassten Kollimator in den Mikroskopaufbau eingekoppelt wurde. Auf diese Weise
konnte ein gepulster NIR-Laserstrahl mit einer Wellenla¨nge von λ = 760 nm bei
einer Wiederholfrequenz von 76 MHz mit einer durchschnittlichen Ausgangsleistung
von 0,8 W benutzt werden. Zum Nachweis des Zweiphotonen-Effekts wurde das Anre-
gungslicht zua¨chst direkt auf die Probe fokussiert und das emittierte Fluoreszenzlicht
mittels der CCD-Kamera detektiert. Dabei konnten Zweiphotonen-Effekte fu¨r prak-
tisch alle untersuchten Farbstoffe, wie z. B. DAPI, H33258, Dapoxyl und Coumarin
aber auch bei Mikropartikeln mit UV- und visueller Anregung durch Fluoreszenz im
sichtbaren Spektralbereich bei Anregung mit NIR nachgewiesen werden. In diesem
Rahmen konnte auch die quadratische Abha¨ngigkeit der Zweiphotonen-Fluoreszenz
von der Intensita¨t der Anregung verifiziert werden, indem Messungen bei verschiede-
nen Abschwa¨chungen der Anregungsintensia¨t durch Anwendung von Graufiltern mit
verschiedenen Transmissionsfaktoren vorgenommen wurden.
Nachdem der Nachweis der Zweiphotonen-Effekte gefu¨hrt war, konnte mit der Im-
plementierung des Epifluoreszenzmodus begonnen werden. Dabei war vor allem
die Frage zu kla¨ren, ob die verfu¨gbare Anregungsintensita¨t noch zur Erzeugung von
Zweiphotonen-Effekten ausreicht, wenn der Durchmesser des Anregungsstrahls auf
einige 10 µm aufgeweitet wird. Zur Durchfu¨hrung dieser Messungen wurde die bild-
versta¨rkte CCD-Kamera eingesetzt, da unter diesen Voraussetzung von relativ schwa-
chen Fluoreszenzsignalen ausgegangen werden musste. Folglich wurde zuna¨chst der
Bildversta¨rker neu in den Mikroskopaufbau integriert. Bei den daraufhin durchgefu¨hr-
ten Messungen konnte tatsa¨chlich ein Objektbereich mit einem Durchmesser von etwa
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40 µm ausgeleuchtet werden, innerhalb dessen Zweiphotonen-Anregung beobachtbar
war. Im Rahmen dieser Messungen wurden UV-anregbare Beads mit einem Durch-
messer von 200 nm untersucht. Dabei ergab sich bei der Auswertung der lateralen In-
tensita¨tsprofile bei gutem Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis eine Halbwertsbreite zwischen
1,0 und 1,3 µm, was bei Verwendung der Objektive mit einer numerischen Apertur
von NA = 0, 65 bereits nahe an die optische Auflo¨sung herankam. Daru¨berhinaus
konnten die Objektgro¨ßen von gru¨n fluoreszierenden Beads mit einem Durchmesser
von 2 µm und von Rhodamin-6G-Kristallen bei gutem Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis
bereits richtig abgescha¨tzt werden. Hier handelte es sich nach unserem Wissen um die
ersten Experimente, bei denen die Zweiphotonen-Anregung nicht fokussiert sondern
mit aufgeweitetem Anregungsstrahl erfolgreich vorgenommen wurde.
In weiteren Untersuchungen wurde die gepulste Anregung angewendet, um damit
die Fluoreszenzlebensdauer der verwendeten Farbstoffe zu messen. Dazu wurde
die gute zeitliche Tastbarkeit der bildversta¨rkten CCD-Kamera ausgenutzt, um nach
einem vorher festgelegten Abstand vom Laserpuls jeweils die Fluoreszenz u¨ber einen
einsgestellten Zeitraum (
”
Zeitfenster“) zu detektieren. Aus den daraus erhaltenen
Profilen, bei denen die Fluoreszenzintensita¨t mit der Zeit, die seit dem Laserpuls
vergangen war, exponentiell abnahm, konnte die Fluoreszenzlebensdauer durch ge-
eignete Anpassung einer Exponentialfunktion bestimmt werden. Dabei ergab sich,
dass die Fluoreszenzlebensdauer der speziell darauf untersuchten Farbstoffe Couma-
rin, Dapoxyl und F-Rot gut voneinander unterschieden werden konnten. Somit kann
die Fluoreszenzlebensdauer als zusa¨tzliche spektrale Signatur zur Unterscheidung
von Fluoreszenzfarbstoffen verwendet werden (Fluorescence Lifetime Imaging Mi-
croscopy, FLIM [Lakowicz92, Marriott91]).
Abschließend wurden Experimente zur Implementierung der ra¨umlich modulier-
ten Anregung (SMI-Modus) im Rahmen der Zweiphotonen-Anregung durchgefu¨hrt.
Dabei erwies sich die exakte Justage des Interferometers, bei dem die optischen
Wegla¨ngen der Teilstrahlenga¨nge innerhalb der kurzen Koha¨renzla¨nge der Laserpul-
se von etwa 60 µm gleich lang sein mu¨ssen als so komplex, dass der SMI-Modus im
Rahmen dieser Arbeit nicht mehr realisiert werden konnte.
7.2. Ausblick
Nachdem in dieser Arbeit gezeigt werden konnte, dass mittels der Mikroskopie
mit ra¨umlich modulierter Anregung unter Verwendung der Einphotonen-Anregung
sowohl die Gro¨ßen in axialer Richtung als auch die Positionen und axialen Di-
stanzen von Objekten deutlich kleiner als die optische Auflo¨sung gemessen wer-
den ko¨nnen, werden im Folgenden Perspektiven aufgezeigt, mit denen die SMI-
Mikroskopie zuku¨nftig weiter verbessert und ausgebaut werden kann.
Bei der Verbesserung bzw. Optimierung des gegenwa¨rtig bestehenden
Mikroskop-Prototyps zu einem Pra¨zisions-SMI-Mikroskop mu¨ssen Modifikationen in
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der Weise vorgenommen werden, dass einerseits die Breite der gemessenen axialen In-
tensita¨tsverteilungen und andererseits das Hintergrundrauschen reduziert wird. Um
zuna¨chst die prinzipielle Machbarkeit der Methode und die physikalischen Eigen-
schaften des Aufbaus zu untersuchen, wurden bei den hier vorgestellten Messungen
u¨berwiegend preisgu¨nstige, einfachere Objektive mit einer numerischen Apertur von
NA ≈ 1, 2 verwendet. Wu¨rden in diesem Zusammenhang Objektive mit einer gro¨ße-
ren numerischen Apertur NA ≥ 1, 4 eingesetzt, so wu¨rden sich Messkurven mit deut-
lich kleinerer Halbwertsbreite ergeben. Im gegenwa¨rtigen Aufbau werden dichroiti-
sche Strahlteiler verwendet, die das Anregungslicht transmittieren und das emittierte
Fluoreszenzlicht reflektieren. Da das Interferometer folglich zwei zusa¨tzliche Kompo-
nenten entha¨lt, kommt es zu einer geringen Abschwa¨chung des Anregungsstrahls und
zu eventuellen zusa¨tzlichen Interferenzen durch die planparallelen Strahlteiler. Wu¨rde
man die dichroitischen Strahlteiler so einrichten, dass das Anregungslicht reflektiert
und das Fluoreszenzlicht transmittiert wu¨rde, so ko¨nnte man diese Strahlteiler direkt
als Interferometerspiegel verwenden. Damit enthielte das Interferometer zwei optische
Komponenten weniger und unerwu¨nschte Interferenzen wu¨rden vermieden. In diesem
Zusammenhang mu¨ssten jedoch zuna¨chst neue Objektivhalterungen konstruiert wer-
den, mit denen sich die Anpassung der geometrischen Verha¨ltnisse realisieren ließe.
Im Rahmen dieser Arbeiten ko¨nnten daru¨berhinaus verschiedene geometrische Kon-
figurationen getestet und der trigonale mit einem rechteckigen Aufbau verglichen
werden.
In der na¨chsten Zeit sind verschiedeneMessungen geplant, mit denen zum Einen
die physikalischen Eigenschaften des Mikroskops weiter beschrieben und zum An-
deren die Mo¨glichkeiten zur Messung an biologischen Proben untersucht werden
sollen. So zeichnen sich Nanokristalle bzw. Quantum Dots [Bruchez98] vor allem
durch ihre geringe Gro¨ße von wenigen Nanometern aus, so dass die Mo¨glichkeiten
der Gro¨ßen- und Distanzmessung damit gut zu untersuchen sind. Daru¨berhinaus
weisen Nanokristalle bei Verwendung desselben Anregungsspektrums durchaus un-
terschiedliche Emissionsspektren auf [Banin98], so dass SPDM auch bei Verwendung
nur einer Anregungswellenla¨nge ermo¨glicht wird. Im Rahmen dieser Untersuchun-
gen soll auch festgestellt werden, ob einzelne Farbstoffmoleku¨le nachgewiesen wer-
den ko¨nnen. Im Rahmen von Messungen an biologischen Proben ist die Mes-
sung von Positionen und Distanzen markierter Objekte und die Bestimmung der
Gro¨ße dieser Objekte von entscheidender Bedeutung bei der Untersuchung der drei-
dimensionalen Struktur von Chromatin-Nanostrukturen. Dabei interessiert vor allem
die ra¨umliche Anordnung dieser Nanostrukturen im Verha¨ltnis zu supramolekularen
Komplexen (
”
Biomolekulare Maschinen“). Diese Strukturen spielen eine wesentli-
che Rolle bei der Transkription oder Reparatur in intakten menschlichen Zellkernen
[TCremer00, TCremer01, Lamond98].
Zur Kombination von spektraler Pra¨zisions-Distanz-Mikroskopie (SPDM) und
SMI-Mikroskopie ist es erforderlich, verschiedene Anregungswellenla¨ngen zur
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Verfu¨gung zu stellen. Im gegenwa¨rtigen Aufbau ko¨nnen durch die Verwendung des
Multiline-Ar+-Lasers neben der Laserlinie bei λ = 458 nm noch Laserlinien bei Wel-
lenla¨ngen von 476 nm, 488 nm und 514 nm eingekoppelt werden. Dabei ko¨nnen prin-
zipiell entweder nur eine Wellenla¨nge oder eine Kombination aus mehreren Wel-
lenla¨ngen gleichzeitig eingekoppelt werden. Weitere Laserlinien bei gro¨ßeren und
kleineren Wellenla¨ngen ko¨nnen verwendet werden, wenn zusa¨tzliche Laser bereit-
gestellt werden. Insgesamt ist bei der Auswahl der Anregungswellenla¨ngen darauf
zu achten, dass sowohl die Filter und Strahlteilerprismen des SMI-Mikroskops als
auch die zur Fluoreszenzmarkierung der Proben verwendeten Farbstoffe passend auf
die Anregungswellenla¨nge abgestimmt sind. Dies gilt insbesondere bei der Untersu-
chung biologischer Proben, bei denen es oft einige Jahre dauern kann bis geeignete
Markierungen zur Verwendung bei einer speziellen Anregungswellenla¨nge entwickelt
werden.
Eine wesentliche Verbesserung des gegenwa¨rtigen Aufbaus im Sinne der prakti-
schen Anwendung insbesondere bei der Durchfu¨hrung von in vivo Messungen wu¨rde
sich aus einem vertikalen Aufbau des SMI-Mikroskops ergeben. Auf diese Wei-
se ko¨nnte durch die horizontale Orientierung des Objekttra¨gers vermieden werden,
dass sich die betrachteten Objekte und die Einbettungs- und Immersionsmedien in
Richtung der Schwerkraft bewegen. Unter dieser Voraussetzung ko¨nnten dann auch
Messungen an Objekten in Lo¨sung vorgenommen werden. Daru¨berhinaus wu¨rde ein
vertikaler Aufbau in der Regel eine gro¨ßere Kompaktheit und Stabilita¨t aufweisen.
Wie aus den in dieser Arbeit durchgefu¨hrten Messungen deutlich wird, ist die
ra¨umlich modulierte Anregung im gegenwa¨rtigen Aufbau nur in axialer Richtung
realisiert. Das bedeutet, dass die Vorteile der SMI-Mikroskopie, die sich aufgrund
des Wellenfeldes ergeben, auch ausschließlich fu¨r die axiale Richtung zum Tragen
kommen. Aus diesem Grunde wu¨rde sich eine erhebliche Erweiterung der SMI-
Mikroskopie ergeben, wenn die ra¨umlich modulierte Anregung auch in der latera-
len Ebene eingefu¨hrt werden ko¨nnte. Um dies zu realisieren, wa¨ren verschiedene
Ansa¨tze denkbar. So ko¨nnte die SMI-Mikroskopie zum Beispiel mit derMikroaxial-
tomographie [Bradl94, Kozubek02] kombiniert werden. Im Rahmen der Mikroaxi-
altomographie werden die Objekte auf eine Glasfaser aufgebracht, die mittels ei-
nes miniaturisierten Schrittmotors in definierter Weise gedreht werden kann. Mit
dieser Methode ko¨nnen die Objekte folglich aus verschiedenen Richtungen in der
Weise aufgenommen werden, dass auch Strukturen in der lateralen Ebene mit der
Genauigkeit der Messungen in axialer Richtung bestimmt werden ko¨nnen. Ein wei-
tere Mo¨glichkeit zur Einfu¨hrung eines lateralen Wellenfeldes bestu¨nde in der Kom-
bination der SMI-Mikroskopie mit der Total Internal Reflection Fluorescence
(TIRF)-Microscopy [Upmann02]. Bei der TIRF-Mikroskopie wird das Anregungs-
licht in der Weise am Rand des Objektivs eingekoppelt, dass der Laserstrahl unter
dem Brewsterwinkel auf die Deckglasoberfla¨che auftrifft und wieder in das Objektiv
mit großer Linseno¨ffnung zuru¨ckreflektiert wird. Auf diese Weise entsteht im Ob-
jektbereich ein evaneszentes Feld, mit dem die Objekte zur Fluoreszenz angeregt
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werden. Wird hier u¨ber den Strahlengang, in den der Laserstrahl zuru¨ckreflektiert
wird, ein zweiter Laserstrahl eingekoppelt, so ergibt im Objektbereich eine ra¨um-
lich modulierte Anregung in lateraler Richtung. Daru¨berhinaus ko¨nnten Interferen-
zen in beiden lateralen Raumrichtungen durch geeignete Gitter im Anregungsstrah-
lengang durch
”
harmonische Anregung“ (engl. harmonic excitation) erzeugt werden
[Heintzmann98, Frohn01]. Dadurch erga¨be sich eine laterale Modulation im Objekt-
raum, die durch entsprechende Steuerung der optischen Elemente durch die Probe
durchgefahren werden ko¨nnte. Ein weiterer Vorteil dieser Methode wu¨rde darin beste-
hen, dass eines der beiden bisher verwendeten Objektive eingespart werden ko¨nnte.
Zur Realisierung von Fluoreszenzlebensdauermessungen und FLIM (s.o.) nicht
nur im Rahmen der Zweiphotonen-Anregung, die ausschließlich sehr kostenintensive
Lasersysteme erfordert, sondern auch bei Anwendung der Einphotonen-Anregung,
wird der Einsatz von gepulsten Laserdioden im sichtbaren Spektralbereich in
Erwa¨gung gezogen. Diese neuerdings auch relativ preiswert erha¨ltlichen Laserdi-
oden sind sowohl fu¨r den wichtigen kurzwelligen Bereich zwichen λ = 450 und
λ = 550 nm als auch fu¨r den roten Spektralbereich erha¨ltlich, wobei der Pulsabstand
einige zehn Nanosekunden betra¨gt. Zur Messung der mittels dieser gepulsten Anre-
gung erhaltenen Fluoreszenzlebensdauer der verwendeten Farbstoffe unter Anwen-
dung der Einphotonen-Anregung kann dann die zeitaufgelo¨ste, bildversta¨rkte CCD-
Kamera eingesetzt werden, die bisher nur im Rahmen der Zweiphotonen-Anregung
verwendet wurde.
Nachdem im Rahmen dieser Arbeit bereits eine Zweiphotonen-Anregung im
Epifluoreszenzmodus erfolgreich etabliert werden konnte, ergaben sich bei der expe-
rimentellen Realisierung der ra¨umlich modulierten Anregung (SMI-Modus) erhebli-
che Schwierigkeiten, die vor allem durch die sehr kurzen Pulsla¨ngen des Ti-Saphir-
Lasers von etwa 200 fs und der daraus folgenden kurzen Ausdehnung der Wellenzu¨ge
(Koha¨renzla¨nge = 60 µm in Luft) verursacht wurden. Eine U¨berlagerung der im
Verha¨ltnis 50/50 geteilten Laserpulse im Objektbereich wurde mit dem gegenwa¨rtig
vorhandenen Mikroskop-Prototyp nicht erreicht.
Aus diesem Grunde ist fu¨r die Realisierung des SMI-Modus ein kompakterer Auf-
bau der Mikroskopbestandteile vorgesehen, bei dem die optischen Komponenten in
festem Abstand zueinander auf einer gemeinsamen Tra¨gerkonstruktion eingebaut
werden, so dass sich aus der Anordnung der Interferometerspiegel und des 50/50-
Strahlteilers bereits weitgehend symmetrische Teilstrahlenga¨nge ergeben. Dabei soll
die Tra¨gerkonstruktion mo¨glichst kompakt und die gegenseitige Positon der optischen
Komponenten innerhalb der mechanischen Toleranzgrenze von 0,1 µm konstant sein.
Als freie, einstellbare Parameter werden nur noch Drehung und Verkippung der opti-
schen Komponenten sowie eine Bewegung der gesamten Tra¨gerkonstruktion parallel
zur optischen Achse relativ zu den feststehenden Objektiven zugelassen. Mit dieser
Konstruktion sollte es besser mo¨glich sein, die kurzen Laserpulse im Bereich zwischen
den beiden Objektiven zu u¨berlagern.
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Einige ada¨quate Justagemo¨glichkeiten zum Auffinden des Raumpunkts, an dem
Interferenz zwichen den beiden Teilstrahlen stattfindet, sind bereits in Abschnitt 6.2.6
auf Seite 119 dargestellt. Im Wesentlichen kommt es hier auf eine gute Sichtbarma-
chung des Interferenzpunkts durch Verwendung geeigneter Fluoreszenzfarbstoffe in
ausreichender Menge und auf die effiziente Detektion der erhaltenen Fluoreszenz an.
Die Grobeinstellung des Interferenzpunkts im Objektbereich kann dabei zuna¨chst oh-
ne Objektive und Einfokussierlinsen durchgefu¨hrt werden. In diesem Zusammenhang
muss dann auf Videokameras oder andere Detektionssysteme mit ausreichender Emp-
findlichkeit zuru¨ckgegriffen werden, da mit der CCD-Kamera des Mikroskopaufbaus
ohne die Objektive keine Detektion erfolgen kann. Zum anschließenden exakten Fein-
abgleich der Interferometerarme wird die vollsta¨ndige SMI-Mikroskopkonfiguration
wiederhergestellt. Auf diese Weise wird der Interferenzpunkt durch Beobachtung des
Interferenzmusters auf flourochromierten Objekttra¨gern mittels der CCD-Kamera
und gleichzeitigem definiertem Verschieben der Position eines der Interferometerspie-
gel aufgesucht. Unter Verwendung einer neuen mechanischen Mikroskopkonstruktion
und nach sorgfa¨ltiger Durchfu¨hrung der beschriebenen Justagen sollte es gelingen,
die Zweiphotonen-Anregung auch im Rahmen der SMI-Mikroskopie anzuwenden.
Um die hier vorgestellte Mikroskopiemethode zu kommerzialisieren und da-
mit die routinema¨ßige Anwendung in Biologie und Medizin zu ermo¨glichen, sind
unabha¨ngig von der verwendeten Anregung noch einige prinzipielle Aspekte zu be-
trachten. Von entscheidener Bedeutung fu¨r die Kommerzialisierung ist ein mo¨glichst
kompakter Aufbau, der im Idealfall als Zusatzmodul an konventionelle Mikroskope
angebaut werden ko¨nnte. Aus diesem Grunde sollte ein kompakter, stabiler Aufbau
entwickelt werden, der nach Mo¨glichkeit vertikal orientiert ist. Daru¨berhinaus mu¨sste
die Handhabung des Mikroskops noch deutlich verbessert werden. Dabei sollte vor
allem das Aufsuchen der Fokusebene und der zur Messung vorgesehenen Objekte
automatisiert und mittels eines Okulars nachpru¨fbar gemacht werden. Die Steuer-
software sollte so eingerichtet werden, dass nach der Durchfu¨hrung der Messungen
sofort durch einen
”
Klick“ auf ein Objekt dessen Gro¨ße berechnet und dargestellt
wird. Daru¨berhinaus ist eine dreidimensionale Darstellung der gemessenen Objekte
erforderlich, die sich direkt auf die gemessenen Gro¨ßen und Distanzen bezieht. Wenn
diese dargestellten Anforderungen erfu¨llt werden ko¨nnen, erscheint eine Kommerzia-
lisierung grundsa¨tzlich mo¨glich.
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